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Kapitel 1 Einleitung

Aligemein

Die Bedeutung der Gassensorik wird gemeinsam mit der Anzahl der kommerziell zur
Verfiigung stehenden Sensoren und MefBprinzipien in den letzten Jahrzehnten stindig
grofler. An einen idealen Sensor werden neben den drei S der Sensorik, Sensitivitit,
Selektivitdt und Stabilitdt, weitere Anforderungen, wie On-Line Messung und niedrige
Herstellungs und Betriebskosten gestellt.

Gleichwohl stehen fiir die meisten Gebiete keine Gassensoren zur Verfiigung, welche
die drei S ausreichend erfiillen. In vielen Fillen miissen Kompromisse eingegangen
werden, um nicht auf Sensoren verzichten zu miissen. Hochgenaue Analysesysteme,
wie z.B. das FTIR-Spektrometer, erfiillen fast ideal diese drei S. Sie sind zudem
vielseitig fiir die Messung verschiedener Gassorten geeignet. Als Sensor fiir einzelne
Gassorten sind sie jedoch in vielen Fillen in Anschaffung und Betrieb zu teuer, zu
groB, oder zu langsam.

Als Alternative wird in der vorliegenden Arbeit die Moglichkeit eines Sensorsystemes
auf Basis der Spektroskopie mit NIR Laserdioden untersucht. Dieses Verfahren
scheint geeignet, die Genauigkeit der Analysesysteme mit den Anforderungen der

Sensorik zu verbinden.

Verfahren

Mit den Halbleiterlaserdioden steht eine Lichtquelle zur Verfiigung, die fiir optische
spektroskopische Gasanalyse nahezu ideal ist. Das Detektionsverfahren basiert auf der
direkten Absorptionsmessung in den Oberwellenbanden der Molekiilschwingungen.
Die Messung erfolgt mit der Durchstimmung der Laserwellenlinge iiber die
Temperatur. Die verwendeten Laserdioden erméglichen aufgrund ihrer aufer-
ordentlich schmalbandigen Emission die spektral aufgeldste Messung einzelner
Absorptionslinien. Die gemessene Absorption ist ein direktes MaB fiir die
Gaskonzentration. Darauf basierende optische MeBverfahren k6nnen an verschiedenste
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Kapitel 1 Einleitung

Mefaufgaben angepafit werden und sind daher in der Umweltforschung und
Gasanalytik weit verbreitet'. Die Messung erfolgt entweder in speziellen MeBzellen
oder im Freistrahl, wodurch dynamische Vorginge mit hoher Zeitauflosung (~107° s)
analysiert werden konnen, wie zB. StoBwellenexperimente {[THO 95]. Eingesetzt
werden hierfiir meist hochempfindliche und aufwendige Nachweisverfahren, wie

Lock-In Technik und Hochfrequenzmodulation.

Laserdiodenspektroskopie im mittleren und nahen Infrarot

Es stehen Laserdioden fiir einen Spektralbereich vom sichtbaren bis zum infraroten
Spektralbereich zur Verfigung. Die stirksten meBbaren Wechsetwirkungen zwischen
Gas und Licht finden im mittleren Infrarot statt. Die hierfiir geeigneten Laserdioden
und Detektoren bendtigen kryostatische Kiihlung.

Im nahen Infrarot (NIR) sind die MeBeffekte schwicher, aber ausreichend fiir viele
Anwendungen’. Da die Anzahl starker Absorptionslinien im NIR geringer ist, ist die
Querempfindlichkeit geringer. Tabelle 1-1 zeigt einige Beispiel von Gasen, die im
NIR meBbar sind. Vorteilhafterweise weisen die im nahen Infrarot emittierenden
Laserdioden den hochsten Entwicklungsstand auf, da sie fur die optische Nachrichten-
iibertragung entwickelt wurden. Sie arbeiten bei Raumtemperatur und haben sehr hohe
Lebensdauer von iiber 10 Jahren im Dauerbetrieb. Ein kryostatische Kiihlung ist nicht
notwendig. Zur Einstellung der Wellenlinge des Laserlichtes ist eine Thermo-
statisierung des Laserdiodengehduses, z.B. mit einem Peltierelement, iiblich. Daher
bietet sich somit derzeit nur im NIR die Mdglichkeit, ein einfaches und preiswertes
Sensorsystem aufzubauen, welches die Leistungsmerkmale von Analysesytemen

erreicht und dennoch wartungs- und kalibrationsfrei arbeitet.

! [DEM 98], [SOU 99], [KOH 95], [GRA 91], [TAC 95], [WEL 97], [EBE 93, [EBE 96],
[EBE 98], [GOR 97], [CAS 82], [VEN 90], [ALL 95], [COO 93], [RIR 94], [KEL 97],
[WER 98], [REH 98], [KAS 98].
2 [WEL 95], [PIC 96], [GIA 97], [SIL 95], [UEH 97], [COO 92], [CUL 98], [STE 98],
[MAR 94], [ARR 93], [CAS 88], [GIA 97].

-2



Molekiil Wellenldnge Halbwertsbreite Empfindlichkeit C [ppm'm]
A [um] y [nm} fiir Absorption 10
HF 1.330 0.0058 0.3
HBr 1.341 0.014 480
H,O 1.393 0.018 0.7
HI 1.541 0.014 24
NH,3 1.544 0.014 20
co 1.567 0.016 360
CO, 1.573 0.015 470
H,S 1.578 0.044 170
CH, 1.651 0.014 7
HCl 1.747 0.028 1
NO 1.804 0.019 360

Tabelle 1-1: Spektroskopische Daten einiger Molekiile unter Normalbedingungen im
nahen Infrarot nach [COO 95]. Die rechte Spalte gibt die Nachweis-
empfindlichkeit in ppm-Meter an, d.h. bei einer Absorptionsstrecke von I m
liegt die Nachweisgrenze fiir Methan (CH,) bei 7 ppm. Zugrundegelegt wird,
dap} eine Absorption von 107 mepbar ist, was fiir Absorptionsmessungen mit

Laserdioden ein realistischer Wert ist.

Methandetektion

Als Pilotanwendung wurde ein Lecksuchgerit fiir Methangas favorisiert. Fiir Methan,
den Hauptbestandteil im Erdgas, besteht ein Bedarf an verbesserten Sensoren. Bislang
wurden hauptsichlich Sensoren auf Basis halbleitender Metalloxide [MAS 95]
eingesetzt. Diese weisen jedoch einige wesentliche Nachteile wie begrenzte
Lebensdauer, Querempfindlichkeit und Signaldrift auf. Der fiir die Lecksuche
gewiinschte groBe Mefibereich bis 100% kann nur durch kombinierten Einsatz mit
zusitzlichen Sensorprinzipien® erreicht werden, so daB ein erheblicher technischer

Aufwand nétig ist.

3 Pellistor und Wirmeleitfahigkeitssensor
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Kapitel 1 Einleitung

Aufgabenstellung

Die Aufgabenstellung in der vorliegenden Arbeit war es, ein laseroptisches

Sensorsystem mit NIR-Laserdioden aufzubauen.

Im einzelnen wurden dazu folgende Schritte unternommen:

¢ Aufbau eines PC-gesteuerten MeBsystemes

e Untersuchung der Grundlagen fir ein laseroptisches Sensorsystem anhand
verschiedener Gassorten

¢ Aufbau eines ersten batteriebetriebenen tragbaren mikrocontrollergesteuerten
Methan-Detektors

¢ Untersuchung der Tauglichkeit als Sensor

¢ Aufbau eines zweiten verbesserten Prototypes fiir den praktischen Einsatz als
Methan Lecksuchgerit

¢ Beurteilung der Eigenschaften anhand von Tests, die von British Gas durchgefiihrt

wurden



Kapitel 2 Grundlagen

| Grundlagen der Absorptionsspektroskopie

1.1 Optische Grundlagen der Spektroskopie

Die Spektroskopie befait sich mit der Wechselwirkung zwischen Materie und

elektromagnetischer Strahlung in Abhéngigkeit von der Frequenz der Strahlung. Sie

teilt sich in vielfiltige Teilbereiche ein, mit denen die jeweiligen Wechselwirkungs-

mechanismen zwischen Materie und Licht untersucht werden.
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Abb. 2-1: Ubersicht der optischen Spektroskopie nach [SCH 94]. In der vorliegenden
Arbeit wird nur der dunkel unterlegte Teilbereich angewendet, die Absorption
der Molekiile.



Kapitel 2 Grundlagen

Mit den gewonnenen Spektren lassen sich die energetischen Zusammenhénge in der
Materie, wie Bindungskrifte und Besetzung von Energieniveaus bestimmen. Die
Spektroskopie hat daher am meisten zur Aufkldrung atomarer und molekularer
Strukturen beigetragen. Umgekehrt kann durch die Analyse der Spektren auch die
Zusammensetzung von Materie analysiert werden, indem man sie mit bereits
bekannten Spektren vergleicht.

Ein bekanntes Beispiel sind die Fraunhoferschen Linien im Spektrum des
Sonnenlichtes {GER 99]. Nach ihrer Entdeckung fand man, daB die Atome eines
Elementes bestimmte, charakteristische Frequenzen (Linien) aus dem Licht
absorbieren. Aus dieser Erkenntnis heraus stellte man dann die Zusammensetzung der
Gashiille um die Sonne fest.

Fiir die quantitative Gasdetektion eignet sich die Absorptionsmessung, bei der man die
Absorption von Licht bei Transmission durch eine Probe in Abhingigkeit von der
Wellenldnge untersucht. Sie bildet den Ausgangspunkt fiir die vorliegende Arbeit. Im
folgenden Kapitel werden daher zunéchst die Grundlagen der Absorptionsspektros-
kopie und dann speziell die Absorptionseigenschaften der Gase diskutiert. Als
Alternative zur Absorptionsspektroskopie wird ergidnzend auf die photoakustische

Messung von Gasen eingegangen.

1.2 Qualitative Beschreibung der Lichtabsorption von Gasen

Es gibt zwei Extreme von Absorptionserscheinungen. Die erste ist die kontinuierliche
Absorption, wie sie beispielsweise durch eine mit Rul geschwiirzte Platte erfolgt. Die
Absorption ist hierbei unabhéngig von der Lichtwellenléinge. Das andere Extrem sind
sogenannte Linienspektren. Hier werden nur bestimmte Lichtwellentingen
abgeschwicht, alle anderen Wellenldngen treten ungehindert durch eine solche Probe
hindurch. Ein Beispiel sind die bereits erwihnten Fraunhoferschen Linien. Zwischen
diesen beiden Extremen sind die meisten Spektren Mischformen und weisen Bereiche
mit diskreten Linien (Linienspektren) und mit Kkontinierlicher Absorption
(Bandenspektren) auf. In solchen Bereichen mit kontinuierlicher Absorption liegen die

Absorptionstinien so dicht, daf} sie nicht mehr einzeln mefibar werden. Linienspektren
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treten allgemein bei Gasen auf. Die in dieser Arbeit verwendeten (NIR-)Laserdioden
senden Licht aus, das nahezu monochromatisch ist. Dariiberhinaus kann die
Wellenléinge des ausgestrahlten Lichtes variiert werden. Sie eignen sie sich zur
Vermessung von Spektrallinien. Leider ist der Variationsbereich der Lichtwellenlinge
eingeschrinkt, weshalb kontinuierlich Bereiche nicht untersucht werden konnen.
Daher sollen kurz das Zustandekommen und die Eigenschaften von Spektrallinien

erldutert werden.

Spektrale Eigenschaften der Gase

Gase bestehen im einfachsten Fall aus einzelnen Atomen eines Elementes, die dann im
sichtbaren und ultravioletten Spektralbereich ihre Spektrallinien besitzen. Hiufiger
jedoch bilden sich Molekiile mit zusétzlichen Linien im gesamten infraroten Bereich
(Abb. 2-2).

Die Spektren der Atome lassen sich mit den Quantenzustinden der Elektronen in der
Atomhiille erkldren. Die gebundenen Elektronen konnen nur diskrete Energiezustinde
einnehmen. Diese Energie kann durch inelastische StdBe mit anderen Teilchen, oder
auch von Photonen iibertragen werden. Die Photonenenergie entspricht dabei der
Energiedifferenz  zwischen Ausgangs- und Endzustand. Sie liegt bei
Elektronenspriingen im Bereich mehrerer eV also im sichtbaren und nahen
ultravioletten Licht.

Bei den Molekiilen kommen zu den Quantenzustiinden der Elektronen noch weitere
Mboglichkeiten hinzu, die Gesamtenergie des Molekiiles zu #indern. Daher findet man
neben den Spektren im sichtbaren und nahen Ultravioletten noch weitere Linien im
gesamten Infrarot. Dies gilt jedoch nur fiir Molekiille mit einem elektrischen
Dipolmoment, welches fiir Wechselwirkung mit Photonen Voraussetzung ist. Daher
werden fiir die aus gleichen Atomen zusammengesetzten Molekiile wie H, oder N,
keine Molekiilspektren beobachtet, im Gegensatz zu allen aus verschiedenartigen
Atomen zusammengesetzten Molekiilen. Eine interessante Ausnahme bildet hierbei

der molekulare Sauerstoff, der im nahen Infrarot Spektrallinien aufweist [WEL 96].
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Abb. 2-2: Molekiilspektrum von HCI nach [SCH 94]. Die grifiten Wellenlingen
besitzen die Rotationsiibergdnge, bei denen unter Absorption eines Lichtquants
die Rotationsenergie des Molekiiles erhGht wird. Es folgen die fiir die
vorliegende Arbeit wichtigen Schwingungsiiberginge. In der Vergrofierung
wird sichtbar, daf3 sie von Rotationsiibergdingen iiberlagert werden. Sie heifen
daher auch Rotationsschwingungsiiberginge. Bei den kleinsten Wellenldngen
schlieflich finden wir die Elektroneniibergdnge der beteiligten Atome. Eine
Vergriflerung wiirde zeigen, dafs sie ihrerseits sowohl durch Schwingungs- als

auch Rotationstibergdnge zu Banden aufgespalten sind.

Die Atomkerne konnen im Molekiil gegeneinander schwingen, auch hier gibt es
diskrete Schwingungsenergien und Uberginge auf andere Energiestufen. Sie heifen
Schwingungsquantenspriinge. Die Energic eines solchen Schwingungsquanten-
sprunges kann auch hier durch Photonen bereitgestellt oder absorbiert werden, ihre
GroBenordnung fir die Grundschwingung ist je nach Molekiil 0,1 - 0,5 ¢V. Daher
liegen die Wellenlingen der Photonen im mittleren infraroten Bereich (A= 2 pm bis
12 pm). Zusitzlich kann das gesamte Molekiil rotieren. Dabei mufl der Drehimpuls
einem ganzzahligen Vielfachen der Drehimpulsquantenzahl h/2n entsprechen. Die

Photonenenergien fiir Rotationsdnderungen liegen mit ca. 10 eV im fernen Infrarot.
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Betrachtet man nur die Spektren des nahen bis fernen Infrarot, so enthalten diese keine
Spektrallinien, die auf Elektronenspriinge zuriickgehen, da dafiir die Photonenenergie
zu klein ist. Es sind lediglich Schwingungs und Rotations-Ubergéinge enthalten. Bei
Betrachtung der Schwingungsiibergiinge féllt jedoch auf, daB anstelle von einzelnen
Linien stets ein ganzes Biindel von Linien mit geringem Abstand auftritt. Diese
Beobachtung 148t sich dadurch erkliren, daB bei Absorption oder Emission eines
Photons gleichzeitig zum Schwingungsquantensprung eine Rotationsinderung erfolgt.
Je nach Vorzeichen der Rotationsénderung wird die Energie des beteiligten Photons

grofier oder kleiner.

Grund und Oberschwingungen der Vibrationsiibergiinge

Die Grundschwingung ist der Ubergang vom Schwingungsgrundzustand in den ersten
angeregten Zustand des Molekiiles. Dabei erhoht sich die Schwingungsquantenzahl
um eins. Die 1.0berschwingung ist der Ubergang in den zweiten angeregten Zustand,
usw.. Die Photonenenergie der 1.Oberschwingung ist doppelt, die der 2. Ober-
schwingung ist 3mal so hoch, wie die der Grundschwingung usw. Die Wellenlédngen
der Oberschwingung sind dementsprechend ganzzahlige Briiche der Grundwellenlinge
(172, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 usw.). Ein Molekiil mit der Grundschwingung bei 9 pm hat im
NIR bei 1,5 pm bereits seine 5. Oberschwingung.

Die Linienstirken in den Oberschwingungen werden mit zunchmender Ordnung rasch
schwiicher. Die Abschwichung hingt im Detail vom Potential der Bindung des
jeweiligen Molekiils und den dadurch bestimmten Ubergangswahrscheinlichkeiten
zwischen den einzelnen Niveaus ab. Allgemein 1iBt sich aussagen, daB der
Abschwichungsfaktor pro Oberschwingung im Bereich zwischen 1 und 100 liegt. Ein
geeigneter Mittelwert ist Faktor 10.

Daraus ergeben sich wichtige Konsequenzen. Der erste unten beschriebene Aspekt der
Gasdetektion im NIR verringert die Empfindlichkeit der Gasmessung, dafiir erhSht der
zweite die Selektivitit, bedeutet aber auch eine Einschriinkung des Detektionsprinzips

auf Molekiile mit hoher Bindungsenergie:




Kapitel 2 Grundlagen

1. Die Absorptionsstirken im nahen Infrarot sind wesentlich schwicher als im
mittleren Infrarot. Fiir die Gasdetektion werden je nach verwendeter Oberschwin-
gung wesentlich lingere Absorptionswege notwendig. Im sichtbaren Bereich gibt
es bereits kaum noch Molekiilabsorption.

. Im nahen Infrarot ist die Anzahl der stark absorbierenden Gase wesentlich kleiner,
als im mittleren Infrarot. Der Bereich fiir Rotationsschwingungs-Banden liegt
zwischen 3 pm und 10 pm, je nach Energie der Schwingungsiiberginge. Bei stark
gebundenen Molekiilen ist diese Energie grol und die Grundschwingung liegt bei 3
pm (Beispiel HCl, Abb. 2-2), bei schwicher gebundenen Molekiilen liegt sie
entsprechend hodher. Zur Veranschaulichung werden drei Gase A, B, C mit
unterschiedlicher Wellenldnge A¢ in der Grundschwingung verglichen (Aja=3um,
Aop=6pm und Aoc=9um). Zur besseren Vergleichbarkeit wird angenommen, daf
alle drei Gase in ihrer Grundschwingung die gleiche Linienstirke (1) haben.
Tabelle 2-1 zeigt die Intensitdten der Oberschwingungen im Vergleich. Fiir Gas A
sieht man, da} die Messung bei 1,5 pum statt bei 3 pm eine erhebliche Verringerung

der Querempfindlichkeit zu den anderen Gasen B und C bringt.

Wellenlinge A [am]

A | 91 6 | 45 3 2,25 2 1,8 1,5

Linienstiirke (Oberwelle)

A - - - 1(0) - - - 0,1(1)
B - 10 - 0,1 (1) - 0,01 (2) - 0,001 (3)
cC |1} - 10,1(1)]|0,01(2)(0,001(3) - 10* (4) 107 (5)
Verhiiltnis der Linienstiirke bzw. Querempfindlichkeit
B/A| - - - 0,1 - - - 0,01
CA| - | - - | 0,01 - - - 10"

Tabelle 2-1: Vergleich der Linienstdirke der Oberwellen im NIR bei unterschiedlicher
Grundwellenlinge des Uberganges.
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Die Verringerung der Querempfindlichkeit durch Gasmessung im NIR kann wichtiger
sein, als der damit einhergehende Verlust an Empfindlichkeit. Dafiir sind aber auch

weniger Gassorten zur Messung im NIR geeignet.

Struktur der Schwingungsbanden

Die Feinstruktur der Schwingungsbanden fiir die Grundschwingung bei ca. 3 pm ist in
(Abb. 2-2) vergroBert dargestellt, sie tritt aber genauso auch bei den
Oberschwingungen auf. Sie rithrt von der Kombination des Schwingungsiiberganges
mit verschiedenen Rotationsiibergingen her. Im mit R gekennzeichneten Bereich
erhoht sich die Rotationsenergie bei Lichtabsorption, im P-Zweig emiedrigt sich die
rotatorische Energie. In der Mitte zwischen R und P findet sich bei vielen Molekiilen

auch noch ein sogenannter Q-Zweig. Als Beispiel dient Abb. 2-3.
050 +————— T T T T

0,45 R
0,40 | P -

0,35 - Gas: 10%CH, -
: P1 PS Lange: 0,21m
e W ;\»xl__.,!.v_!w‘j "IINJ‘%-‘I\wtb‘-W'\.Jin'M )

|
1

,j‘ NI I atha d ]
— ——
162 163 164 165 166 167 168 169 170 1,71 1,72
Wellenlange [um]

0,30 1

0,25 1

0'20::

-log (spektrum/Referenz)

0,15

|
Fomdasia

Abb. 2-3: Spektrum der 1.Oberschwingung der Rotations-Schwingungsbande von
Methan (eigene Messung mit einem FTIR). Zwischen den Linien der R- und
P-Bande zeigt sich ein weiterer Zweig, die Q-Bande. Sie besteht auch aus
einzelnen Linien, die aber wesentlich dichter zusammenliegen. Die
Nomenklatur fiir die Linien ist angedeutet, man zihlt von der Mitte aus. Die
erste Linie der R-Bande heif3t R1 usw. Die Q-Bande kann bei anderen Gasen

auch in den Bereich der P-Bande hinein reichen.
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Aufgrund quantenmechanischer Auswahlregeln, muf} sich die Rotationsquantenzahl
bei Schwingungsiibergingen um genau 1 dndern, da der Drehimpuls des Photons
aufgenommen werden mufl. Die Theorie [SCH 94] beruht auf der Annahme, daf3
Vibrationsszustand und Rotationszustand sich nicht gegeneinander beeinfluBen und
somit Rotations und Schwingungsenergie einfach addiert werden diirfen. Erst durch
die Einfirung gemischter Terme 148t sich der Q-Zweig erkldren. In Abb. 2-4 ist
schematisch die Kombination der Vibrations- und Rotationsiiberginge zum P, Q und

R-Zweig erlautert.

J=4 i i\ A Energie
4 P Q, R3
A A ~
=1 J 5 39 , 30 meV y
- A 21 1 2A 1 A
AT
. - » =0,3eV
J=4 l * N
9 y y h 4
V= .~ 30 meV /
J=1 \ 4 \ 4 A 4
J=0 A 4 \ A—
AJFH1 AJ=0 Ad=-1

Abb. 2-4: Diagramm der moglichen photonischen Uberginge der Vibrationsgrund-

schwingung bei Molekiilen. Gleichzeitig mit dem Vibrationsiibergang zwischen

v=0 und v=1I kann sich die Rotationsquantenzahl J um —1, 0, +1 dndern.

1.3 Lambert-Beer Gesetz

Die Transmission eines Lichtstrahles durch ein absorbierendes Medium wird unter
12 -



bestimmten Voraussetzungen® durch das Bouguer-Lambert-Beersche Gesetz (kurz:
Lambert-Beer Gesetz) beschrieben. Es beschreibt den Intensitiitsverlust dI, den ein

Lichtstrah! nach dem Durchlaufen einer infinitesimal diinnen Schicht der Dicke dx

erleidet.
(Glg. 2-1) dI(A) = —-a(A)-c-dx
mit: o(L): Absorptions- oder Extinktionskoeffizient [m?]

A: Wellenlinge
dx: Schichtdicke der Probe [m]

¢: Konzentration des absorbierenden Stoffes [ Teilchenzahl/m?}

Durch Integration von (Glg. 2-1) erhilt man die Intensitit des Lichtstrahles nach
Durchlaufen einer Schicht mit der Dicke x in Abhiingigkeit von der Schichtdicke.

(Glg. 2-2) 1A)=1,-¢ @D xe

mit:  Ip: Intensitét des einfallenden Lichtes

I: Intensitit des Lichtstrahles nach der Probe der Dicke x

Fiir geringe Absorption, die in der NIR-Spektroskopie oft vorkommt, gilt als
Niherung:

(Glg. 2-3) Iy =1, -[1-((A) x-¢)] fiir:e(A) x-c<<1

In der Absorptionsspektrometrie werden zunidichst I, Iyund x bei einer bekannten

Konzentration bestimmt und o/(A) berechnet:

* Einige Voraussetzugen fiir die Giiltigkeit des Lambert-Beerschen Gesetzes nach [SCH 94]:
- Keine streuenden Teilchen in der Probe

- Monochromatisches, paralleles Licht

- Homogene Probe

-13-
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a()=———.1n 1A

(Glg. 2-4) cx

Durch Messung von I kdnnen dann unbekannte Stoffkonzentrationen gemessen

werden.

IR S (C)]
(Glg. 2-5) ad)-x I,

In der Literatur zur Gasabsorptionsspektroskopie mit Laserdioden wird die Konzent-
ration selten in Anzahl N pro Volumen V angegeben. Gebriuchlich ist eine Angabe
der Konzentration ¢, nach Volumenanteilen, z.B. ¢, = 100ppm. In den meisten
Fillen wird darauf nicht ausdriicklich verwiesen und c,, als Konzentration ¢
bezeichnet. Die volumenbezogene Konzentration ist eine dimensionslose Grofie

zwischen 0 und 1. Sie kann durch das Verhiltnis von Partialdruck p,. des Zielgases

und Gesamtdruck py, ausgedriickt werden: ¢, = Pron

vol
total

Die Konzentration c=% kann nach Umformen der allg. Gasgleichung

_N _ P .
Po 'V =N-k-T auch dargestellt werden als: € = % S T.T (Glg. 2-2) wird
P part 1o1ai
—a(d)x % .—a(l)-—ilrﬂcmfx

damit zu: (A)=1,-e kT I, e und mit

() % =:q,,(A) erhilt man®:

_7 . m0g(A)c,x
(Glg. 2-6) ID)=1ye ™ '

5 Ohoi() hingt auch von T und p ab. Im folgenden wird gezeigt, daB8 auch aX) vonpund T
abhiingig ist. Deshalb ergibt sich durch Verwendung von o, kein zusitzlicher Nachteil.
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Fir Konzentrationsmessung geniigt es im Prinzip, bei einer Wellenlinge A die
Intensitéit I zu messen. Im allgemeinen wird jedoch A variiert, und I(A) gemessen.
Durch Messung bei zwei verschiedenen A kann zum Beispiel 1y aus (Glg. 2-5)
eliminiert werden und die Messung wird von Iy unabhiingig. Oder es wird der Verlauf
ofX) untersucht. Die Funktion o(A) war bereits in Abb. 2-3 fiir das Gas Methan fiir
einen gewissen Wertebereich von A dargestellt. Mit dem Laserdiodenspektrometer
kann davon zwar nur ein kleiner Teil, niimlich der spektrale Bereich einzelner Linien
untersucht werden®. Dafiir werden die Linien mit hoher Wellenléngenaufldsung
gemessen und die Analyse der Daten liefert weitere Informationen, da a(A) neben der

Gaskonzentration z.B. von Gasdruck und Temperatur abhéingig ist.

1.4 Absorption bei breitbandiger Anregung und Linienstiirke

Im folgenden wird eine Definition fiir die Linienstirke gegeben, da diese in der

Spektroskopie hiufig als Parameter zur Beschreibung von Absorptionslinien

verwendet wird. Dabei wird von einer Lichtquelle ausgegangen, deren spektrale

Strahlungsdichte p(v) im Bercich der Absorptionslinie unabhiingig von der Licht-

frequenz ist. Diese Bedingung wird von den meisten Lichtquellen im sehr kleinen

Frequenzintervall um eine Absorptionlinie mit guter Naherung erfiillt.

Die Wechselwirkung von Licht mit einem Molekiil mit zwei Energiezustéinden E, und

E, wird betrachtet. Es gibt dann drei mégliche Prozesse:

1. Induzierte Absorption: Das Molekiil absorbiert ein Photon und wird vom
niedrigeren Energiezustand E, in den héheren Zustand E; angeregt.

2. Induzierte Emission: Das Molekiil ist im angeregten Zustand E, und geht unter
Aussendung eines Photons in den Zustand E, iiber. Das ausgesandte Photon ist in
Phase mit einem weiteren Photon der gleichen Wellenliinge.

3. Spontane Emission: Das Molekiil ist im angeregten Zustand E, und geht unter

Aussendung eines Photons spontan in den Zustand E; {iber.

¢ Zuganglich ist beispielsweise der spektrale Bereich von bis zu 3 Linien bei Methan, aber

man beschrénkt die Messung aus praktischen Griinden auf eine einzelne Linie.
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In der Absorptionsspektroskopie ist nur der ProzeB 1, die induzierte Absorption von
Bedeutung, da sich der weitaus groBte Teil der Molekiile im niedrigeren Zustand E,
befindet ".

Fiir ein Molekiil, welches sich im Zustand E; befindet gilt unter Anwesenheit eines

Strahlungsfeldes mit der spektralen Leistungsdichte p(A):

d
— Py, =By, p(4)
(Glg. 2-7) de "
mit: P.s: Absorptionswahrscheinlichkeit

B> : Einstein-Koeffizient der induzierten Absorption

Die Wahrscheinlichkeit fiir ein Molekiil im Zustand E; durch Absorption eines
Photons in den Zustand E, zu gelangen ist nach (Glg. 2-7) proportional zur spektralen
Intensitdt des Lichtes p(A). Die Proportionalititskonstante ist die sogenannte
Einsteinsche Ubergangswahrscheinlichkeit B,,. Sie hiingt allein von den
Bindungsverhéltnissen im Molekiil ab, solange diese nicht durch starke duBere Krifte
beeinfluBt werden. In einem Gas welches nur aus Molekiilen eines bestimmten Typs
besteht, sind jedoch im Regelfall nicht alle im Zustand E,. Die Anzahl der absorbierten
Photonen hingt deshalb auch davon ab, welches statistische Gewicht g, der Zustand E,
hat. Der Einsteinsche Ubergangskoeffizient B;, multipliziert mit g, ist proportional zur
Linienstirke S, des Uberganges [DEM 98}:

(Glg. 2-8) S g, By,

" Bei hoher Photonendichte und starker Absorption gilt das nicht. Dann verliert auch das
Lambert-Beer Gesetz, welches hier vorausgesetzt wird, seine Giiltigkeit. Fiir typische
Parameter sind bei NIR-Absorptionsmessungen 10° mal mehr Molekiile im Zustand Ey, als im
Zustand E; (eigene Berechnung: Dauer zwischen zwei Absorptionsvorgingen/Lebensdauer
des Zustandes=10").
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Fiir die Linienstérke gilt laut [GRI 927:

S = [e(A)-dA
(Glg. 2-9) A
. 1 I(A)
512 kann durch Integration von (Glg. 2-4) berechnet werden, S, = ———- J'ln——;—d/l
c'X
ﬂ, 0

und daraus:

c= __1__ . J‘lnI_(l._) dA
Sip % 0
(Glg. 2-10) A
Eine Messung der Absorption liefert nach Integration direkt die
Gaskonzentration !
Anschaulich ist die Konzentration ¢ proportional zur Fliche unter der normierten

Absorptionskurve.

Einflul der Temperatur auf die Linienstiirke und das Verhiltnis der

Linienstiirken zueinander

Laut (Glg. 2-8) hingt S;, nur vom statistischen Gewicht g, ab. Im thermodynamischen
Gleichgewicht hdngt g, von der Temperatur ab, die Besetzung der Zustiinde unterliegt
einer Maxwellverteilung. Deshalb ist die Linienintensitit auch von der Temperatur
abhingig. Die thermische Energie der Molekiile liegt bei Raumtemperatur im Bereich
der Photonenenergie flir Rotationsiiberginge. Daher sind die Molekiile im
Schwingungsgrundzustand, aber die Rotation weist bereits hauptsiichlich angeregte
Zustinde auf. Dies kann auch aus Abb. 2-3 sofort daran gesehen werden, daB die
Intensitit der Linie R1 weit geringer ist, als die der Linie R5. Eine Berechnung der
Absorptionsspektren fiir verschiedene Temperaturen zeigt Abb. 2-5.
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Transmission [w.E.]

T T T T T T T T T L T T T

[} 1 1 I 1 J I I 1
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173
Wellenlange [um]

Abb. 2-5:Transmissionslinien von Methan bei verschiedenen Temperaturen. Die
Linien sind jeweils fiir gleichen Druck und Konzentration berechnet. Zu
héheren Temperaturen nimmt daher die Teilchendichte und damit die
Absorption ab. Da mit héheren Temperaturen die oberen Rotationsniveaus
stirker besetzt werden, verdndert sich das Intensitdtsverhdltnis der Linien

zueinander.

1.5 Linienform und Linienbreite

Wie bereits erldutert werden beim Ubergang zwischen den Quantenzustinden
Photonen mit bestimmter Energie bendtigt oder frei. Man beobachtet im Absorptions-

spektrum jedoch, dali die Linien eine gewisse Breite besitzen.
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Abb. 2-6: Die Betrachtung des Spektrums von Methangas bei A=1, 65um zeigt erst bei
hoherer Wellenldngenauflosung die Linienform (Berechnetes Spektrum
[MOL 93], siehe auch Abb. 2-5, Abb. 2-3). Die Halbwertsbreite (F WHM)
betrdgt: AA=2,4-10" m (absolut) bzw. AV/A=1,45-10° (relativ zur
Wellenlinge).

Die Ursache ist, daB es wegen der Heisenbergschen Unschirferelation keine absolut
scharfen Ubergangsenergien gibt. Daher hat die Linie im Spektrum immer eine

gewisse Linienbreite.

Natiirliche Linienbreite

Aufgrund der Heisenbergschen Unschérferelation sind die Photonenenergien E=h-c/A
prinzipiell nicht véllig scharf definiert. Da die Elektronen nur eine begrenzte Zeit T in
den angeregten Zustinden verbleiben, betrigt ihre Energieunschirfe AE=h/t. Fiir die

Wellenléingenunschérfe ergibt sich daraus:
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AE 1 A
(Glg. 2-11) relative Unschéirfe der Ubergangsenergie: E fr “er
mit f= Frequenz des Uberganges

A= Wellenlinge
c= Lichtgeschwindigkeit

Fiir die Umrechnung der Unschirfe von Wellenlinge A, Frequenz f, Energie E gilt, daf

die relativen Werte gleich sind:

(Glg. 2-12) Gleichheit der relativen Unschirfe: % = —A}L = %
und liefert:
2
(Glg. 2-13) Wellenlingenunschdrfe der Linienbreite: Ad ="
T

Dieser Effekt fiihrt zur natiirlichen Linienverbreiterung. Sie hat ein lorentzformiges
Linienprofil zur Folge. Dies kann hergeleitet werden, indem man das angeregte
Molekiil als klassischen geddmpften harmonischen Oszillator mit der Ddmpfungs-
konstante T betrachtet und die Verteilung der Schwingungsfrequenzen durch Fourier-
transfomation berechnet [DEM 98]. [KNE 91] verweist zusétzlich auf Quellen fiir die

korrekte quantenmechanische Berechnungsmethode.

AL,

1
Gle. 2-14): normierte Lorentzverteilung®: LA)z—
(Glg- 2-14) g R PR R ONTYWE:

8 (Glg. 2-14),(Glg. 2-15) und (Glg. 2-17) sind jeweils nicht vollig korrekt aus der Literatur
iibernommen. Statt einer Wellenlinge A miifite eine Frequenz f das Argument der Funktion
sein. Statt df muB dann df =-c/A%d)\ gesetzt werden. Da aber bei den betrachteten Linien-
breiten c¢/A?= konstant mit sehr guter Niherung gilt, dndert sich die Kurvenform nicht.
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Normierung I L(A)=1

Halbwertsbreite (FWHM)
FWHM =AA,
Maximalwert/Linientiefe L(4,)= Lz 0,64
AL, m A4

Tabelle 2-2: Eigenschaften der Lorentzkurve ((Glg. 2-14)

Fiir elektrische Dipoliibergéinge kann 7=80-A,*(ns/pm?®) abgeschitzt werden [KNE 91].
Mit (Glg. 2-11) und (Glg. 2-12) erhilt man;

Lebensdauer
=360-10"s | e
(Abschitzung [KNE 91])
Wellenlinge AA=2510""m A=1,6510°m
Frequenz Af=2,8-10° Hz £=182:10"* Hz
Relativer Wert AMA=1,510% | e

Tabelle 2-3: Natiirliche Linienbreite von Methan bei 1,65um.

Im Vergleich mit Abb. 2-6 fillt sofort auf, daB die Linienbreite bei
Normalbedingungen (AA= 0,024 nm) wesentlich groBer als die natiirliche Linienbreite

ist (AA=2,5-10"° nm). Es muB also weitere Ursachen fiir die Linienbreite geben.

Dopplerverbreiterung

Die beobachtete Photonenenergie wird aufgrund der Wirmebewegung der Atome
durch den Dopplereffekt verindert, was zur Dopplerverbreiterung fiihrt. Dies ist ein
relativistischer Effekt, die thermische Bewegung der Molekiile gegeniiber der
Lichtquelle fithrt zu einer Frequenzverschiebung des Lichtes im Bezugssystem des
Molekiiles. Die durchschnittliche Energie eines Gasmolekiiles betriigt E=3/2-k-T (mit

k= Bolzmann-Konstante, T= Temperatur). Die mittlere Geschwindigkeit in einer
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Raumrichtung ist ;=1/£ (m=Masse des Molekiils). Die Dopplerverbreiterung ist
m

somit proportional zur Wurzel aus Temperatur/Molekiilmasse. Sie ist daher fiir leichte
Molekiile und Atome am grofiten. Aufgrund der maxwellschen Verteilung der

Teilchengeschwindigkeit fiihrt die Dopplerverbreiterung zu Linien mit einem

GauBprofil:

(Glg. 2-15) normierte Gaufkurve:

GlA-4,)=—

~Jil—n—2—-exp —4In2. ———
A, V.4 A,

(A-4)

2

(Glg. 2-16) Halbwertsbreite [DEM 98]: A4, A 8-]n2-k~—7: =7,16-107 -4, \/z
c m m

mit:

T= Temperatur [K]

M= molare Masse

Normierung !G(l) =1
Halbwertsbreite (FWHM)
FWHM = A4,
Maximalwert/Linientiefe G(4,)= A;D -J‘“;;Z ~ A/llb -0,94

Tabelle 2-4: Eigenschaften der Gaufkurve ((Glg. 2-14).

Wellenlinge AX=5,11-10"m A=1,6510°m
Frequenz Af=5,64-10° Hz f=182:10" Hz
Relativer Wert AA=3110% | e

Tabelle 2-5: Doppler-Linienbreite von Methan bei 1,65 um und 300 K.
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Die Linienbreite von Methan aufgrund des Dopplereffektes betriigt bei Raum-
temperatur 5-10° nm. Dies ist etwa das 200-fache der natiirlichen Linienbreite, aber
nur ein Fiinftel der beobachteten Linienbreite. Also gibt es einen weiteren Grund fiir

die Linienbreite, die StoSverbreiterung.

Druck- bzw. StoBiverbreiterung

Von der natiirlichen Linienbreite ist bekannt, daB angeregte Molekiile wihrend der
Lebensdauer T des Zustandes eine geddmpfte elektromagnetische Welle aussenden.
Die Unschérfe und damit die Linienbreite ist nach (Glg. 2-11) proportional zu 1/t.
Unter Druck und Wirme geschehen héufig elastische ZusammenstdBe zwischen den
Molekiilen. Wihrend eines ZusammenstoBes wird das Molekiil zwar im
absorbierenden Zustand belassen, aber der StoB stort die relative Phase zwischen dem
Strahlungsfeld und der molekularen Oszillation [KNE 91]. Die Fouriertransformierte
der Wellenfunktion erhélt daher zusitzliche Frequenzanteile. Die Linien werden
stoflverbreitert. Fiir die mittlere StoBzeit gilt unter Normalbedingungen:

mittlere freie Weglinge 5 107" m

= =10”
mittlere Teilchengeschwindigkeit 500 m/s g

Die Zeit T zwischen den ZusammenstiB8en ist bei Normalbedingungen wesentlich
kleiner, als T (vgl. Tabelle 2-3: 1=360-107 s), so daB sehr hiufig die Absorptions-
vorginge gestdrt werden. Auch dieser Effekt fihrt zu einem lorentzformigen
Linienprofil ((Glg. 2-14).

Die Linienbreite ist nach [DEM 98] proportional zum Druck. Der

Proportionalititsfaktor heifit Druckverbreiterungskoeffizient.

Die Druckverbreiterung héngt dariiber hinaus von den StoBparametern der beteiligten
Molekiile ab. Deshalb ist die Linienform im allgemeinen abhéngig von der
Zusammensetzung des Trigergases, in dem das Zielgas gemessen wird. Dennoch sind
keine derartigen Abweichungen bei den Experimenten zu dieser Arbeit aufgetreten,

aber es wurden auch keine extremen Gaszusammensetzungen gezielt untersucht. Bei
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genauer Untersuchung [DEM 98] stellt man auch eine Verschiebung der
Absorptionswellenldnge abhiéngig vom Gasdruck fest. Diese Verschiebung kann
sowohl zu einer hoheren, als auch zu einer niedrigeren Wellenldnge fiihren. Die
Koeffizienten der Druckverbreiterung und Linienverschiebung sind schwer genau zu
berechnen und werden experimentell bestimmt. Sie sind Bestandteil der Datenbank fiir

die in dieser Arbeit enthaltenen Molspec-Berechnungen [Mol 93].

Wellenlange AX=0,02 nm A= 1650 nm
Frequenz Af=22-GHz f=182-10 THz
Relativer Wert AMA=1,2:107

Tabelle 2-6: Stofverbreiterte Linienbreite von Methan bei 1,65 um und 300 K.
(bestimmt aus dem MefSwert der Linienbreite A1=0,025 nm, abziiglich der
berechneten Dopplerbreite 0,005 nm)

Es zeigt sich, dafl der groBte Anteil an der Linienbreite in der StoBverbreiterung
begriindet liegt. Demgegeniiber ist die natiirliche Linienbreite um fast 3 GroBen-
ordnungen kleiner und kann vernachldssigt werden. Dagegen ist die Doppler-
verbreiterung nur um Faktor 4 kleiner und hat also noch EinfluB. Da die Doppler-
verbreiterung durch eine Gaulikurve beschrieben wird und die StoBverbreiterung durch
eine Lorentzkurve, miissen beide Kurvenformen miteinander gefaltet werden. Die
entstehende Kurve wird Voigt Profil genannt und 148t sich nicht als geschlossene
analytische Funktion darstellen, sondern nur als Integral (Glg. 2-17), das numerisch

berechnet werden muf.

. =l YA =212,

. . _ € /
(Glg. 2-17) Voigt Profil: L,(A-4,)=C- oj TR d

mit: C= Konstante

vp= mittlere Teilchengeschwindigkeit

-24-




Das Voigt-Profil geht fiir geringe Dopplerverbreiterung in ein Lorentz-Profil iiber und
fiir groe Dopplerverbreiterung in ein GauB-Profil. Dabei 4ndert sich die Kurvenform
wie aus Abb. 2-7 und Tabelle 2-7 ersichtlich ist. Die GauBkurve ist auBerhalb eines
Bereiches, der ihrer doppelten Halbwertsbreite entspricht nahezu Null, wihrend die
Lorentzkurve sehr weit iiber ihre Halbwertsbreite hinaus flach ausliuft und dabei nur

langsam gegen Null strebt.
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Abb. 2-7: Gauf3- und Lorentzkurve mit gleicher Fléche und gleicher Halbwertsbreite.

(A-ho)/
1/2FWHM

0 1 2 3 4 5 10 100

GauB (A-Ao) 1 05 | 006 | 210° (15107 3-10° | 8107 -

Lorentz (A-Ap) 1 0,5 0,2 0,1 0,06 | 0,038 |0,0099 | 1-10™

Tabelle 2-7: Funktionswerte der Gauf3- und Lorentzkurve bei Vielfachen der Halb-
wertsbreite (FWHM).
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Kapitel 2 Grundlagen

Zusammenfassung der Auswirkungen der Linienform-Faktoren

Im folgenden sind kurz die wichtigsten Ergebnisse und Konsequenzen von Kapitel 2.1

angegeben.

Linienstiirke

Eine Messung der Absorption liefert nach Integration direkt die Gaskonzentration ¢

S_‘_. mi(li)da
X
(Glg. 2-10) S S

Die Linienform L spielt keine Rolle. Dabei ist allerdings zu beriicksichtigen, da die

c=-

Linienstidrke S;, von der Besetzung des Zusandes E, abhingt. Deshalb kann S, mit
der Temperatur groBer, aber auch kleiner werden. Fiir Konzentrationsmessungen muf8

daher der Temperaturgang von S,, beriicksichtigt werden.

Verhalten bei dominierender Druckverbreiterung

Bei Normalbedingungen sowie hoheren Driicken und/oder geringeren Temperaturen
iiberwiegt die Druck- bzw. Stofverbreiterung. Die Absorptionskurve besitzt dann eine
Lorentzform. Die Linienbreite (FWHM) ist proportional zum Gasdruck. Die von der
Absorptionskurve eingeschlossene Fliche A ist proportional zur Teilchenzahl N.
Daraus ergeben sich bei fester Temperatur zwei Konsequenzen.

- Die Tiefe der Kurve ist proportional zur volumenbezogenen Konzentration c,,. Sie

hdngt nicht vom Gasdruck ab.
- Die Breite der Kurve ist ein direktes Map fiir den Gasdruck

Verhalten bei dominanter Dopplerverbreiterung

Die Linienbreite bei der Dopplerverbreiterung ist proportional zur Wurzel der
Temperatur und unabhéngig von Druck und Konzentration. Die Fliche der Kurve ist,
unabhingig vom Gesamtdruck. Da die Breite konstant ist, ist die Tiefe der Linie

ebenso proportional zur molaren Gaskonzentration, also zum Partialdruck
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Beispiele fiir Methan bei verschiedenen Temperaturen und Driicken, aber fester

Volumenkonzentration:

Die folgenden Abbildungen (Abb. 2-8Abb. 2-9) zeigen den berechneten EinfluB von
Druck und Temperatur. Zur Verdeutlichung wurden extreme Anderungen, wie sie im

Falle des geplanten Lecksuchgerites nicht auftreten werden, gewihlt.

100.0 W . — prm— 100.0
. \ “ ﬁg Druck: | 006
| MIARI L

1 bar
99.8 99.8
/ \2 bar

\l
\/
99.5 . V . | 99.5

1.6507 1.6508 1.6509 1.6510 1.6511 1.6512
Wellenldnge [pm]

Transmission [%]

Abb. 2-8: Variation des Gasdruckes bei fester Temperatur ( T= 300 K ) und
Volumenkonzentration ( c¢,= 100 ppm ). Bei einer durch Druckverbreiterung
dominierten Kurve hdtte die Absorptionstiefe (hier berechnet fiir Im
Absorptionsweg) sich nicht dndern diirfen, die Dopplerverbreiterung hat also

einen merklichen Einflu3. Der Unterschied zwischen 0,5 bar und 1 bar ist

grdfer, als der zwischen 1 bar und 2 Bar, da dann die Druckverbreiterung
mehr Einfluf3 hat.
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Transmission [a.u.]
(alle Kurven auf gleiche Tiefe normiert)

1.65608 1.6509 1.6510 1.6511 1.6512

Py
o2}
(3]
o
~

Wellenlange [pm]

Abb. 2-9: Variation der Temperatur bei festem Gasdruck und Volumenkonzentration
(p= 1 bar, c,= 100 ppm, berechnete Kurven fiir Im Weg). Die
unterschiedlichen Linientiefen (siehe Abb. 2-5) sind aufeinander angepaft, um
die Linienform beurteilen zu kénnen. Bei einer durch Druckverbreiterung
dominierten Kurve hdtte die Linienbreite sich nicht dndern diirfen, die
Dopplerverbreiterung hat also auch hier einen merklichen Einflu. Der
Unterschied zwischen 200 K und 300 K ist gréfier, als der zwischen 300 K und
400 K, da dann die Druckverbreiterung mehr Einfluf$ hat.

In Abb. 2-10 sind die Einfliisse von Druck- und Temperaturschwankungen berechnet,
wie sie im realen Sensorbetrieb tatsdchlich auftreten kénnen. Fiir die Anwendung als
Gassensor zur Konzentrationsmessung zeigt sich die Bestimmung der Linientiefe als
geeignet, da sie aufgrund der iiberwiegend druckverbreiterten Linie ein direktes Maf}
fiir die volumenbezogene Konzentration ist. Allerdings hdngt die Linientiefe von der
Temperatur ab (Abb. 2-10). Dadurch erfolgt im dargestellten Fall (Abb. 2-10) eine
relative Abweichung von 3%./°C Temperaturdnderung. Dies muBl beriicksichtigt
werden, wenn der Sensor in einem weiten Temperaturbereich eingesetzt wird und/oder
erhohte Genauigkeitsanforderungen bestehen. Zum zweiten besteht durch den Einflufl

der Dopplerverbreiterung eine Druckabhingigkeit der Linientiefe.
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Abb. 2-10: Einfluf3 von Druck und Temperatur auf die Linienform von Methan, bei
einer festen Konzentration (volumenbezogen). Die Temperaturdnderung und die
Druckiinderung sind die Extremwerte, wie sie beim Sensorbetrieb in freier
Umgebung fiir ein Methansuchgerdt auftreten kinnen. Die Linienprofile sind
anhand der HITRAN Datenbank berechnet [HIT 96], [MOL 93].

Fiir einen Sensor der in der Atmosphire fiir Gasmessungen eingesetzt werden soll sind
Jedoch die Druckschwankungen sehr klein. Der Fehler ist im Bereich 1%0/10mbar. Bei
bekannter Temperatur kann jedoch aus der Linienbreite ein Druckwert errechnet
werden um damit den Druckeinfluf} auf die Linientiefe zu korrigieren. Also kann der
Sensor mit einer zusdtzlichen Temperaturmessung vollstindig gegen Druck- und

Temperaturschwankungen kompensiert werden.

-29-



Kapitel 2 Grundlagen

1.6 Lumineszenzspektroskopie und Photoakustik

In der Spektroskopie mit Laserdioden ist neben der Absorptionsmessung das
photoakustische Detektionsprinzip bekannt und wurde mit NIR-Laserdioden z. B. von
[FEH 93], [BEN 99] und [SNE 98] erfolgreich zur hochempfindlichen Detektion von
Spurengasen in Laborversuchen angewendet.

Das photoakustische Prinzip ist eng verwandt mit der Lumineszenzspektroskopie. Im
Unterschied zur Absorptions- und Reflexionsspektroskopie vermift man das von einer
Probe ausgestrahlte Lichtspektrum. Um die Probe zum Ausstrahlen von Licht zu
veranlassen, muB} diese erst angeregt werden, was wiederum durch Licht, aber auch
durch elektrische Felder, thermische Anregung oder chemische Reaktionen usw.
geschehen kann. Die Emission der angeregten Probe ist nicht auf die Wellenldnge der
Absorption eingeschrinkt. Daher kann die Lumineszenz iiber ein ganzes Spektrum
verteilt sein, das sichtbar macht, wie die Abregung der angeregten Probe erfolgt. Die
Analyse von Halbleitermaterial durch Photolumineszenzmessung ist hierfiir ein
bekanntes Beispiel. Bei Lumineszenzmessung treten allerdings Probleme auf, wenn
der absorbierende Bereich eine groBere rdumliche Ausdehnung besitzt. Wie Abb. 2-11
zeigt, emittieren die angeregten Molekiile der Probe isotrop in alle Raumrichtungen.
Es kann daher schwierig werden, dieses Licht auf den Detektor zu lenken. Deshalb
sind die Vorteile von Mehrwegzellen, wie sie fir die Absorptionsspektrometrie
verwendet werden nicht ohne weiteres auf Lumineszenzmessungen iibertragbar. Die in
der angeregten Probe vorhandene Energie muBl jedoch durchaus nicht ausschliefllich

unter Abstrahlung von Photonen abgegeben werden.

Photoakustik

Gerade bei Rotations-Schwingungsiibergingen im NIR wird die Energie unter
Normalbedingungen hauptsichlich bei ZusammenstBen mit anderen Molekiilen als
Wirme ins Gesamtsystem eingebracht. Die Druckverbreiterung der Absorptionslinien
ist ca. 800 mal grofer, als die natiirliche Linienbreite (Tabelle 2-3 und Tabelle 2-6).
Daraus folgt mit der Unschérferelation, daf die mittlere StoBzeit wesentlich kleiner ist

als die Lebensdauer der angeregten Zustinde. Das bedeutet, daB strahlende Uberginge
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nicht ungestort erfolgen und die Energie des angeregten Zustandes statt dessen
strahlungslos auf andere Molekiile iibertragen werden kann.

Bei Gasen fiihrt die so eingebrachte thermische Energie zu einer Druckerh8hung. Wird
die Lichtquelle periodisch ein- und ausgeschaltet, so entstechen periodische
Druckschwankungen, die als Schallwelle vom ausgeleuchteten Bereich ausgehen. Dies
ist der photoakustische Effekt [SCH 94]. Der photoakustische Effekt wird mit einem
Mikrofon gemessen. Durch die Verwendung eines akustischen Resonators kann der
Effekt noch um die Resonatorgiite verstirkt werden, indem das Licht mit der Frequenz
der akustischen Resonanz moduliert wird. Dadurch sind auBerordentlich empfindliche
Messungen moglich. Allerdings mufl die Frequenz der Absorptionslinie gleichzeitig
mit der Frequenz des akustischen Resonators eingestellt und im Betrieb nachgeregelt
werden. Dies ist nur unter Anwesenheit des Zielgases mdglich. Gleichzeitig ist die
akustische Resonanz empfindlich auf Gasdruck, Zusammensetzung und Temperatur
und muf} daher nachgeregelt werden. [BEN 99] gibt eine ideale Giite von 200-400 an,
mit dem Hinweis Giiten bis 10000 wiren méglich, aber wiirden den Betrieb bei der
Resonanzfrequenz erschweren, da diese dann eine zu geringe Halbwertsbreite hat.

Im Experiment wurden von [BEN 99] 0,5 ml H,O /1 Auflésung mit einer 10cm langen
MeBzelle bei 1305 nm Absorptionswellenlinge erreicht. Im Vergleich miiite eine
Absorptionsmessung eine Absorptionsinderung von 3,5-10° nachweisen. [SNE 98]
gibt fiir 1123,8 nm eine Auflosung von 5 ppm H,O mit einer 20 cm langen Mefzelle
an. Bei gleicher Absorptionsstrecke entspricht dies einer Absorption von 9-10°. Im
direkten Vergleich zwischen Absorptionsmessung und Photoakustik fiir die
Methandetektion bei 1653 nm ergibt sich bei gleicher Weglinge die empfindlichere
Messung mit Photoakustik [SCH 98], aber der Autor weist darauf hin, daB mit Hilfe
von Mehrwegzellen die Empfindlichkeit der Absorptionsmessung leicht iiber die der

Photoakustik gesteigert werden kann.
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v v vl. I * A v
Monochromatische ( T‘TP r‘obef\.; ., | Photodetektor
Lichtquelie ey gt fur
Wellenlange=x, N ABSORPTION
Sammeloptik ;
Monochromator

Wellenldnge=X,
Photodetektor
for
LUMINESZENZ

Abb. 2-11: Detektoranordnung fiir Absorptions und Lumineszenzmessung. Bei der
Lumineszenz kénnen zusdtzliche Informationen gewonnen werden, da die
Emission der Probe nicht auf der gleichen Wellenlinge erfolgen muf3, wie sie
die Lichtquelle erzeugt. Das heiftt, fiir jede absorbierte Wellenlinge A; kann ein

ganzes Spektrum iiber alle A, gemessen werden.

Vergleich Lumineszenz/Photoakustik gegeniiber Absorptionsspektroskopie

Ein wesentlicher Unterschied zwischen Lumineszenz und Absorptionsspektroskopie
liegt im MeBsignal, das man erhilt. Bei der Absorptionsmessung misst man, solange
kein Licht absorbiert wird die volle Lichtstirke. Erst wenn Absorption stattfindet
verringert sich das Empfangssignal. Deshalb liefert die Absorptionsspektroskopie
eigentlich ein indirektes Signal, da ja nicht das absorbierte Licht direkt gemessen wird,
sondern das transmittierte Licht, das trotz Absorption noch empfangen wird. Weil aber
bei der Absorptionsspektroskopie die Intensitdt des transmittierten Lichtes sowoh! fiir
Absorption als auch ohne Absorption quantifizierbar ist, kann direkt und unabhingig
von der Lichtleistung der Absorptionkoeffizient und mit ihm die Konzentration der

untersuchten Probe gemessen werden.
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Dies ist bei der Lumineszenz nicht moglich. Solange kein Licht absorbiert wird, ist das
Signal Null. Erst im Falle der Lumineszenz erhiilt man ein von Null verschiedenes
Signal. Zur Quantifizierung miissen Vergleichsmessungen an Proben mit bekannter
Konzentration zur Eichung verwendet werden. Dafiir bietet die Lumineszenz die
Moglichkeit durch hohe Intensitdt den Signalpegel zu erhdhen, was direkt eine
Verbesserung der Empfindlichkeit zur Folge hat. Zum zweiten ist es weit einfacher ein
kleines Signal zu messen, als eine kleine Abschwichung eines groRen Signals. Dazu
kommt noch, daB ein grofies Signal auch ein entsprechendes Rauschen aufweist,
welches die kleine Signalabschwichung durch Absorption, also das Nutzsignal,
iiberlagert. Bei der Lumineszenz wird das Rauschen der Lichtquelle mit der
Signalstirke multipliziert, das heifit: je kleiner das Signal, desto kleiner das Rauschen.
Im Unterschied dazu wird bei der Absorptionsmessung zum Signal das Rauschen der
Lichtquelle addiert, so daB bei kleinem Signal das Rauschen nicht abnimmt. Dieser
Nachteil der Absorptionsspektroskopie kann bei stark rauschender Lichtquelle sehr
groBl sein. Das fiir die Lumineszenz gesagte gilt entsprechend auch firr die
Photoakustik. Deshalb sind Lumineszenz und photoakustische Messung prinzipiell
empfindlicher als Absorptionsmessungen, haben aber wegen der Probleme mit der
Eichung und wegen des aufwendigeren MeBverfahrens auch grofie Nachteile fiir
Anwendungen in der Sensorik. Fiir den Einsatz als portablen Gasdetektor sind also
deutlich mehr Schwierigkeiten zu erwarten, als mit einem auf Basis der
Absorptionsmessung arbeitenden Geriit. Solange die Absorptionsspektroskopie die
geforderte Empfindlichkeit erreicht, was oft durch Mehrwegzellen erreichbar ist,

liberwiegen daher ihre Vorteile.
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II  Fabry-Perot Interferenzen

Ein wichtiger, oft limitierender Faktor bei Absorptionsmessungen sind Interferenz-
erscheinungen. Interferenzerscheinungen treten immer dann auf, wenn zwei oder mehr
Strahlen einer monochromatischen Lichtquelle zur Uberlagerung gebracht werden. In
[HEW 89] finden sich Berechnungen zur Reflexion und Transmission einer
planparallelen Anordnung bei senkrechtem Lichteinfall. Der Durchtritt durch eine
Glasplatte ist ein solcher Fall.

E
——— I
R24—""] 3 .
R34 T2
— < H———sT3
Ri +———1% .
I Rt I
* Fabry-Perot Resonator — "
Glasplatte
Dicke: L

Abb. 2-12: Interferenz im Fabry-Perot Resonator. Der senkrecht auf die Oberfliche
des Resonators einfallende Lichtstrahl E durchliuft eine Glasplatte und ein Teil
davon wird mehrfach im Inneren der Glasplatte reflektiert. Die jeweils nicht
reflektierten Teile verlassen die Glasplatte auf der Vorder und Riickseite. Die
Strahlen T1, T2, .., Ti,.. iiberlagern sich konstruktiv, wenn ihr Wegunterschied
ein ganzzahliges Vielfaches n der Lichtwellenlinge ist, also n*A=2L. In diesem
Fall ergibt sich eine vollstindige Transmission’. (Die Lichtstrahlen sind wegen
der Darstellung schrdg eingezeichnet, sind aber als iibereinanderliegend zu

verstehen)

® Gleichzeitig haben auch alle Strahlen auf der Riickseite den gleichen Wegunterschied und
miifiten daher genauso konstruktive Interferenz aufweisen. Dies ist nicht so, da der Strahl R1
als einziger durch Reflexion am optisch dichteren Medium entsteht, wobei er eine
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Laut [HEW 89] gilt fiir die Transmission eines senkrecht einfallenden Lichtstrahles:

-F. (t-r) .o (n-1 :
(Glg. 2-18) T=E (l_r)2+4,risin(2'”'"'l'j mit: r= e
A

mit; A= Wellenlinge
L= Dicke der Glasplatte
n= Brechungsindex

r= Reflexionskoeffizient

1-cos(2x)

Mit sin?(x) = und r<<1 folgt:

d

(Glg. 2-19): Nétherung von ((Glg. 2-18) fiir r<<I % -1 —Zr[cos(l : 2’;"—LJ -1]

Von Interesse ist der Wellenldngenunterschied AL zwischen den Transmissions-
maxima. Er heiBt Free Spectral Range, im folgenden FSR und ist naturgemif auch die

Periodenlénge von (Glg. 2-19).

(Glg. 2-20): Abstand der Transmissionsmaxima im Fabry-Perot Resonator

c

2
(@): FSR(A)=AA= A oder als Frequenzunterschied (b): FSR(f)=Af =
2nL 2nL

Anstelle der Wellenldnge kann im Fabry-Perot Resonator auch das Produkt n'L

geidndert werden. FSR(nL)=AnL=—';l Interessant ist die Tatsache, daB A ja nur ein

kleiner Bruchteil von nL ist. Daher geniigen kleinste relative Anderungen, z.B.
thermische Ausdehnung, um die Transmission zu &ndern. Deshalb sind Fabry-Perot
Resonanzen im allgemeinen in ihrer Phasenlage nicht reproduzierbar, in ihrer

Amplitude aber stabil, da diese von r abhéngt.

Phasenverschiebung um A/2 erhalt. R1 iiberlagert sich daher destruktiv mit allen restlichen
Teilstrahlen Ri.
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Transmission
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Abb. 2-13: Transmission eines idealen Fabry-Perot Resonators der Dicke 0,7mm mit
n=1,4 und r=0,04, 0,2 und 0,9. (zum Vergleich: r=0,04 entspricht
unbehandeltem Quarzglas, eine Absorptionslinie von CH4 hat eine Breite von
ca. 5 GHz). Fiir r=0.04 wird die Anndherung an eine Sinusfunktion bereits
deutlich.

Der Fabry-Perot Effekt tritt nur auf, wenn die Koherdnzlinge des Lichtes im Bereich
der Plattendicke oder dariiber liegt. Bei normalen Lichtquellen ist die Koherdnzldnge
sehr gering, daher sind Interferenzen im allgemeinen nur an sehr diinnen Schichten,
wie z.B. Seifenblasen oder Olfilmen zu beobachten. Beim Licht von Laserdioden ist
Kohirenzlinge typischerweise groBer als 1 m. Interferenzen treten daher immer auf,
sobald zwei planparallele Oberflichen senkrecht durchstrahlt werden. Deshalb soll
hier nochmals betont werden, daB Interferenzen nicht nur an einer Glasplatte auftreten
sonder auch im lufigefiillten Raum zwischen zwei Glasplatten. Ein typischer Fall ist
eine Kiivette mit Fenstern als Ein- und Austritt fiir das Licht. Hier ist jedes Fenster fiir
sich ein Resonator und auch noch der Abstand zwischen den Fenstern.

Bei einer Glasplatte ist der Reflexionskoeffizient ca. 4% und die Amplitude der
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Transmissionsénderung bei Wellenldngenidnderung betrigt ca. 8% (Glg. 2-18). Das
bedeutet eine Anderung der Lichtintensitit um 16% zwischen den Extremwerten. Dies
ist in Relation zur Zielsetzung der Arbeit, nimlich der Messung von

Absorptionswerten von 10 und weniger ein gewaltiger Wert.

Eigenschaften von nicht idealen Fabry-Perot Resonatoren

Der oben beschricbene Fabry-Perot Resonator setzt voraus, daf8 der Lichtstrahl genau
senkrecht auf eine planparallele Glasplatte trifft. Wird die Glasplatte zum einfallenden
Strahl gekippt, geschehen zwei Dinge:

1. Die Interferenzlinge erhoht sich von 2L zu 2L-tan(B)-(mit o=Winkel zwischen
Strahlrichtung und Lot auf die Platte und 3 = Arcsin(n-sin(ay)). )

2. Die Amplitude der Interferenz verringert sich, da die an der Interferenz beteiligten
Strahlen sich nur noch teilweise iiberlagern. Damit ist auch gleichzeitig keine
ungehinderte Transmission mehr moglich, denn die Bedingung dafiir ist, daB sich
die reflektierten Strahlen zu Nul! addieren. Der Reflexionskoeffizient wiichst
jedoch gleichzeitig mit o an, was die Transmission zusiitzlich fiir alle
Wellenléingen herabsetzt. Die Abschwidchung der Interferenz aufgrund
Uberlappung hingt vom Intensititsprofil des Lichtstrahles und der Plattendicke ab,

wie in Abb. 2-14 veranschaulicht wurde.
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Abb. 2-14: Fabry-Perot Resonanz bei unterschiedlicher Resonatordicke und schiefem
Lichteinfall. Beim dickeren Resonator mit Dicke D1 gibt es eine Uberlagerung
des Strahles, beim diinnen (Dicke D2) dagegen nicht. Aufgrund des begrenzten
Strahldurchmessers d kénnen Interferenzen nicht mehr auftreten, wenn die
Resonatordicke D zu grof$ wird, da dann keine verschiedenen Lichtstrahlen
mehr aufeinandertreffen. Aus einer einfachen geometrischen Uberlegung folgt
dafiir die Bedingung: d<2-D-sinf. Fiir einen Kippwinkel o=30° und n=1.4 gilt
dann: d<0.72-D

In der Praxis stellt sich heraus, dafl Glasfenster gebriuchlicher Abmessungen (Imm
bis etwa 6mm Dicke) auch bei starker Verkippung bis 45° stets zu hohe
Resonatoramplituden von iber 10° der Gesamtintensitit zeigen. Die ersten
Sensorsysteme wurden daher ohne derartige Fenster aufgebaut. Ein Grund fiir die trotz
starker Verkippung nicht verschwindenden Fabry-Perot Resonanzen ist im Strahlprofil
zu finden, welches bei Laserdioden ndherungsweise einer GauBfunktion entspricht
[MEL 99]. Dies bedeutet, dal der Laserstrahl nicht aulerhalb seines Durchmessers
jegliche Intensitit verliert. Als Strahldurchmesser d wird der doppelte Abstand von der
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Strahlmitte bezeichnet, bei dem die Lichtintensitit gegeniiber der Mitte um 1/e2
abgefallen ist (also auf etwa 13,5 %). An einer der in der Arbeit verwendeten

Laserdioden wurde das Strahiprofil gemessen (Abb. 2-15).
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Abb. 2-15: Gemessenes Strahlprofil einer Laserdiode und angepafite Gauffunktion.

(Gemessen in 60 mm Abstand zur Laserdiode, d= Strahldurchmesser)

Dabei fillt auf, dafl die gemessene Intensitit auBerhalb des Strahiradius langsamer
abnimmt, als es der GauBkurve entspriche. Dadurch erhdht sich der Interferenzanteil
bei verkippten Fenstern zusitzlich,

MaBgeblich fiir Interferenzerscheinungen ist aber nicht die Intensitit, sondern die
Amplitude des Strahlungsfeldes. Denn es liberlagern sich nicht die Intensititen,
sondern die Felder. 1% der Intensitdt entspricht jedoch 10% der Amplitude, da die
Intensitit proportional zum Quadrat des Feldes ist. Damit ist verstindlich, warum
Fabry-Perot Resonanzen auch in sorgfiltig geplanten Aufbauten immer wieder
auftreten. Deshalb wurden bei spiteren Arbeiten mit Erfolg keilfsrmige Fenster

verwendet. Auch eine Entspiegelung der Fenster ist eine mogliche MaBnahme.
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Neben optischen Fenstern sind noch andere Bauteile von Resonanzen betroffen: Auch
Linsen zeigen bei zentraler axialer Durchleuchtung Resonanz, da in der Linsenmitte
Aus- und Eintrittsfliche parallel stehen. Die Oberfliche der Photodiode reflektiert
Licht.

Daraus ergeben sich zur Vermeidung von Interferenzen folgende Konsequenzen:

- Schrigstellung der Fenster

- Wenn das nicht reicht, diinneren Laserstrahl verwenden

- Wenn das nicht reicht, keilférmige Fenster verwenden oder Entspiegelung der

Oberfldachen oder beides

Selbst in einfachsten optischen Aufbauten kann dies vorkommen, wie Abb. 2-16 zeigt,
was durch einfache Mafinahmen behoben werden kann (Abb. 2-17).

Austrittsfenster Detektorflache
., 1'
Laser & 2 3 —= Photodetektor]
I‘ 7 Fabry-Perot Resonator *""I—

Lange: L

Abb. 2-16: Ungewollte Interferenzerzeugung in einem einfachen optischen Aufbau.
Der Lichtstrahl (1) von der Laserdiode wird an der Detektorfliche
(Photodiode) teilweise reflektiert. Daraufhin trifft der reflektierte Teil (2) auf
das Austrittsfenster des Lasers, wobei ein Teil in den Laser wieder eingekoppelt
wird und ein Teil (3) wieder zum Detektor reflektiert wird. Dies setzt sich
endlos so fort. Abhdingig von ihrer Phase, die von der Ldnge L und der
Lichtwellenlinge A abhdngt, kinnen sich die Strahlen 1, 3, 5, usw. konstruktiv
oder destruktiv tiberlagern und dndern die Intensitit am Photodetektor (Die

Lichtstrahlen sind nur wegen der besseren Darstellung schrdg eingezeichnet)
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Austrittsfenster Detektorflache

4\\4’\« >
Laser :Z 1 2 \\\\‘;

|

Abb.  2-17: Vermeidung der Interferenz von Abb. 2-16 durch schiefe

Detektoranordnung

Der einfache Aufbau von Abb. 2-17 geniigt jedoch in den seltensten Fillen, nimlich
nur wenn der Laser bereits mit einer Linse versehen ist, die einen Parallelstrahl
erzeugt. Im allgemeinen hat man aber divergentes Licht'® und bendtigt eine
Sammellinse um es auf den Detektor zu fokussieren. In Abb. 2-18 ist zu sehen, daB bei
senkrechtem symetrischem Lichtdurchgang 4 Flichen zur Verfiigung stehen, die Licht
teilweise in den Strahlengang reflektieren. Daraus erwachsen 6 Kombinations-

mdoglichkeiten fiir Resonanzldngen.

Linse,
(Brechungsindex n)

Laser u » Photodetektor]
L, L L,
n

Abb. 2-18: Resonanziingen bei Einbau einer Linse in die Optik. Die Anzahl an
teilreflektierenden Oberflichen ist 4. Daraus kénnen 5 Resonatorliingen

konstruiert werden: L;; L Lj, L+ Lyt Ly Lj+ Ly Ly+ Ly,

"Das Licht ist divergent, denn es steht nur der Halbleiterlaser zur Verfiigung, der ja
divergentes Licht erzeugt, oder die vorhandene Linse an einem Lasermodul kollimiert das
Licht auf einen Brennpunkt fiir Fasereinkoppelung, wobei der Brennpunkt ca. 1cm vor dem
Laser liegt und das Licht danach wieder divergiert.
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Jeder weitere Einbau von Linsen oder Fenstern z.B. fiir Kiivetten erhéht die Anzahl an
moglichen Resonanzen. Abhilfe schafft man durch schief gestellte Optik, wie in Abb.

2-19 gezeigt.

Absorber

'__"_____] Linse

Laser

B

Abb. 2-19: Vermeidung der Resonanzen von Abb. 2-18. Es gibt keine Fldchen mehr,
die entweder zum Lichtstrahl senkrecht stehen, oder die paarweise zueinander
parallel sind. Die gewdhnliche sphdrische Linse weist bei Randstrahlen
Abbildungsfehler auf, dadurch empfiingt der Photodetektor weniger Licht, was

jedoch toleriert werden kann.

Ein weiteres Problem mit Resonanzen tritt auf, wenn bei Laborversuchen eine
Probenkiivette in den Strahlengang eingebracht wird. Das gleiche Problem tritt auf,
wenn Laser und die Photodiode zum Schutz vor Umwelteinfliissen in einem Gehéuse
untergebracht werden, wie es bei einem robusten Sensorsystem der Fall ist. Dann
miissen Fenster vorgesehen werden, um den Strahl ein- und austreten zu lassen Abb.
2-21. In Abb. 2-22 und Abb. 2-23 ist erldutert, wie die damit durch Resonanzen

einhergehenden Probleme geldst werden konnen.
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Lage,

Hohispiegel

]

Photodetektor

—-I Absorber

Abb. 2-20: Vermeidung der Resonanzen von Abb. 2-18 durch Verwendung eines
Hohlspiegels als fokussierendes Element. Zusdtzlich muf auch hier der
Photodetektor zum einfallenden Lichtstrahl gekippt werden, da sonst das Licht
zum Laser zuriickreflektiert wird wie bei Abb. 2-16. Auch hier wird das
Laserlicht nicht perfekt auf den Photodetektor abgebildet, was aber nicht
problematisch ist. (wie bei Abb. 2-19)

Eintrittsfenster A”S";tSfe”Ster
Laser
| Probenkiivette
Ly L Ly Ly
n i}

Abb. 2-21: Resonanzlingen, die beim Einbau von Fenstern entstehen, wie z.B. bei

Benutzung einer Kiivette. Die Abstinde L,, L, L; und L, fiihren zu Fabry-Perot

Resonanzen.
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Eintrittsfenster Austrittsfenster

Abb. 2-22: Durch Schrdgstellen der Fenster kinnen Fabry-Perot Resonanzen stark
abgeschwdcht werden. Dazu muf3 aber das Verhdltnis von Resonatorlinge zum
Durchmesser des Lichtstrahles moglichst grofi sein (siehe Text und vgl. Abb.
2-14 ). Deshalb ist die Unterdriickung der Resonanzen in den Fenstern nicht so

wirkungsvoll, wie fiir den lufigefiillten Resonator innerhalb der Kiivette.

Keilférmiges Keilfsrmiges
Eintrittsfenster Austrittsfenster

] L4

LaSer I |~
» > Photodetekto
] Probenkiivette

Abb. 2-23: Ideale Anordnung um die Resonatoren von Abb. 2-21 wirkungsvoll

A 4

auszuschalten. Da dies mit planparallelen Fenstern nicht moglich ist, werden
keilformige Fenster verwendet. Als weiterer Effekt ist auch das Innere der
Kiivette kein Resonator mehr, da er nicht mehr von planparallelen Fenstern

begrenzt ist.
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Temperaturgang und Kombination mehrerer Resonatorlingen

Es wurde noch nicht auf die Stabilitit der Fabry-Perot Resonanzen eingegangen. Man
konnte versuchen, eine Messung der Transmission ohne Anwesenheit des Zielgases
durchzufiihren, und diese Messung als Referenz oder auch sogenannte Hintergrund-
kurve fiir Messungen mit Zielgas zu verwenden. Da die Fabry-Perot Resonanzen so
wie alle anderen stationdren St6rungen sowoh! bei der Referenz, als auch bei der
Messung vorkdmen, wiirden sie durch Differenzbildung beider Kurven wegfallen. Das
Problem ist, da die Interferenzen eben nicht stabil sind. Sie treten zwar immer
ungefihr mit der gleichen Amplitude auf, aber ihre Phasenlage verschiebt sich bei
kleinsten Bewegungen im mechanischen Aufbau. Fiir eine Phasenverschiebung um 21t
geniigt nach (Glg. 2-19) eine Anderung der Resonatorlinge um A/2n was im NIR!'
also weniger als 1pm ist. Die Wirmeausdehnung {iblicher Konstruktionsmaterialien
wie Aluminium Glas und Eisen liegt in der GroBenordnung 10°°/K. Bei Verwendung
ausgewihlter Werkstoffe betrigt die Wirmeausdehnung 10K, oder im Sonderfall
Kohlenstoffaser —107/K in Faserrichtung (Tabelle 2-8).

Material: Alu- [ Eisen’ V2A Fenster | Quarz Kohlen- Invar-
minium' (Edelstahl)’ | -glas’ | -glas' stoffaser’ | Stah!®
Wirme-
ausdehnungs| 537 | 118 | 160 79 | 06 | -01kings | 1,5
-koeffizient
- 10 quer
a [1097K]

Tabelle 2-8: Wirmeausdehnung von Konstruktionswerkstoffen in der Optik. Nach
!1sT0 94], *[RUG 97], *[GIE 89].

Das heift, eine 10 cm lange MeBstrecke dehnt sich typischerweise etwa lpm pro

Kelvin Temperaturerhohung und verschiebt bereits die Phase einer Resonanz um mehr

" n=1 bis 1.4 und A=1pm bis 2pm
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als 2-w. Aus diesem Grund sind Interferenzen nicht reproduzierbar und sind daher nur
mit entsprechen héufigen Hintergrundmessungen kompensierbar.

Ein weiterer Aspekt sind die vielfiltigen Kombinationsmoglichkeiten der
Interferenzen, wie in Abb. 2-18 bereits angedeutet ist. Obwohl sich in Abb. 2-18
lediglich eine einzige Linse im Strahlengang befindet, sind 5 Resonatorldngen
entstanden. Es ist leicht einzusehen, daB mit jedem weiteren Element im Strahlengang,
sei es Fenster oder Spiegel die Zahl der mdglichen Resonatoren weiter anwichst. Im
Spektrum iiberlagern sich alle diese Resonanzen. In der Summe kann sich somit eine
Anzahl von Resonanzen zu einer unregelmiBigen Hintergrundkurve mit grofier
Amplitude iiberlagern, obwohl jede Resonanz fiir sich genommen zu klein wire, um
die Messung zu beeintrichtigen. Gekoppelt mit Lingendnderung der Resonatoren
beispielsweise durch Temperaturinderung unterliegt diese Hintergrundkurve

dauernden Anderungen.

Fazit fiir die Konstruktion des optischen Aufbaues

Aufgrund der ungiinstigen Auswirkungen auf das Auflosungsvermdgen eines

Laserdiodenspektrometers sind parasitdre Fabry-Perot Resonatoren durch konstruktive

MaBnahmen zu vermeiden. Diese sind:

- Verwendung moglichst weniger Komponenten, wie Linsen und Spiegel.

- Vermeidung jeglicher Flidchen, die senkrecht auf den Lichtstrahl stehen durch
Schrigstellen.

- Vermeidung von Flichen, die paarweise parallel zueinander sind, bzw. die vom
Lichtstrahl unter dem gleichen Winkel durchdrungen werden.

- Bevorzugte Verwendung von Hohlspiegeln statt Linsen als abbildendes Element.

- Verwendung von keilformigen Fenstern.

- Entspiegeln der Durchtrittsflichen.

- Symmetrien vermeiden, z.B zwei Fenster nicht in die gleiche Richtung
schrégstellen, sondern einen um seine x-Achse, den anderen um die y-Achse (z-

Achse ist die Strahlrichtung ).
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Alle genannten MaBnahmen fiir sich alleine bringen die Resonanzerscheinungen in der
Praxis oft nicht vollig zum Verschwinden. Durch Kombination kann aber eine
Unterdriickung unter Werte von 10° der Gesamtintensitit erreicht werden. Zum
Beispiel hat ein Keil noch meBbare Interferenzen. Durch zusitzliches Schrigstellen
um seine Hochachse verschwinden diese. Einige MaBnahmen verschiechtern auch die
Abbildungsschérfe der Optik. Dies kann aber im allgemeinen in Kauf genommen
werden. Verbleibende Resonanzerscheinungen kénnen analysiert werden, indem ihr
Resonatorabstand (FSR) gemessen wird. Anhand (Glg. 2-20) kann daraus die
zugehdrige Resonatorldnge nL ermittelt werden. Da schwache Resonanzen durch eine
Sinusfunktion sehr gut angenéhert werden kénnen (Glg. 2-19), kann ein durch mehrere
Resonanzen iiberlagertes Spektrum durch Fourier-Transformation analysiert werden.
Die dadurch gewonnenen Periodendauern kénnen mit (Glg. 2-20) den
Resonatorldngen zugeordnet werden. Auf diese Weise lassen sich die zugehdrigen
spiegelnden Flichen identifizieren. Mit diesem Verfahren konnten im Rahmen einer
vom Autor mitbetreuten Diplomarbeit die Interferenzerscheinungen an einem

Laserdioden-spektrometer mit Herriott-Mehrwegzelle analysiert werden [BAS 99].
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II'  Grundlagen der Laserdioden

Im Hinblick auf die Anwendung in der Gassensorik stehen bestimmte Eigenschaften
der Lichtquelle im Vordergrund. Im folgenden werden die dafiir relevanten Merkmale
verschiedener Lasertypen kurz diskutiert und bewertet. Ansonsten wird auf die
Fachliteratur verwiesen. Einen Einblick gibt [KNE 91]. Es sei vorausgesetzt, daf§
durch Anlegen eines Stromes in einem rdumlich (in definierter Weise) begrenzten Teil
des Halbleiterlasers eine sogenannte aktive Zone erzeugt werden kann. Entsprechend
wird auch auf die Beschreibung der elektrischen und optischen Begrenzung der

aktiven Zone und die entsprechenden Béndermodelle verzichtet.

3.1 Prinzip der Laseremission

Fiir den Laserbetrieb sind prinzipiell zwei Dinge notwendig, nidmlich ein aktives

Lasermedium und ein Resonator, siche Abb. 2-24.

Aktives
Lasermedium

Laserstrahl Laserstrahl

v
Resonator aus

teildurchlassigen
Spiegeln

Abb. 2-24: Elemente eines Lasers

In einem aktiven Lasermedium ist die sogenannte Inversionsbedingung erfiillt. Die
Inversionsbedingung besagt, dal von zwei Energieniveaus, zwischen denen ein
Ubergang durch Absorption oder Emission von Photonen méglich ist, der héhere

Energiezustand ein groBeres Produkt aus Besetzungszahl und Ubergangswahr-
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scheinlichkeit zum anderen Zustand aufweist, als der niedrigere. In diesem Fall wird
ein eintretender Lichtstrahl in ein solches Medium verstirkt. Ist die Inversions-
bedingung nicht erfiillt, so wird der Lichtstrahl abgeschwicht und es findet ein
gewdhnlicher Absorptionsvorgang statt. Genau wie bei der Absorption muB der
Lichtstrahl die entsprechende Wellenldnge besitzen, wobei jedoch ein gewisser
Bereich zuldssig ist. Das bedeutet, daB fiir ein gegebenes Material die
Inversionsbedingung nur fiir bestimmte Wellenldngenbereiche zu erfiillen ist. Dieser
Wellenldngenbereich wird Gain-Bereich genannt.

Der Resonator sorgt einerseits dafiir, daB der Lichtstrahl immer wieder das Material
durchstrahlt, so dafl die Intensitit immer mehr anwiichst, bis sie schlieBlich durch
Verluste und Sittigungseffekte eine Maximalintensitdt erreicht. Dariiberhinaus
erzwingt der Resonator, daB dies nur fiir Licht mit bestimmmten Wellenlingen
mdglich ist. Diese Wellenléngen sind die Moden des Resonators. Thre Linienbreite ist
wesentlich schmaler als der Gain-Bereich. Fiir Diodenlaser [HEW 89], [KNE 91]
werden hauptsiichlich Fabry-Perot Resonatoren verwendet. Um zu erreichen, daB von
einem Fabry Perot Laser einmodiges Licht emittiert wird, miissen unerwiinschte
Moden durch zusitzliche Maflnahmen unterdriickt werden. Aufgrund der niedrigen
Stiickzahlen fiir Laser im mittleren Infrarot (Bleisalzlaser) sind diese nur als "einfache”
Fabry-Perot-Laser erhiltlich. Eine Moglichkeit einmodiges Verhalten zu erreichen ist
im Distributed Feed Back (DFB)-Laser verwirklicht [BOR 91]. Es gibt auch vertikal
aufgebaute Laserdioden, sogenannte Vertical Cavity Surface Emitting Laser (VCSEL).

Sie konnen so konstruiert werden, dal monomodige Emission erreicht wird [GUL 98].

3.2 Wellenlkiingen

Die Wellenldnge der Lichtemission wird zum einen durch die Bauweise
(Material/Resonator), zum anderen durch die Betriebsdaten (Strom/Temperatur)
festgelegt.

Den groBten Einflul auf die Wellenldnge der Halbleiterlaser hat das Gain-Material.
Mit Ausnahme der ersten funktionierenden Quantum Cascade Laser [BEL 99], [HIL
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97] entspricht die Photonenenergie der elektronischen Bandliicke des verwendeten
Halbleitermaterials. Einen Uberblick gibt [WER 98]. Demzufolge sind derzeit fiir den
Wellenldngenbereich vom UV-Licht bis ins mittlere Infrarot (MIR) Laserdioden
herstelibar. Allgemein handelt es sich um terndre oder quaterndre Halbleiter. Daher
kann durch gezielte Anderung der Materialzusammensetzung die Bandliicke in
gewissen Grenzen maligeschneidert werden. Es sind vor allem zwei grofe Gruppen zu
unterscheiden, zum einen die I1I-V Halbleiter wie z.B. InGaAsP und zum anderen IV-
VI Halbleiter, welche ausschlieBlich durch Blei-Chalkogenid Verbindungen wie z.B.
PbSnTe gebildet werden. Letztere werden oft als Blei-Salz Laser bezeichnet. Die 11I-V
Laser decken den Bereich von 0,4 bis 4um ab, wihrend IV-VI Laser von 3 bis 30 pm
arbeiten. Weiterhin existiert eine wichtige Grenze in der Wellenldnge oberhalb von ca.
3 um, wo eine starke Kithlung der Laser z.B. mit fliissigem Stickstoff notwendig wird,
da diese oberhalb 77K keinen Daucrbetrieb erlauben. Etwa unterhalb von 2 pm ist
dagegen auch bei Raumtemperatur ein Dauerbetrieb moglich.

Ist die Bandliicke des Materials gegeben, liegt also der Gain-Bereich fest, in dem
prizipiell Laser-Emission moglich ist. Fiir einen Laser mit 1,5um Wellenldnge ist eine
Variation von ca. 100 nm méglich [STR 00]. Durch dic Wahl des Resonators kann nun
in diesem Bereich die gewiinschte Wellenldnge selektiert werden. Im Interesse eines
mdoglichst guten Wirkungsgrades wird jedoch vorzugsweise das Maximum des Gain-
Profiles gewahlt.

Die Resonanzfrequenz des Resonators hdngt zudem auBier von Geometrie und Material
von der Temperatur ab, da der Brechungsindex temperaturabhiingig ist. Die
Temperatur des Lasers ergibt sich aus seiner Umgebungstemperatur und zusétzlich
durch die Erwdrmung durch elektrische Verluste beim Betrieb. Das bedeutet fur den
Betreiber, dal er anhand des Betriebsstromes und der Lasertemperatur auf die
emittierte Wellenldnge Einflufl nehmen kann. Dieser EinfluB} ist jedoch relativ klein. In
Tabelle 2-9 werden die Abstimmraten fiir verschieden NIR-Laser verglichen. Es fillt
auf, dafl die maximale Wellenldngendnderung relativ gering ist. Dies ist ein
entscheidender Grund fiir die Schwierigkeiten, Laserdioden mit einer bestimmten
Wellenldnge zu beschaffen. Um den fiir die Gassensorik interessanten NIR- Bereich

von 0,7 um bis 2,0 pm abzudecken, miissten iliber 130 verschiedenc Laserdioden
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hergestellt werden, da im Durchschnitt 10nm Abstimméglichkeit besteht. Dabei wiirde
man aber immer noch in Kauf nehmen, die Laser an der Grenze ihrer Betriebsdaten zu
betreiben, wo sie nicht mehr optimal funktionieren. Um dies zu vermeiden, wiren also

mindestens 250 verschiedene Dioden erforderlich!

Wellen- | Temperatur- | Strom- | Maximaler | Maximale | Maximale
linge | koeffizient | koeffizient | Abstimm- | Wellen- | relative
der Wellen- der strom langen Wellen-
lange Wellen- dnderung | léngen
linge (bei dnderung

AT=100°C

und

A=Al )
AMAT AMAT | Al (MA) | Adpar | Ahmad/AL
Laser A (nm) (am/°C) | (nm/mA) ca.: ca.: ca.:
DFB! 1577 9,9-107 74107 100 10,5 6,8-107
DFB' 760,5 597107 | 4,47-10° 100 6,4 84-10°
VCSEL' | 7622 50107 | 1,62:107 20 82 1,110
DFB? 1305 8,4-107 1,6:107 100 10 7,6:10°
VCSEL? 972 5.0-107 0,43 20 13,6 1,4-107

Tabelle 2-9: Strom und Temperaturabstimmung der Emissionswellenlinge von
Laserdioden, ' [GOR 97], * Eigene Messung, * [GUL 98]. Fiir AL, wurden
eigene Erfahrungswerte verwendet, um Alyq und A2,q./AA zu berechnen.

3.3 Fabry-Perot-Laser

Ein einfacher Fabry-Perot Laser ist in Abb. 2-25 dargestellt und erliutert. Die
vertikalen Strukturen werden mit entsprechenden Methoden der Halbleiterfertigung
auf Wafern hergestellt. Anschlielend werden die Wafer in Streifen gesigt, so daB die
Seitenflichen und Vorder und Riickseite entstehen. Wie in Abb. 2-25 gezeigt, bilden
Vorder- und Riickseite die Spiegel eines Fabry-Perot Resonators. Da das Gain-Profil
innerhalb von 100nm liegt, und der FSR des Fabry-Perot Resonators typischerweise
einige nm betréigt, kommen fiir den Laserbetrieb mehrere Resonatormoden gleichzeitig

in Frage. Dabei schwingen bevorzugt eine oder mehrere Moden an, die im Maximum
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des Gain-Profiles liegen. Das bedeutet, daBl der Laser mehrmodig arbeitet. In der
Spektroskopie ist dies unerwiinscht, da nur ein Teil des Lichtes die Frequenz der
Absorptionslinie des Zielgases trifft. Dennoch kann eine Messung durchgefiihrt
werden [LAR 97]. Bei Bleisalzlasern kann man erreichen, daB fir bestimmte
Betriebsbereiche nahezu einmodiger Betrieb moglich ist, da hier die FSR so gro8 ist,
da die Nachbarmoden zu weit abseits des Gain-Maximums liegen. Wird der
beispielsweise der Strom erhoht, so gelangt eine Nachbarmode ins Gain-Maximum
und schwingt an. Am Ubergang von einer Mode zur nichsten zeigt das emittierte Licht

starkes Intensitétsrauschen [WER 98].

Endflachen wirken____ ; "p-Schicht

als Spiegel \

und bilden n-Schicht

Resonator

Elektrische
Kontakte

Aktive Zone

™ Lichtkegel

Abb. 2-25: Fabry-Perot Laser: Die aktive Zone ist definiert durch die Dicke der
aktiven Schicht und die Breite des dariiber liegenden Kontaktes. Der Resonator
entsteht durch die teilverspiegelte Vorder- und Riickseite. Lichtaustritt erfolgt
gewohnlich an der Vorderseite und an der Riickseite (nicht dargestellt).
Aufgrund von Beugung am Austritt ist das Licht auflerhalb des Lasers nicht

parallel, sondern divergent. Der Aufbau ist stark vereinfacht dargestellt.

3.4 DFB-Laser (Distributed Feed Back Laser)
Der DFB Laser ist dhnlich wie der Fabry-Perot Laser aufgebaut. Der Resonator wird

Jjedoch nicht durch die Verspiegelung von Vorder- und Riickseite als Fabry-Perot
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gebildet. Als Resonator ist an der aktiven Zone ein optisches Gitter eingebaut, welches
nur mehr fiir die eine Wellenldnge, die der Gitterperiode entspricht, ausreichende
Transmission durch die Laserdiode erlaubt. Um Fabry-Perot Resonanzen auszu-
schlieBen ist die Austrittsseite der Laserdiode entspiegelt. Dadurch wird im gesamten
Betriebsbereich eine ausgezeichnete Unterdriickung der Nebenmoden von 50dB
erreicht [BOR 91].

DFB-Gitter
Struktur

Abb. 2-26: DFB-Laser: Ein Fabry-Perot Laser (vgl. Abb. 2-25) wird durch Einbringen

eines optischen Gitters modifiziert. Dadurch werden Nebenmoden unterdriickt.

3.5 VCSL-Laser

Eine neuere Bauweise fiir Halbleiterlaser verwendet sogenannte Bragg-Resonatoren.
Es handelt sich dabei um einige abwechselnd aufgewachsene A/4 Schichten von zwei
Materialien mit verschiedenen Brechungsindices. Damit ist es mdglich eine vertikale
Laserstruktur auf dem Halbleitersubstrat zu erzeugen. Man erhilt Laser, die vertikal
emittieren (Abb. 2-27). Das sorgfiltige Zerséigen ist fiir die Laserfunktion nicht
notwendig und ein anschlicBendes Verspiegeln entfillt. Daher kénnen die so
gefertigten Laser preiswerter gefertigt werden, als die Fabry-Perot Laser. Anders als
beim Fabry-Perot Resonator ist in vertikaler Richtung nur eine Resonanzwellenlinge

moglich. Ab einer bestimmten FenstergroBe sind aber unterschiedliche transversale
Moden méglich [GUL 98].
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Fenster fur Lichtaustritt

Lichtkegel ——

/ Bragg-Reflektor

Aktive Zone
Bragg-Reflektor

Elektrische
Kontakte

<+— Substrat

Abb. 2-27: Vertical Cavity Surface Emitting Laser (VCSEL): Im Gegensatz zu anderen
Halbleiterlaser wird der Resonator durch Bragg-Reflektoren gebildet. Auch
hier wird divergentes Licht emittiert, durch die kreisrunde Form des

Austrittsfensters ist der Lichtkegel rotationssymmetrisch.

Bewertung:

Anhand der beschriebenen Merkmale der Gasabsorption und der Laserdioden wird die
Eignung der unterschiedlichen Lichtquellen in den entscheidenden Kriterien bewertet.
Die notwendige kryostatischen Kiihlung z.B. mit fliissigem Stickstoff macht einen
Einsatz der IV-VI Laser fur ein preiswertes Sensorsystem unméglich. Aufgrund der
kritischer Stabilitdt der Eigenschaften, wie Modenverschiebung und Verschlechterung
des Wirkungsgrades iiber lingere Betriebsdauern [WER 98], ist geschultes Personal
ndtig, um Spektrometer mit Bleisalzlasern im MIR dauerhaft zu betreiben. Trotz der
Verbesserungsmoglichkeiten dieser Eigenschaften [SCH 98] bleiben daher Systeme
mit Bleisalzlasern fiir Anwendungen vorbehalten, bei denen im NIR das Zielgas nicht
oder zu schwach absorbiert und der Aufwand nicht gescheut wird. Es bleibt
abzuwarten ob sich durch die Quantum Cascade Laser der MIR-Bereich der

spektroskopischen Gassensorik mit Halbleiterlasern erschlieBt.
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Im NIR-Bereich ist dagegen eine kostengiinstige Losung realisierbar, weil die
Temperierung des Lasers mit Peltierelementen wartungfrei und preiswert moglich ist.
Es sind zwar einfache Fabry-Perot Laser verwendbar, aber mit monomodigen Lasern

lassen sich mit weniger Aufwand bessere oder mindestens gleichwertige Ergebnisse

erzielen.
MIR-Fabry-
NIR-Fabry- DFB
LASER Perot 2-30pum
Perot 0, 8-2um 0,8-2pm
(Bleisalz)
Sensitivitit der
. ++ -0 0 0
Gasabsorption
Selektivitit 0 0 + +
Stabilitét der
- ++ ++ ++
Eigenschaften
Herstellungs-
+ ++ 0 +
aufwand
Betriebs-
aufwand - 0 0 0
durch Kiihlung
Sensorik-
NEIN BEDINGT JA JA
Eignung

Tabelle 2-10: Kriterien fiir den Einsaiz unterschiedlicher Laserdioden in einem
wartungsfreien, mdglichst preiswerten Sensorsystem. (++:sehr gut; +:gut;

0:befriedigend; -:schlecht, --:sehr schlecht;)
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Beschreibung der verwendeten Siemens-Laserdioden

In der vorliegenden Arbeit wurden bei Siemens entwickelte DFB-Laserdioden
verwendet. Diese waren im gleichen TO-Gehiduse mit integrierter Linse wie die
kommerziell erhiltlichen Dioden fiir die Nachrichtentechnik [SIE 95] eingebaut. Die
erste Diode zur Methanmessung war als einzige Ausnahme auf einem Labortriger

aufgebaut.

(a) (b)

Abb. 2-28: Gehduseformen der verwendeten Laserdioden. (a) Hermetisch dichtes
Gehduse fiir kommerziell erhiltliche Dioden mit eingebauter Linse und
Schutzfenster. (b) Labortrdger, die Diode befindet sich zwischen den weiflen
Klétzchen. (Grdfe der Laserdiode ca. 300 x 250 x 150 um?)

IV Techniken der Absorptionsmessung

Die Absorptionsmessung mit Laserdioden kennt mehrere hochsensitive MeBverfahren.
Sie werden von [WER 98] und [GRI 92] zusammengefaBt. Die eigentliche MeBgroBe
ist nicht die Absorption, sondern sind immer Transmission oder auch Transmissions-
dnderungen. Dies ist ein grundsitzliches Problem, denn in Konkurrenz mit der
Absorption wird die Transmission auch durch stérende Nebeneffekte beeinfluBlt, die
letztlich die Auflosungsgrenze fiir die Absorptionsbestimmung festlegen.

Zur Bestimmung der Absorption haben sich verschiedene Methoden etabliert. Im

allgemeinen steigt der Aufwand mit der gewiinschten Sensitivitit.
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4.1 Direkte Transmissionsmessung

Messung an einem Punkt

Wie beschrieben, 14Bt sich dic Wellenldnge des Laserlichtes durch Anderung der
Lasertemperatur verdndern. Dadurch ist es mdglich den Laser auf die Wellenténge A,

einer Absorptionslinic abzustimmen. Aus der Transmission kann mit Hilfe des

1 I(4,) 1 . .
Lambert-Beer Gesetzes (Glg. 2-5) ¢ =— -In = -In(T') direkt die
Cle 29 e= o= "1, amy = )

Gaskonzentration bestimmt werden.

T
P e e Bl T
o 1 1 1 ' 1 | |
B LR e e A e e e Rl
mT,_ ! ! t | 1 |
é RV )3 N S H [ RS I PR
@ : | 1 1 | 1 1
C o4t r_ o]
v k 1 1 [ 1 ! 1
= | | t 1 I 1
o2t -a--1--r-d--r-mmmq- -
1 ] 1 1 1 1
[ R S D s el T e g
' N ‘ ' 4 {

%y Wellenldnge

Abb. 2-29: Direkte Messung bei einer Wellenlinge A,

Diese Methode ist auf Transmissionswerte zwischen 0,5% und 99,5% beschrinkt
[THO 96]. Auflerhalb dieser Grenzen ist sie aufgrund von Rauscheffekten sowie
Langzeit-Schwankungen der Grundtransmission der Anordnung zu ungenau. Es
miissen MaBnahmen zur Stabilisierung der Laserwellenléinge getroffen werden, damit
o exakt eingehalten wird. Der Vorteil ist eine véllig verzogerungsfreie Messung von
Konzentrationséinderungen im MeBstrahl, wodurch zum Beispiel die Reaktionskinetik
in StoBwellenrohren meBbar ist [THO 96]. Fiir die Gasdetektion im NIR sind jedoch
meistens wesentlich kleinere Absorptionswerte A (A=1-T) zu detektieren, so daB

andere Methoden zum Einsatz kommen.
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Zweipunkt Methode (Differenz-Spektroskopie)

Durch die Messung der Transmission bei zwei Wellenldngen A und A, hat man zwei

Gleichungen fir die Konzentration ¢. Damit kann die Grundintensitit Iy eliminiert

werden und man erhilt ¢ = - ! -In 1(4,) = 1 -ln[EJ
(a(A)-a(d))-x  1(A)  (a(A)-a(A4))-x \T,

Das bedeutet, daB Schwankungen der Grundtransmission I, durch diese Art der
Messung  eliminiet ~werden, da die Grundtransmission neben der

Absorptionswellenldnge bestimmt wird.

T T T T T T T
T T r"~""|:/;"‘»:-"‘1””“"1“‘
i 1 1 1 1 ¥ 1
% 08t --i-tr--r\af-t--r---
] T [ B
T /
€ VY- I iy AU S SO Wy U P
o 1 1 ¥ 1 I 1
€ galooprov_ Ao _a ]
E '4 1 [ ' 1 ' 1
’__ i 1 1 1 I 1
02 ~==fFr--r-=-=t1-~r=a--1
1 1 ' I ' 1
[ S T O A
+ ——rt
A .y Wellenidnge

Abb. 2-30: Bestimmung der Absorption mit Differenzspektroskopie

Die Differenz-Spektroskopie ist daher in der allgemeinen Spektroskopie ein
weitverbreitetes Mefverfahren. Im Falle der Laserdiodenspektroskopie ergibt sich ein
zweiter entscheidender Vorteil, da die Wellenlinge der Laserdiode durch
Strommodulation sehr schnell gedndert werden kann. Das Rauschen des Lasers bei
niedriger Frequenz kann dadurch eliminiert werden. Zusitzlich kann die Messung in
kurzer Zeit sehr oft wiederholt werden, um rein statistische Fehler durch
Mittelwertbildung zu verkleinern. Auch bei diesem Verfahren muB die Wellenlidnge Ao
stabil gehalten werden. Dies ist leicht mglich, da bei der richtigen Einstellung das
Signal maximal ist. Das Prinzip, bei mehr als einer Wellenlinge zu messen, ist

grundlegend fiir alle hochaufgeldsten Verfahren.

4.2 Baseline-Verfahren

Die Intensitit des Laserlichtes hingt im allgemeinen von der Wellenlénge ab, weil die
Wellenléinge durch Anderung von Gehiusetemperatur oder Laserstrom verindert wird.

Beides wirkt sich auf die Intensitit aus. Dies kann durch Hinzunehmen eines dritten
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Mefpunktes beriicksichtigt werden.

16 T T T T T T T
143 - -
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Ao Ay 3\2 Wellen-
lénge

Abb. 2-31: Baseline-Verfahren um die Steigung der Laserkennlinie auszugleichen

Durch Verwendung des Mittelwertes aus Ty und T, wird der Wert der Transmission an
der Stelle A, errechnet fir den Fall, daB keine Absorption stattfindet. Die
Konzentration des Zielgases ist dann:

c=— 1 “In (%) =- 1 -1
ALy i) AR

nT,

4.3 Anpassung der Absorptionskurve
Beim Baselineverfahren mufl die Wellenldnge fiir ein groBes Signal ohnehin

ausreichend veriindert werden. Statt nur die beiden Endpunkte zu messen, kann man
auch dazwischenliegende Punkte beriicksichtigen. Mit computergesteuerter
MeBwerterfassung ist dies technisch leicht realisierbar. Wenn man die Kurvenform
kennt, stehen nun erheblich mehr Stiitzpunkte zur Verfiigung, um die Hohe der

Kurvenform anzupassen.
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Wellenldnge

Abb. 2-32: Anpassung einer bekannten Absorptionskurve an ein verrauschtes

Transmissionsignal.
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Das Anpassen e¢iner bekannten Kurve bietet zusitzlich die Moglichkeit weitere
Parameter zu bestimmen wie z.B. Kurvenbreite FWHM. Damit kdnnen neben der
Gaskonzentration noch weitere Informationen wie z.B. Gasdruck und Temperatur

gewonnen werden.

4.4 Wavelength Modulation Spectroscopy (WMS)

Unter dem Namen der Wellenldngenmodulationsspektrokopie (WMS) ist in der
Literatur das folgende Verfahren bekannt. Die Emissionswellenldnge des Lasers kann
mit bis zu 100 KHz iiber den Laserstrom sinusformig moduliert werden [WER 98].

Die emittierte Wellenldnge ist dann A=Ay+3sin(wt).

10 mmmmn = == = gz =y ]
Lock-in ) N~ ce
Verstarker g8 F L= e 2P S - b - e g -
1 I ' L 1 ' 1
06+ ~-1--d--tL >_|-_1__1.-.1.._.
1 1 ' 1 1 1 1
! | 1 U 1 I ]
04T ===~ BT TTTT T TT]
1 1 1 1 1 I 1
02t -=i==71--r{f--T--r-°a--1
1 I 1 1 1 ' ]
004 ~=tm m b e e Pt e e o
R . S VR R S

st Wellenlsnge
Srrsin{wt)
Abb. 2-33:Abtastung der Absorptionslinie mit sinusformig modulierter Wellenlinge.
Die Amplitude des Transmissionssignals gibt die Steigung der Kurve bei der

Wellenlinge A wieder.

Die Konzentration kann dann aus der Amplitude der Transmissionsmodulation
bestimmt werden:

1 { [T(m&)] A << FWHM 1 [2~T’(/1)]
-In c= -In
((A+ )y —a(A-64))-x |\ T(A-64) 2-'(A)-x T(1)

Fiir sehr kleine Modulationsamplituden ist das Signal proportional zur Ableitung der
Transmissionskurve. Deshalb bezeichnet man die WMS auch als Derivativ-
spektroskopie. Das Abtastsignal kann mit einem Lock-In Verstirker durch
phasensensitive Detektion besonders rauscharm gewonnen werden. Die Lock-In-

Detektion mit ganzzahligen Vielfachen der Modulationsfrequenz fiihrt zur Detektion
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hoherer Ableitungen. Man spricht von 1f-Signal, 2f-Signal usw..
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Abb. 2-34: 1f- und 2f Signal in Abhdingigkeit von der Grundwellenlinge A

Je steiler die Absorptionslinie ist, desto groBer ist die Steigung. Deshalb funktioniert
dic WMS besonders gut bei niedrigem Gasdruck, wenn die Linien nicht durch
Druckverbreiterung abgeflacht sind. Auf diese Weise kénnen Absorptionslinien, bis

10°® der Gesamtintensitit nachgewiesen werden.

4.5 Frequency Modulation Spectroscopy (FMS)

Die FMS ist verwandt mit der WMS. Auch hier wird mit verschiedenen Wellenléngen,
die nahe beieinander liegen, die Steigung der Absorptionslinie abgetastet. Im
Unterschied zur WMS wird nicht die Wellenléinge periodisch zwischen zwei Punkten
moduliert. Aufgrund hochfrequenter Modulation mit der Frequenz f;, (>100MHz) des
Laserstromes sendet der Laser Licht neben seiner Hauptfrequenz f=1/c:A noch auf

zwei Seitenbindern f+{,, und f-f,, aus.

1,04
0,81
0.6
0.4
0,24
0,04

PR BN ————
K AJm}“O Wellenlange

Abb. 2-35: Beim FMS-Verfahren liegen aufgrund hochfrequenter Modulation des

Laserstromes Seitenbdnder im Spektrum des Laserlichtes vor.
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Der Detektor ist nicht in der Lage die Lichtfrequenzen aufzulésen. Er kann lediglich
den Schwebungsfrequenzen der beiden Seitenbidnder folgen. Ohne Absorption
kompensieren sich am Detektor beide Seitenbinder. Wird dagegen eines der
Seitenbander absorbiert, wird die Kompensation gestort und die Frequenz f, wird am
Detektor gemessen. Die Amplitude Ay, von fi, ist proportional zur Diffferenz der

Transmission bei A, und bei A, .und wird analog zur Zweipunkt Spektroskopie

ausgewertet
0417 T T TT
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Abb. 2-36: One-Tone FMS-Signal bei verschiedenen Modulationsfrequenzen
(fn=2%). Die Two-Tone Methode liefert als Signal (nicht abgebildet) die

Differenz zweier solcher One-Tone Signale.

One Tone

Beim One-Tone FMS wird eine einzige Modulationsfrequenz eingesetzt, wie oben
beschrieben. Der Detektor muBl ausreichend schnell sein um diese Frequenz
aufzulsen. Die Amplitude entspricht der Gaskonzentration

] | I(4,)
(oA, -a(A ) x — I(A)

Two Tone

Beim Two-Tone FMS werden zwei Modulationsfrequenzen f,, und f, abwechselnd
eingesetzt [COO 87]. Beide Frequenzen wechseln mit der Frequenz f, ab. Der
Detektor mufl dann vorteilhafterweise nur noch ausreichend schnell sein um die

Wechsel-Frequenz f,, aufzuldsen. Die Amplitude Ay, entspricht der Gaskonzentration
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1 o )~ 1(4)
(@R, - a(2,) - ah,) - o(A,)) x 1(2)

Mit der FMS konnen die kleinsten Absorptionen in der Spekiroskopie gemessen
werden. Die besten erreichbaren Werte sind 10 Transmission bei Messungen an nicht
druckverbreiterten Linien [BOM 92], [SIL 92]. Der Aufwand ist jedoch auch am
groften und oft wird die Auflosung nicht durch das Mefverfahren, sondern durch die
Qualitit des optischen Aufbaues begrenzt. Daher werden in kommerziellen
Gasdetektoren WMS-Verfahren bevorzugt. Auch die FMS arbeitet schlechter, wenn

Linien mit Druckverbreiterung gemessen werden sollen.

V  Anforderungen an Mef}- und Spiirgeriite gegeniiber Analysegeriiten

Die Ziclsetzung der vorliegenden Arbeit ist es, die groBen Vorteile der
Absorptionsspektroskopie mit Laserdioden (TDLAS Tunable Diode Laser Absorption
Spectroscopy) flir breitere Anwendungsfelder in der Sensorik zu erschlieBen.
Aufgrund des physikalischen MeBprinzipes ist eine selektive Gasdetektion iiber einen
Konzentrationsbereich von der Nachweisgrenze bis hin zu 100% Konzentration
erreichbar. Beispielsweise konnte im Rahmen dieser Arbeit ein Sensorsytem mit

einem MeBbereich von 20ppm bis 100% Methan realisiert werden.

Bisherige Anwendungen der Diodenlaserspektrometrie

Die Leistungsfahigkeit der TDLAS ist bereits vielfach gezeigt. Bekannt sind vor allem
die Untersuchungen von Spurengasen fiir den Umweltschutz in der bodennahen Luft
[GRA 91], [KLE 93] aber auch die Erforschung der Atmosphire mit Flugzeug-
[SIL 94] und Raketenfliigen [LUB 98]. Es besteht die Moglichkeit sehr schnell zu
messen, indem der Laserstrahl direkt durch die zu untersuchenden Gase gelenkt wird.
Die zeitliche Aufldsung des Verfahrens ist praktisch unbegrenzt, so da wihrend einer
Messung die Gasbewegungen als "eingefroren” angesehen werden kénnen. Damit
kann das Abgas vorbeifahrender Autos beriihrungsfrei auf unzulissige
Schadstoffkonzentrationen untersucht werden [KAS 97]. Von [LOU 97] wurden

schnelle Abgasmessungen an Verbrennungsmotoren durchgefiihrt. In Miillverbren-
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nungsanlagen wurden verschiedene Gaskomponenten, wie O,, H,O und CO, von [BJO
98], [WAL 98] und [EBE 98] dirckt im Kamin quantifiziert.

Kommerzielle Anbieter und Marktsituation

Mehrere kommerzielle Anbieter sind inzwischen mit TDLAS Gerdten auf dem Markt
[BJO 98], [FRI 98], [MAC 98], [SAA 95], [WAL 98]. Alle sind fiir den industriellen
Einsatz konstruiert und teilweise mit unterschiedlichen MeBkdpfen fir verschiedene
Aufgaben erhiltlich. Sie eignen sich zur Uberwachung chemischer Anlagen auf Lecks,
indem der Mefistrahl entlang einer Linie bis typ. 200m neben der Anlage positioniert
wird. Sobald eine Schadstoffwolke den Laserstrahl durchkreuzt, wird sie detektiert.
Genauso sind Anwendungen als Punktsonde moglich, oft in Verbindung mit
Mehrwegzellen. Der Laserstrahl wird dazu in das Gas eingebracht, oder das Gas wird
mit einer Pumpe in eine MeBzelle gesaugt. Eingesetzt werden NIR-Laserdioden und
Lock-In Technik. Die Geriite besitzen ein Steuergerit, welches entweder die
Laserdiode enthilt und mit Lichtleitfasern mit den Sensorkdpfen verbunden ist, oder
mit Sensorkdpfen, in denen die Laserdiode enthalten ist. Die Steuergeréte konnen oft
mehrere Sensorképfe gleichzeitig steuern. Fiir medizinische Anwendung wurde von
[OXY 97] ein Sauerstoff-MeBgerit vorgestellt, welches im Gegensatz zu den oben
genannten Geréten kompakt und tragbar ist. Erhiltlich ist eine Version als MeBgerit
mit Display, die als Stand-alone Gerit betrieben werden kann, und eine OEM-Version
zum Einbau in medizinische Systeme.

Von M. Zéchbauer [ZOH 98] wurde 1998 eine Marktanalyse veréffentlicht, die den
Bedarf an Laserdioden-basierenden Meflsystemen fiir die industrielle Gasanalyse und
die Medizintechnik abschitzt. Ausgehend von einem weltweiten Markt von
2 Milliarden DM fiir prozeBanalytische Gerdte und Systeme [nach Frost&Sullivan:
World Process Analytical Instruments, Report 1996] werden 10% fiir optische Gerite
und davon 1/5 fiir optische Geriite mit Laserdioden gefolgert. Dies wiren 4000 Gerite
bei einem Geritepreis von 10000 DM. Mit Medizinanwendungen ca. 10000 Gerite pro
Jahr. In den 10000 Geriiten sind verschiedene Gase enthalten, fiir die jeweils andere
Wellenlidngen erforderlich sind. Dies sind fiir die Laserdiodenherstetler keine

Stiickzahlen, fiir die sich die Anfertigung von Laserdioden mit spezifischer
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Wellenlénge lohnt. Die Hersteller von Laserdiodenspektrometern sind daher auf Laser
angewiesen, die fiir andere Miarkte produziert sind und sich eher zufillig fiir bestimmte
Absorptionslinien abstimmen lassen. Die Marktanalyse von [ZOH 98] stiitzt sich auf
die Zahlen des bestehenden Marktes. Es wird nicht untersucht, welche Mirkte
aufgrund der neuen Eigenschaften von Laserdiodenspektrometern entstehen kénnten.
Laserdiodenspektrometer besitzen dariiberhinaus noch ein extremes Einsparpotential,
da der finanzielle Aufwand fiir Elektronik und Optik sehr gering gehalten werden
kann, wie die vorliegende Arbeit zeigt. Der Herstellungsaufwand ist beispielsweise
vergleichbar mit CD-Spielern. Im Vergleich dazu konnen herkdmmliche
Spektrometer, zB. FTIR-Spektrometer in Zukunft nicht wesentlich preiswerter

werden.

Neuartige Einsatzméglichkeiten fiir Laserdiodenspektrometer als optischer
Gassensor

Die existierenden laseroptischen MeBsysteme besitzen bereits hervorragende
Eigenschaften, sind aber sehr aufwendig aufgebaut. Das MeBprinzip eignet sich jedoch
zur Vereinfachung und Miniaturisierung. Wenn es gelingt, die sehr gute Selektivitiit
Sensitivitit und Stabilitéit beizubehalten entsteht eine neue Kategorie der Gassensoren.
Dadurch erschlieBen sich Anwendungsbereiche, in denen Analysegerite zu schwer
und zu teuwer und bisher iibliche Gassensoren unzureichend sind. Dies ist die

Uberwachung toxischer oder explosii/er Gase mit tragbaren (handhold) MeBgeriten.

-65-




Kapitel 3 Experimentelle Realisierung

1 PC-gesteuerte Ausfiihrung der laseroptischen Gasdetektion

1.1 Aufbau des Mefiplatzes

Der Aufbau des MeBplatzes sollte es ermdglichen, sowohl den Laser mit konstanter
Temperatur zu betreiben und den Strom zu variieren, als auch mit konstantem Strom
unter Temperaturvariation zu arbeiten. Dazu diente ein Lasersteuergerit mit
Temperaturregelung und TEEE-Bus der Firma Profile. Der Photostrom wurde mittels
eines Strom-Spannungs-Verstirkers in eine Spannung iiberfihrt und mit einem
Digitalmultimeter (DMM) von Keithley mit TEEE-Schnittstelle ausgelesen. Somit
konnten alle Funktionen mittels eines PC mit IEEE-Karte kontrolliert werden. Dazu
diente die Software Delphi von Borland, welche die Erstellung von Pascal-
Programmen mit graphischer Benutzeroberfliche gestattet, dhnlich wie Visual Basic.
Allerdings liegt im Gegensatz zu Visual-Basic nach dem Compilieren ein selbstindig
ausfilhrbares Programm (.exe Datei) vor, welches ohne weitere Hilfs- oder
Interpreterprogramme lauffihig ist. Das heiBt, daB das Programm auch auf Rechnemn
1duft, auf denen Delphi nicht installiert ist. Abb. 3-1 zeigt einen typischen Aufbau. Der
Aufbau der Optik erfolgte auf einem Schienensystem der Firma PI, welches auf einem
Block aus zusammengesetzten Aluminium-Lochrasterplatten befestigt wurde. Als
einfache aber ausreichende Mafinahme gegen Vibrationen, lagert die Anordnung auf
50mm Schaumstoff auf einem gewohnlichen Tisch. Das Foto Abb. 3-3 zeigt den
minimalen Aufbau einer solchen Optik. Da der Laser stark divergentes Licht emittiert,
ist mindestens eine Linse an der Laserdiode nétig, die das Licht auf die Photodiode
abbildet. Zur Justage der Optik muf} entweder der Laser oder die Linse einstellbar sein.
Dazu ist hier die Linse in X-Y-Z- Richtung einstellbar. Fiir Messungen verschiedener
Gaszusammensetzungen bendtigt man zusétzlich eine Kiivette. Soll die Abbildung
iiber eine liangere Entfernung erfolgen wird eine zweite Linse vor der Photodiode
sinnvoll, da sonst keine genaue Justage moglich ist. Die zweite Linse sorgt dafiir, daB

alles Licht, das aus der Richtung der Laserdiode auf sie trifft, in die Photodiode
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gelangt. Da die Linse eine wesentlich groBere Fliche hat als die Photodiode, ist sie

entsprechend leichter zu treffen.

Laser und
Temperatursensor Linse 1

Kuvatie et

Strom" auf Pelhereleme MPY\D[UWUUE StrO m-
versorgung > S\?an?y r;(gs
un Verstarker
Temperatur 1041098/
steuerung
1V
Absorphion 3 1032
PC-Steuerung
und
Auswertung Digital-
IEEE multimeter

Abb. 3-1: Schematischer Aufbau des PC-gesteuerten Laserdiodenspektrometers. Der
Aufbau der Optik auf dem Foto entspricht dem Aufbau im Schema ohne Linse2
und Kiivette. Durch die Linse 1, die in X-Y-Z-Position feineinstellbar ist, wird
die gesamte Optik justiert. Mit dem PC werden die Betriebsparameter der
Laserdiode gesteuert und der zugehirige Strom der Photodiode erfafit.

Laserdiode

Peltierelement Temperatursensor

Abb. 3-2: Temperaturregelbarer Laserhalter fiir Laboraufbauten
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Laserhalter W Linse auf xyz-Verstelltisch Photodiode

Abb. 3-3: Foto eines einfachen Aufbaues zur Absorptionsmessung an Luft. Der Laser
sitzt links auf einem thermostatisierten Trdger. Eine in x-, y- und z-Richtung

einstellbare Sammellinse bildet das Licht auf die Photodiode rechts ab.

1.2 Messungen mit Temperaturdurchstimmung

Die ersten Messungen wurden mit einer 1300 nm Standard-DFB-Laserdiode
durchgefiihrt, um den Aufbau zu testen und mogliche Storquellen zu identifizieren.
Zusitzlich war es moglich eine Absorptionslinie bei 1308 nm zu messen, welche durch
die Luftfeuchte, also durch Rotations-Schwingungs-Uberginge des H,O-Molekiils
hervorgerufen wird. Die Versuche wurden mit einem konstantem Strom der
Laserdiode von 50mA durchgefihrt und die Temperatur des Laserdiodenhalters
variiert. Mit dieser Konfiguration wurden verschiedene optische Bedingungen

vermessen mit einer Weglinge von zundchst 45 cm. Aus einer Messung der
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Wellenliinge mit einem Spektrum-Analyzer'? ist bekannt, daB bei 50 mA und 25°C der

Laser mit einer Wellenldnge von 1308,0540.2 nm emittiert.

Programm

Begonnen wurde mit einem einfachen Programm zur Steuerung des MeBzyklus,
welches sdmtliche Messwerte in eine ASCII-Datei ausgibt. Abb. 3-4 zeigt das
FluBdiagramm des MeBprogrammes. Die Variation der Laserwellenlinge ist sowohl

durch Anderung des Laserstromes, als auch durch Anderung der Lasertemperatur

Temperaturvariierte
Messung starten
Starttemperatur einstelien
Laserstrom
cinstellen

g OO RO
'
'

Messzyklus Soll-Temperatur erhohen
v

Photostrom messen

moglich.

Temperatur und Photostrom tn
Array schreiben

1
\
:
i
1
i
.
t
i
i
!
h
}
| .
! End-Temperatur erreicht?
i

.

Array in Datei
abspeichem und
Programmende

,Off-Line"
Auswertung der
Daten

Abb. 3-4: Flufdiagramm des PC-Programmes zur Absorptionsmessung mit

Temperaturabstimmung des Lasers, mit dem die Arbeiten begonnen wurden.

12 Hewlett-Packard HP 70951 A, absolute Genauigkeit laut Spezifikation 0,2 nm, (+0.8 nm
Offset laut Eichmessung Dr. Heise Siemens Neuperlach)
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Die ersten Versuche wurden mit konstantem Laserstrom und einer mit der Zeit
steigenden Lasertemperatur durchgefiihrt. Dies hat den Vorteil, daB ein groBerer
Wellenliingenbereich zuginglich ist, so daB Absorptionslinien schneller aufgefunden
werden. Nachteilig ist, da} die Temperatur nur relativ langsam verstelit werden kann,
da der Lasertrdger eine recht hohe thermische Masse besitzt. Ein MeBzyklus dauert
damit eine bis zu mehreren Minuten. Ist eine Absorptionslinie gefunden, wird daher

besser der Laserstrom moduliert und die Temperatur konstant gehalten.

Messung der Temperaturabhiéingigkeit der Laserwellenliinge mit Hilfe des Fabry-
Perot Effektes

Zunichst sollte der Einflufl der Lasertemperatur auf die Laserwellenlinge gemessen
werden. Dazu wurde eine Glasplatte in den Strahlengang eingebracht und eine
Messung, wie beschrieben, durchgefiihrt. Anhand dieser Messung soll ausfiihrlich die
Signalverarbeitung beschricben werden. Ausgangspunkt sind die aus der Messung
stammenden Rohdaten, also die Bezichung zwischen dem gemessenen Photostrom und
der Temperatur des Laserdiodenhalters.

Die Darstellung der gemessenen Kurve und ihre Auswertung erfolgt nun mit gingigen
Programmen zur Kurvenanpassung, in diesem Fall Origin von der Firma Microcal. An
die gemessene Kurve wird zundchst ein Polynom zweiten Grades angepasst. Abb. 3-5

zeigt die beiden Kurven.
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Abb. 3-5 Ergebnis der Transmissionsmessung an einer 3mm dicken Glasplatte in
Abhdngigkeit von der Lasertemperatur zwischen 20°C und 40°C. Da das
Laserlicht mit der Lasertemperatur nicht nur seine Wellenlinge, sondern auch
die Intensitdt dndert, nimmt der Photostrom stetig ab. An die gemessene Kurve,

die den Fabry-Perot Effekt aufweist, ist eine quadratische Funktion angepaft.

Nun wird der Quotient aus der Meflkurve und dem Polynom gebildet und dadurch die
Messung auf eins normiert. Das Ergebnis und die Fouriertransformierte des
Ergebnisses zeigt Abb. 3-6 . Man erhilt eine sinusformige Kurve wegen der Fabry-

Perot Modulation. Die Periodenlénge der Sinuskurve entspricht nach (Glg. 2-20) einer
2

Anderung der Wellenlinge um A =2—l;. Somit 148t sich ermitteln, welche Temper-
R

aturinderung AT des Lasers zu welcher Wellenlingeninderung AL fithrt. Die

Ermittlung von AT ist durch schnelle Fourier-Transformation (Fast Fourier

Transformation: FFT) der MeBkurve Abb. 3-6 méglich. Die FFT liefert fiir jede in der

Kurve enthaltene Frequenz die Amplitude. Bei der Frequenz der Sinuskurve ist die

Amplitude am groften. Allerdings hat die Frequenz nicht die Einheit [1/t], mit
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t=Zeiteinheit, sondern [1/T] mit T=Temperatureinheit. Also eine temperaturbezogene
Frequenz der Sinuskurve. Sie ist 0.39/°C. Dies bedeutet, daB sich eine Periode mit
Jjeder TemperaturerhShung um 2,56°C wiederholt. Die Abstimmrate AR des Lasers ist
daher:

2 1308nm®

M _ond _2:14-3mm
AT AT 256°C

AR =0,08nm/°C

Transmission einer 3mm Glasplatte

S 1.004 . y , . , , — r
B 1, L
@ 1.002 _ =
E ol / /N O N SN N ]
JreEACAVAvETAVAvAY
- 4 ‘
® 0.996_/ ‘ v
= 0994 . . . . , — SR S S
> 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
= Anderung der Lasertemperatur [°C]
Fouriertransformierte (FFT)
0.002 , = . .
[}
v
£ 0.001
e 1l
< 0.000 .I"_:.::; P \ o '
0 0,391 1 2 3 4 5

Frequenz (temperaturbezogen) [1/°C]

Abb. 3-6 Normiertes Ergebnis der Transmissionsmessung an einer Glasplatte nach
Abb. 3-5 und FFT der Kurve. Der Peak in der FFT gibt die Wiederholfrequenz

und Amplitude der Interferenzerscheinung an.

Die FFT liefert hierbei eine Genauigkeit von 5%. Die Genauigkeit ergibt sich durch
das diskontinuierliche Ergebnis der FFT und dem Abstand benachbarter Punkte. Fiir
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héhere Modulationsfrequenzen steigt diese Genauigkeit jedoch an. Sowohl dann, als
auch wenn mehrere Frequenzen vorhanden sind, so daB das Zzhlen der jeweiligen
Perioden im Zeitraum sehr schwierig wird, ist die FFT im Vorteil.

Alternativ kann in diesem Fall AT auch direkt aus Abb. 3-6 durch Messung der Linge
von 6 Perioden der Wert ermittelt werden und man erhilt dann 2,47°C, mit einer
geschiitzten Genauigkeit von besser als 2%. Nach (Glg. 2-20) 148t sich nun ebenso die
Anderung der Wellenléinge pro Periode ermitteln und man erhilt die Abstimmrate
AR=0,082 nm/°C. Allerdings ist der genaue Brechungsindex der Glasplatte bei
1308nm nicht bekannt, es wurde der im sichtbaren giiltige Brechungsindex fiir
Quarzglas von 1.4 zugrundegelegt. Zur Ermittlung der Abstimmrate kann statt der
dicken Glasplatte vorteilhafterweise ein luftgefiillter Resonator eingesetzt werden, so
dafl mit Brechungsindex 1 gemessen werden kann. In einer vergleichenden Messung

kann der Brechungsindex von Quarzglas dann ermittelt werden.

Auf eine genaue Messung der Abstimmrate mit Hilfe von Fabry-Perot Resonanzen
wurde hier jedoch verzichtet. Denn eine genaue Messung mit einem HP-Spectrum-
Analyzer ergab einen Wert von 0.084 nm/K. Auf eine genau senkrechte Ausrichtung
der Glasplatte und einen parallelen Laserstrahl war kein Wert gelegt worden. Daher
erreicht der Fabry-Perot-Effekt deutlich weniger als seine maximale Stirke von ca.
16% des einfallenden Lichtes. Die gezeigte Transmissionsmessung zeigt jedoch das
gleichmiéfige Abstimmen der Wellenlinge durch Temperaturverinderung ohne
Modenspriinge und dient als Beispiel fiir die Auswirkung von Interferenzen und ihre

Analyse durch Fouriertransformation.

Wird die Messung ohne die Glasplatte durchgefiihrt, so erkennt man nach der gleichen
Berechnung der normierten Absorptionskurve bei einer Temperatur von 25,8°C eine
um etwa 0,15% erhdhte Absorption (Abb. 3-7). Dazu kann jetzt auch eine
Wellenléingenskala angegeben werden. Abb. 3-8 zeigt zur Verdeutlichung den

Ausschnitt mit der Absorptionslinie und eine darauf angepasste Lorentzfunktion.
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Abb. 3-7: Gegeniiberstellung der Ergebnisse zweier Transmissionsmessungen, in
Abhéngigkeit von der Lasertemperatur. Aufgetragen sind die Anderung der
Temperatur und der Wellenlidnge, ausgehend von einer Grundtemperatur von
20°C. Einmal in freier Transmission (dicke Linie), und einmal mit einer
Glasplatte (3mm dick). Bei ca. 5.6°C Temperaturerhéhung, also bei 25,6°C
wird in freier Transmission eine Absorptionslinie erkennbar, hervorgerufen

durch Wassermolekiile.
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Abb. 3-8 Ausschnitt aus der Transmissionsmessung (Abb. 3-7) und Lorentzfit fiir die
Absorptionslinie bei 1308,15 nm
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Die zugehdrige genaue Wellenldnge des Lasers kann aus einer Messung der
Laserdiode mit einem HP-Spectrum-Analyzer gewonnen werden. Fiir 25.0°C und 50
mA Laserstrom war die Wellenldnge 1308,07 nm. Fiir 25,6°C ergibt sich mit der zuvor
gemessenen Abstimmrate von 0,084nm/°C eine Wellenlinge von 1308,12 nm.

Es stellt sich nun die Frage, woher die Absorptionslinie stammt. Zunéchst wurde die
Messung mit unterschiedlichen optischen Weglingen wiederholt. Dabei konnte
festgestellt werden, daB die Tiefe der Absorptionslinie proportional zum Weg
zunimmt. Es mufite sich also um einen Bestandteil der Laboratmosphire handeln.
Wurde ein Wasserkocher in der Nihe der Absorptionsstrecke betricben, so erhShte
sich die Absorption ebenfalls. Daher war es sehr wahrscheinlich, dafl es sich um eine
Absorptionslinie des Wassermolekiils handelt. Zur weiteren Uberpriifung wurde eine
Kiivette mit etwas Wasser gefiillt und verschlossen, so daB sich darin die Luft mit
Wasser sittigen konnte. Wurde die Kiivette in den Strahlengang gebracht, so erhohte
sich ebenfalls die Absorptionstiefe. Es ist damit erwiesen, daB die betreffende Linie
bei 1308,12nm einer Absorptionswellenlinge des Wassermolekiiles entspricht. Eine
Berechnung des Spektrums von Wasser wurde daraufhin mit dem Molspec Programm
durchgefiihrt [MOL 93]. Das Spektrum wurde von 1306nm bis 1312nm mit den Daten
des laseroptischen Aufbaues berechnet. Das Ergebnis der Berechnung liefert mehrere
Linien, die stirkste bei 1308,15nm mit einer Tiefe von 0,26%. und einer Breite von
0,019nm. In Tabelle 3-1 sind diese Werte mit den laserspektroskopisch gemessenen
Daten verglichen. Linienposition und Breite stimmen sehr gut iiberein, wihrend die
Linientiefe in der Messung kleiner ist als in der Berechnung. Allerdings ist eine

Fehlerquelle durch die nur geschitzte Laborluftfeuchte entstanden.
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Laseroptische Messung Molspec Berechnung
Wellenlidnge [nm] 1308,12 1308,15
Breite [nm] 0,020 0,019
Tiefe [%o] 0,15 0,26
Absorptionsldnge [cm] 45 45
Luftfeuchte relativ[%] ca. 40 £15 43 35,6 29,7
(Labormittelwert)

Temperatur ca. 23 £3 (Labormittelwert) 20 23 26
Luftfeuchte absolut [Vol%] ca. 1,1 1
Luftfeuchte absotut [mg/l] ca. 9,0 8,0

Absorptionskoeffizient 0,30 0,58
[(Vol%m)"']

Tabelle 3-1: Vergleich der Molspec Daten iiber H,O Absorption bei 1308 nm mit der
laseroptischen Messung. Die Daten fiir Linienbreite und Position sind in guter
Ubereinstimmung. Der gemessene Absorptionskoeffizient ist deutlich kleiner als
der berechnete. Die mdglichen Fehler sind jedoch grof, da rel. Feuchte und

Temperatur nicht genau bekannt sind.
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Abb. 3-9: Transmissionsberechnung fiir 1% H,O und 45 cm Absorptionsweg,

entsprechend einer relativen Lufifeuchte von 43% bei 20°C bzw.100% bei 7°C
[KUC 88]

Abstimmung iiber einen weiten Temperaturbereich

Um auch die anderen H,O-Linien, welche in den Molspec-Daten zu sehen sind (Abb.
3-9), zu finden, wurde die oben beschricbene Messung in einem groBeren
Temperaturbereich wiederholt. Dazu wurde mit der Laserdiode ein méglichst groBer
Temperaturbereich bei einem konstanten Betriebsstrom von 50 mA durchlaufen. Als
untere Grenze der Lasertemperatur wurde 10 °C gewdhlt. Unterhalb 10°C wiirde der
Laser zwar funktionieren, jedoch kénnte die Messung durch Betauung der Optik
gestort werden. Als Obergrenze wurde 70 °C festgesetzt, denn die Lichtleistung des
Lasers wird dariiber zu klein. Mit einem héheren Betriebsstrom konnte diese Grenze
allerdings erweitert werden. Die Messung zeigt sehr gut, daB die Laserdiode keine

vollig lineare Charakterisik aufweist und die Lichtleistung bei hohen Temperaturen
stark abnimmt (Abb. 3-10).
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Temperatur des Lasers [°C]

Abb. 3-10: Temperaturscan mit der Laserdiode iiber einen Bereich von 60°C. Deutlich
ist die Leistungsabnahme bei zunehmender Temperatur und das nichtlineare

Verhalten. Der Kurve ist ein Polynom 2. Grades angepafit.

Analyse der Kurvenform

Durch Normierung mit einem Polynom 2. Grades erhélt man die Transmissionkurve
(Abb. 3-11). Das Gesamtsystem weist Betriebsbereiche mit unterschiedlich starkem
Rauschen auf. Die Linie bei 1307,2 nm kann identifiziert werden (Abb. 3-10(1)). Die
Linie bei 1309,7nm dagegen nicht, obwohl sie eine Tiefe von ca. 1%, aufweisen
sollte. Man erkennt aber auch, daB3 in der gemessenen Kennlinie der Diode oberhalb
von 30°C zunehmend UnregelméBigkeiten im Promille-Bereich auftreten. Im Bereich
um 60°C sind die Nichtlinearititen bereits grofer als 5 Promille des Gesamtsignals.
Daher kann es sein, dal die Linie zwar vorhanden, aber durch eine der Unregel-
miBigkeiten verdeckt ist. Zudem fillt auf, dafl die Linien von Messung und
Berechnung nicht genau bei dersclben Wellenldnge zu sein scheinen. Hier kann es sich
allerdings um eine Ungenauigkeit in der Regelung der Lasertemperatur handeln, da der
Laser und der Temperaturfiihler eine gewisse riumliche Entfernung haben. Dies wirkt
sich um so stirker aus, je mehr die Umgebungstemperatur von der des Lasers

abweicht, also bei niedrigen und hohen Temperaturen.
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Abb. 3-11: Normierte Kurve des Scans iiber 60°C nach Bild 3.7a und Vergleich mit
der Molspec Berechnung (Kurve mit gerader Grundlinie). Die Temperaturwerte
des Lasers sind den entsprechenden Wellenlingen zugeordnet. Die Linien 1 und
2 kénnen zugeordnet werden, fiir alle oberhalb 1309nm gelegenen Linien ist der
Rauschanteil dazu zu grof3. Aufféllig ist die Periodizitit in der Kurve mit einer

Periodendauer von ca. 3 nm.

Insgesamt zeigt die Messung, daB die Linie bei 1308,15 nm in Abb. 3-11(2)
entsprechend der Molspec Berechnung in diesem Wellenlingenbereich die grofte
Tiefe besitzt, so daB sie als eindeutig identifiziert gelten darf. Daneben fillt eine
Periodizitit von ca. 2,7 nm auf. Diese kann ausgewertet werden, indem in den
mittleren Abschnitt der MeBkurve eine Sinusfunktion (Sinus 1) eingepaBt wird. Abb.
3-12 zeigt, dal mit dieser Sinuskurve die gemessene Kurve noch nicht ausreichend
angendhert wird. Die Differenz aus der Messung und der Sinuskurve in Abb. 3-13
macht deutlich, daB eine zweite sinusformige Abweichung in der Kurve besteht. Der
restliche Unterschied zu einer Geraden ist in Abb. 3-14 dargestellt und ausgewertet. Er
wird durch die Absorptionslinie von Wasser bei 1308 nm und weitere nicht mehr

klassifizierbare Abweichungen gebildet.
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Abb. 3-12: Anpassung einer Sinuskurve (Sinus 1) auf die Messung aus Abb. 3-11.
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Abb. 3-13: Anpassung einer zweiten Sinuskurve (Sinus 2) auf die Differenz zwischen
der Mefkurve und der Sinuskurve (Sinus 2) aus Abb. 3-12.
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Abb. 3-14: Differenz zwischen der Mefkurve und beiden Sinuskurven (Sinus 1 und
Sinus 2) aus Abb. 3-12 und Abb. 3-13.

Zusammenfassend ist die Transmission im gemessenen System neben den bereits
beschriebenen Absorptionslinien von zwei Fabry-Perot Resonanzen (Sinus 1 und
Sinus 2) dberlagert. Diesen Resonanzen kann man anhand (Glg. 2-20a) die
Resonatorlidngen in Tabelle 3-2 zuordnen. Da wihrend der Messung die Temperatur
veridndert wurde, ist die thermische Ausdehnung mit zu beriicksichtigen. Dies fiihrt zu

groBeren Resonatorlingen als berechnet'.

Sinus 1 Sinus 2
FSR (Freier Spektralbereich = Periodendauer
2,77 nm 1,13 nm
in der Transmissionskurve)
Zugehorige Resonatorlidnge an Luft 0,31 mm 0,73 mm
Zugehorige Resonatorliinge in Glas (n=1,4) 0,22 mm 0,52 mm

Tabelle 3-2: Optische Resonatorlingen, analysiert aus der Kurvenform Abb. 3-11.

Die erste Resonatorlidnge (Sinus 2) ist 0,73 mm (an Luft) und entspricht dem Abstand
zwischen der Laserdiode und dem Fenster des Laserdiodengehiuses, die zweite Linge

(Sinus 1) von 0,22 mm in Glas entspricht der Dicke des Fensters.

'3 Fiir eine Periodenlinge bei Sinus 2 wurde die Temperatur um 12 °C verdndert. Fiir Imm
Stahl fiihrt dies zu einer Ausdehnung von ca.1,5-10™um (Tabelle 2-8). Eine genaue

Berechnung miifite die Gehauseform beriicksichtigen.
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Messungen mit verminderter Transmission

Ein Argument gegen optische Messungen ist die Beeintrichtigung der Messung durch
verschmutzte Optik. Um dieses Problem zu untersuchen wurde eine Verschmutzung
simuliert. Der Abstimmbereich und die Grundtemperatur wurden so gewihlt, daB die
Wasserlinie bei 1308 nm Uberstrichen wird. Dann wurde eine mit Lagerfett
verschmierte Glasplatte an verschiedenen Stellen in den Stahlengang gebracht. Durch
Streuung an der unregelmédfBigen Oberflidche der Fettschicht, sowie Absorption durch
diese ergab sich eine Verringerung der Intensitdt des Laserlichts am Detektor. Diese
Anderung konnte durch den Abstand Detektor-Fettplatte im Bereich Faktor 3-100
eingestellt werden'.

Fiir die Mefreihe wurde erst ohne Fettplatte gemessen. Dann folgten drei Versuche
mit der Fettplatte. In einem flinften Versuch wurde statt der Glasplatte eine Platte aus
AlLOs;-Keramik verwendet, die eine Lichtschwichung um den Faktor 1000

hervorruft'®.

'* Die Ursache fiir die Abstandsabingigkeit liegt in der vom Detektor aufgefangenen Menge
an Streulicht. Als Plausibilitdtsbetrachtung sei zundchst angenommen, dafl das Laserlicht
punktformig und nach der Fettplatte gleichmiBig in alle Richtungen des durch die Platte
abgegrenzten Halbraumes gestreut sei. Da der Detektor eine rdumliche Ausdehnung besitzt,
erfaBt er einen Raumwinkelanteil, der mit dem Abstand zur Platte proportional abnimmt.
Diese Uberlegung gilt qualitativ ebenso, wenn das Laserlicht nicht punktformig, die Strenung
nicht vollstédndig und nicht isotrop in alle Richtungen ist.

5 AlLO; (Saphir) ist im NIR transparent, da die Lichtfrequenz oberhalb der
Gitterresonanzfrequenz liegt. Dennoch empfingt die Photodiode hinter einer Al,O3-Keramik
weniger Licht, weil das Licht an den vielen Oberflichen der feinkérnigen Keramikstruktur
gestreut wird.
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Abb. 3-15: Untersuchung der Auswirkung von verschmutzter Optik auf das
Mefverfahren. Die Kurven 1-5 auf der linken Seite geben die Stirke des

Photostromes fiir die einzelnen Verschmutzungsgrade wieder. 1 steht fiir die

unverschmutzte Optik, 2-4 fiir Verschmutzung durch eine fettverschmierte

Glasplatte.

Allerdings erkennt man bereits bei einer Lichtschwiichung um Faktor 100 deutlich,

daB das Rauschen der Kurve zunimmt. Es handelt sich aber nicht um ein Rauschsignal

der Photodiode, sondern einen Digitalisierungsfehler des verwendeten DMM, welches

das geringe Signal nicht mehr fein auflésen kann. Daher kann durch einen erhéhten

Faktor an Vorverstirkung das Signal wieder in gleich guter Qualitit gewonnen

werden. Fiir die Messung mit 1000-facher Lichtschwéchung war deshalb eine erhohte

Verstirkung Voraussetzung. Hier deutet sich ein meBtechnisches Problem an, da bei

grober Verschmutzung nachregetbare Verstirker nétig werden, um die Analog-

Digital-Wandler bestmoglich auszunutzen. Es sei jedoch folgendes festgehalten:
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Eine verringerte Transmission durch Schmutzablagerung stellt aufgrund des
MeBverfahrens kein prinzipielles Problem dar und kann daher weitgehend
kompensiert werden !

Dies ist letztendlich eine Folge der sehr hohen Signaldynamik der verfiigbaren
Photodioden von mehr als 6 Dekaden [HEW 89]. Ein vernachléssigbar geringer Anteil
ist das thermische Rauschen [SAN 96]. Fiir 1kHz Bandbreite'® betrigt der Wert laut
Herstellerangabe [EPI 96] unabhingig vom Photostrom 1 pA. Dagegen nimmt das
Schrotrauschen mit dem Quadrat des Photostromes zu. Demnach wird das Signal-
Rausch-Verhiltnis mit zunehmender Lichtleistung besser, so daf§ eine mdglichst hohe
Lichtleistung anzustreben ist. Die Grenze ist erst erreicht, wenn der verwendete
Photodetektor nicht mehr linear arbeitet. Das Signal bleibt bis zu einer optischen
Leistung von 6 dBm linear [EPI 96]. Dies entspricht einem Photostrom von ca. 4 mA.
Bei diesem Photostrom und 1kHz Bandbreite betrdgt das Schrotrauschen 1 nA.

Damit kann eine Signalinderung (Absorptionstiefe) von 2,5:107 gerade noch aufgeldst
werden. Um eine Absorption von 10° zu detekticren darf demnach eine
Abschwichung des Signal-Rausch-Verhiltnisses um Faktor 40 zugelassen werden.

Dies erlaubt eine Abschwichung des Photostromes um Faktor 402 = 1600.

Detektion von Ammoniak

Eine weiterc Verwendung der Temperaturscans ergab sich zur Detektion von
Ammoniak. Genau wie mit der Messung der Luftfeuchte bei 1305 nm nicht ein
anwendungsnaher Luftfeuchtesensor realisiert werden sollte, so war auch hier kein
Ammoniaksensor geplant. Vielmehr stand eine Laserdiode mit geeigneter Wellenléinge
zur Verfigung und dies wurde ausgenutzt, um das MeBverfahren an einem zweiten
Zielgas zu uberpriifen und die allgemeingiiltigen Ergebnisse fiir laseroptische Gas-

sensorik abzusichern.

' Abschitzung: Die vom Hersteller spezifizierte Eingangszeitkonstante des verwendeten
Multimeters betrigt 1 ms bei einer Abtastfrequenz von 1 kHz. In Ubereinstimmung mit dem
Abtasttheorem (Anti-Aliasing) liegt die Bandbreite fiir die Signalerfassung und damit fiir das
wirksame Rauschen bei 160 Hz (TiefpaB 1. Ordnung).
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Fiir Ammoniak im NIR existieren leider keine Daten in der sonst sehr umfassenden
HITRAN-Datenbank, aber es konnen vereinzelte Literaturstellen zum Vergleich
herangezogen werden [COO 95] ,[TIE 93]. Ammoniak weist demnach in der Nihe des
Telekom-Bandes'’ von 1545 nm eine Vielzahl von Absorptionslinien auf. Mit der
verwendeten Laserdiode wurde der Bereich von 1545.1 nm bis 1546.7 nm untersucht.
Dabei wurden mehrere Linien gefunden und die zwei deutlichsten ausgewertet, von
denen eine gut mit [TIE 93] iibereinstimmt.

Dazu wurde eine Glaskiivette mit Ammoniak von 8500ppm in Argon und 904 mBar
befiillt. Der Druck beim Befiillen wurde gemessen und unter 1Bar gehalten, um ein
Entweichen zu unterbinden. AnschlieBend wurde mit einem FTIR der Fa. Bruker die
Konzentration anhand von Referenzspektren nachgemessen um die Dichtigkeit und
das korrekte Befiillen der Kiivette zu iiberpriifen. Dazu ist folgendes Verfahren
verwendet worden. Das Spektrum der Kiivette wurde im FTIR im mittleren
Infrarotbereich gemessen. Das Spektrometer verfiigt iiber Software und eine
Datenbank, die in diesem Wellenldngenbereich Referenzspektren fiir Ammoniak
beinhaltet. Damit ist es moglich, gemessene Spektren mit denen der Datenbank zu
vergleichen. In Abb. 3-16 ist das Ergebnis dieses Vergleiches zu sehen.Das gemessene
Spektrum liegt zwischen den Referenzspektren fiir 7500ppm und 9500ppm, so daB der

Ammoniakgehalt der Kiivette von 8500ppm nachgewiesen ist.

' Die Lichtleitung durch Glasfasern ist bei 1300 nm und bei 1550 nm besonders vertustarm.
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Abb. 3-16 FTIR-Spektrum einer Argonlinie und Referenzspektren aus der Datenbank
des Spektrometers im mittleren IR. Die Linge der verwendeten Kiivette ist 100

mm, der Fiilldruck 907 mBar mit 8500 ppm Ammoniak in Argon.

Daraufhin wurden mit einer 1545nm DFB-Laserdiode zwei Absorptionsmessungen
durchgefiihrt. Die erste ohne die Kiivette und die zweite mit der Kiivette im
Strahlengang. Die Ergebnisse beider Messungen wurden von einander abgezogen, so
dal der Leistungsriickgang der Laserdiode wiahrend der TemperaturerhGhung
wegnormiert wird. Dieses Verfahren ist eine Alternative zu der bisherigen Methode
der Normierung durch Anpassung einer Hintergrundkurve, dafiir miissen aber zwei
Messungen durchgefiihrt werden. Abb. 3-17 zeigt die Differenz aus zwei
Absorptionsmessungen mit einer 1545 nm DFB Laserdiode, ohne, und mit dieser mit
Ammoniak befiillten Kiivette'®. Zu sehen sind zwei Absorptionslinien, die in Abb.

3-18 genau ausgewertet wurden.

'® | Da die Gesamttransmission ohne Kiivette natiirlich hoher ist, ergibt die Division keine
Grundlinie bei 1. Daher wurde zusitzlich die Grundlinie auf 0 geschoben.
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Abb. 3-17: Differenzspektrum einer Messung mit und ohne 8500 ppm NHj in Argon
(10.5cm/904mBar/25°C) von 15 °C bis 35 °C. Die Linien liegen bei 1545.3nm (1) und
1546.1 nm(2).

0.001 —
] At
0.000 +
-0.001 _ Lorentzfit 4: ——___ %
b " o AN
-0.002 ] Center: 17.0 °C / 1545.27 nm
{ Width: 0.27 °C / 0.022 nm
-0.003 - . s
{ Depth: 0.227% / 2.54*10 ppm 'm"
:'0'004'I‘I'I'I'I'I'I'I'I'I
o
= 16.5 166 167 168 169 17.0 1741 172 173 174 1715
a
|
2 Temperatur [°C]
re]
< 0.000 -
A e
-0.001 4

/ =
.0.002 J Lorentzfit 2;
1Center: 27.60 °C / 1546.1 nm
"Iwidth: 0.20°C / 0.016 nm

| Depth: 0.355% / 3,97*10°ppm™'m™’

'0'005'I‘l'l'l'l'l'l'l‘l'l
270 271 272 273 274 275 276 277 278 27.9 28.0

Abb. 3-18: Auswertung der stéirksten Linien von Bild 3.10.
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Die stirkste Linie weist eine Tiefe von 0.355% auf, bei einer Weglinge von 105mm'?,
also 3.38%/m. Die Absorption betrigt also 3.38-10ppm™'m"'. Ein Gerit mit einem
Auflosungsvermdgen von 10™* und einer Absorptionslinge von Im kénnte demnach
gerade noch 29.6 ppm auflosen. Die Halbwertsbreite betrdgt 0,20 °C entsprechend
0,016 nm?® oder 0,066 cm in der Wellenzahlskala. Die zweitstirkste Linie stimmt mit
3.38:10%ppm™’m” + 0.7-10° ppm'm™’ bei 1545.3nm + 0.2 nm gut mit [TIE 93]
tiberein, der eine Linie bei 1545.4 nm * 0.1 nm mit einer Absorptionstiefe von
umgerechnet 2.9-10° ppm']m" +0.7-10° ppm"m‘| angibt. Leider ist die angegebene
Halbwertsbreite von 0.75 GHz (= 6.0 pm) nicht direkt vergleichbar, da sie bei 21 Torr
gemessen wurde. Fiir die Umrechnung der Halbwertsbreite auf die untersuchten
Verhiltnisse stehen nicht die notwendigen Daten zur Verfiigung. Bendtigt werden
dazu die Koeffizienten fiir die Druckverbreiterung von NH; als reines Gas und von
NH; im Gemisch mit Argon. Ebenso fehlt die Kenntnis der natiirlichen Linienbreite
von NH;. [COO 95] gibt nur eine Linie bei 1544 nm mit 5:10° ppm’m™' und 0.0167
nm an, die mit dem verwendeten Laser nicht erreicht wurde, und die von [TIE 93]
nicht angegeben wurde, so daB die umfangreiche Auflistung von [TIE 93] offenbar
nicht vollstdndig ist. Daher erscheint es auch moglich, daB [TIE 93] die Linie (2) bei
1546.1 nm nicht aufgefiihrt hat.

1% Zur Vermeidung von Interferenzen wurde die eigentlich 100 mm lange Kivette leicht
schrig in den Laserstrahl gestellt.

 Fiir die 1545 nm Laserdiode wurde bei 25 °C cine Wellenldnge von 1545.93 nm und eine
Abstimmrate von ca. 0.082 nm/°C bestimmt. (Hewlett-Packard HP 70951 A Spectrum
Analyzer) Die Wellenlinge bei 27.6 °C ist demnach 1546.06 nm + 0.2 nm.
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1.3 Messungen mit Stromdurchstimmung

Aufgrund der nur langsamen Frequenzmodulation beim Temperaturverfahren wurde
sehr bald das MeBverfahren mit variablem Strom favorisiert. Wie spiter noch gezeigt
wird sind Messungen im kHz Bereich realisierbar. Dagegen kann die Temperatur-
methode nicht wesentlich iiber 1Hz erreichen, da alle Teile des Lasertriigers mit-

geheizt oder -gekiihlt werden miissen.

MeBablauf

Abb. 3-19 zeigt das FluBdiagramm des MeBprogrammes:

Stromvariierte
Messung
starten

Temperatur einstelien

Laserstrom auf
Startwert setzen

Laserstrom erhshen

Photostrom messen

Photestrom im
Multimeter speschern

aximaler Laserstrom erreicht?

Normierung der
Photostromkurve

Auswertung der Absorptionlinie durch Kurvenfit und
graphische Ausgabe der Messkurve und der
angepassten Lorentzkurve

!

Liniznparameter in Datei abspeichem und Programm
auf Wunsch beenden

L ]

Abb.  3-19: Flupdiagramm des PC-Programmes zur Absorptionsmessung mit
Abstimmung  durch den Laserstrom. Im Gegensatz zur Messung mit
Temperaturabstimmung ist hierbei schon eine villig selbstindige Messung

realisiert.
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Es beinhaltet bercits eine Normierung des MeBsignals, sowie die Anpassung einer
Lorentzkurve, so daf eine vollig automatische Messung der Absorptionsparameter
erfolgt. Das erste Ziel war die Messung der Luftfeuchte, das zweite die

Methanmessung.

Dimensionierung des Strombereiches

Die Laserdiode kann in einem Strombereich vom Schwellenstrom bis hin zum
maximal zuldssigen Strom betricben werden. Das ist typischerweise von 50-150mA.
Die Abstimmrate ist 16pm/mA (sicheTabelle 2-9, S.51). Die erziclte Anderung der
Wellenlénge ist demnach maximal 1,6nm. Allerdings ist es nicht sinnvoll, diesen

Bereich auch zu nutzen.
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Abb. 3-20: Strom-Lichtleistung Kennlinien eines NIR-DFB Diodenlasers. Zu sehen ist
das Einsetzen der Laserleistung nach Uberschreiten des Schwellenstromes,
dann ein Teil der Kennlinie mit nahezu linearem Anstieg der Leistung, sowie
das Abbiegen der Leistung bei hohen Strémen aufgrund starker innerer

Erwdrmung.

Abb. 3-20 zeigt die Leistungkennlinie eines Lasers bei verschiedenen Temperaturen.
Fiir die Spektroskopie ist der nahezu lineare Teil der Kennlinie vorteithaft, in der sich
der Absorptionskurve nur ein lineares Ansteigen der Lichtintensitdt iiberlagert,
welches spéter durch Normierung aus dem Signal leicht zu entfernen ist. Allerdings
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sollte wegen der geringen Leistung ein Betrieb nahe am Schwellenstrom vermieden
werden. Ideal ist demnach der Laserbetrieb um die Mitte des linearen Teiles der

Kennlinie.

Strombereich fiir eine Absorptionlinie

Grundsitzlich sollte die Frequenzvariation groBer sein als die Breite der untersuchten
Absorptionslinie um den groBten Signalhub zu erzielen. Im Falle der Absorptionlinie
des Wassers bei 1308nm ist die Halbwertsbreite 20pm und die Stromabstimmrate der
verwendeten Laserdiode 16pm/mA. Eine Eigenschaft der lorentzférmigen Absorp-
tionslinie ist leider ihre sehr breite Randzone (siehe Tabelle 2-7 und Abb. 2-7, 8.25).
Innerhalb der Halbwertsbreite nimmt bei der Lorentzkurve definitionsgemifl die
Absorption um die Hilfte ab. Fiir eine Abnahme um 90% ist jedoch bereits die 3-fache
Halbwertsbreite erforderlich, fiir 99% die 10-fache usw..

Daher ist es sinnvoll Gber mehr als das 10- bis 20-fache der Halbwertsbreite
abzustimmen, wenn man die Linienform bestimmen will. Hier also iiber 200-400 pm

was einer Stroménderung von 12,5-25 mA entspricht.

MeBablauf und Auswertung
Fir die stromdurchgestimmte Messung der Lufifeuchte wurde auf eine

Grundtemperatur von 25.5°C abgestimmt und ein Stromintervall von 20mA

durchfahren. Fiir die Auswertung wurde zuniichst eine Gerade an die MeBpunkte
angepalit (Abb. 3-21).
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Photostrom (Intensitat) [mA}

Laserstrom [mA]

Abb. 3-21: Stromvariierte Absorptionsmessung. Durch die Mefpunkte wurde eine
Ausgleichsgerade gelegt. Der durch die Absorption hervorgerufene Unterschied
zwischen den Mefipunkten und der Ausgleichgeraden wird erst in der

eingefiigten VergrofSerung sichtbar

Die Photostromkurve ist im wesentlichen geprdgt vom Anstieg der Lichtleistung (vgl.
Abb. 3-20). Die Transmissionséinderung aufgrund der Absorption ist kaum erkennbar.
Um die Transmission zu berechnen wurde die MeBkurve durch die Ausgleichsgerade
dividiert. Das Ergebnis zeigt Abb. 3-22. Man erkennt deutlich die Absorptionskurve,
diese ist jedoch iiberlagert durch die Krimmung der Laserkennlinie. Deshalb geniigt
ein Anpassen einer Lorentzkurve (Glg. 2-14) nicht. In die Gleichung wurde daher noch
ein Kriimmungsterm integriert und eine Anpassung an den Transmissionsfall

vorgenominen:
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(A4, 12)

(Glg. 3-1): gekriimmte Lorentzkurve: L(1)=T - Tiefe A=A +@A 2]

+k-(A-2,)

mit: k= Kriimmung
Tiefe= Maximalwert der Kurve fiir A=),
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Abb. 3-22: Die Messpunkte von Abb. 3-21 wurden hier durch die Ausgleichsgerade

dividiert. Erst jetzt wird die Absorption deutlich sichtbar. An die Mefkurve ist

eine modifizierte Lorentzkurve mit Kriimmung angepafit (Glg. 3-1), da die

Laserkennlinie gekriimmt ist,

Nach der Kurvenanpassung lagen als MeBwerte die Position, Breite und Tiefe der
angepassten Lorentzkurve vor und wurden in eine Datei abgespeichert. Zusitzlich
wird am Bildschirm des PC’s die normierte MeBkurve und die Lorentzkurve
dargestellt, so dal die Kurvenanpassung kontrolliert werden kann. Jedoch wurde die
gesamte Kurve nicht mehr abgespeichert, um Speicherplatz zu sparen. Die Mitte der

Absorptionlinic und des Mefintervalls lag bei 47.5 mA in Einklang mit der
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temperaturvariierten Messung. Die Dauer der Messung war ca. 80ms pro MeBpunkt,
womit sich eine reine MeBdauer von 8s fir 100 Werte ergab. Begrenzt ist die
MeBgeschwindigkeit durch die vergleichsweise langsamen 1EEE-Busse der verwen-
deten Gerite. Mit der anschlieBenden Auswertung dauerte eine Messung 10.4s. Mit
der beschriebenen Anordnung wurde eine Reihe von Versuchen durchgefiihrt um so

die Eigenschaften des MeBsytems charakterisieren zu kinnen.

Dauermessung iiber 90 Minuten

Der folgende Versuch erstreckte sich iiber 90 min Dauer, so daB ca. 500
Einzelmessungen entstanden. Der 46cm lange Absorptionsweg war offen, wie in Bild
3.1, also Laborluft mit 23 °C und ca. 40% Luftfeuchte. Abb. 3-23 zeigt das Ergebnis
fiir die Position, Halbwertsbreite und Tiefe der Linie.
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Abb. 3-23 Ergebnis der Lufifeuchtemessung an Laborluft tiber 90 min
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Mittelwert Standardabweichung | Fehler des
Mittelwertes
Absorptionstiefe -0.00225 5.58833E-5 2.45065E-6
Halbwertsbreite [mA] 1.24696 0.05047 0.00221
Halbwertsbreite [pm]*' |20 0.808 0.03536
Héhe der Linie 1.00072 4.16408E-5 1.82607E-6
Position der Linie [mA] [48.08164 0.11164 0.0049

Tabelle 3-3: Statistik der Ergebnisse der Lufifeuchtemessung an Laborluft iiber 90min

Die Tabelle 3-3 zeigt, daB fiir die Absorptionstiefe bereits mit einer Einzelmessung
eine sehr hohe Auflésung von 5.6-10° erreicht wird. Dariiber hinaus wird durch
Mittelung iiber viele Messungen eine grofie Verbesserung erreicht, so dal man in den
Auflosungsbereich 10 gelangt. Das Ergebnis fiir die Halbwertsbreite ist genauer, als
die Messung der Abstimmrate durch die Messung mit Spektrum Analyzer méglich ist.
Eine genaue Messung der Halbwertsbreite kénnte aber durch Vergleichsmessung mit
Fabry-Perot Interferometer erreicht werden. Die Hohe der Linie sollte aufgrund der
vorhergehenden Normierung eigentlich genau 1 sein. Die Abweichung liegt am
Normierungsverfahren, das auch die Absorption mit einbezieht. Daraus resultiert eine
kleine Ungenauigkeit von 0.07% bei der Bestimmung der Linientiefe, die hier aber
vernachliissigbar ist. Dieser Fehler wird jedoch bei zunehmender Absorption rasch
grofer und kann dann leicht behoben werden, indem man die Tiefe durch den Fitwert
T fiir die Transmission dividiert (Glg. 3-1). Die Position der Linie ldsst Riickschliisse
auf die Temperaturregelung und die Stabilitét des Lasers zu. Eine Abweichung von 0.1
mA entspricht einer Temperaturstabilitit von 1/50 °C.

%! Der Faktor zur Umrechnung ist 16 pm/mA (Tabelle 2-9)
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Bestimmung der Absorptionstiefe von Wasser bei 1306 nm

Der niichste Versuch diente der genauen Bestimmung der Absorptionstiefe der H,O-
Linie bei 1306nm. Dazu wurde eine Kiivette von 21 cm Lénge (Abb. 3-24) verwendet.
Gemessen wurde mit trockenem Stickstoff, der im Labor angefeuchtet wurde. Dazu
wurde Gas in eine Waschflasche (Bubbler) mit Wasser geleitet, die Gasblasen steigen
auf und reichern sich dabei mit dem Dampf der Fliissigkeit an. Somit stand 100%
feuchter Stickstoff und trockener Stickstoff zur Verfiigung. Mit je einem Mass-Flow-
Controllern (MFC's) wurde der DurchfluB von trockenem und feuchtem Stickstoff
geregelt und dann beide Gasfliisse gemischt. So konnte jeder gewiinschte Luftfeuchte-

wert eingestellt werden.

Abb. 3-24 Aufbau mit einer 21 cm Kiivette. Die Gaszuleitung erfolgt tiber den
Schlauch in der Mitte der Kiivette, das Gas strémt an den Fenstern rechts
und links wieder aus, da dort die Dichtungen entfernt wurden. Aufgrund des
Laborabzuges wird davon ausgegangen, daf8 das ausstromende Gas sich
nicht im Bereich des Laserstrahles auflerhalb der Kiivette ansammeln kann

und die Messung deshalb nicht verfdlscht.
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Die MFC'’s erlaubten, je einen konstanten Gasflul von 0 bis 500 sccm (standard cubic
centi meters™) vorzugeben. Da die Sittigungsfeuchte von der Temperatur abhiingt,
wurde sichergestellt, dal das Wasser in den Bubblern Raumtemperatur hatte. Um zu
tiberpriifen, ob nach dem Bubbler die Feuchte 100% erreicht, wurde eine Messung
durchgefiihrt und anschlieBend zum Vergleich ein zweiter Bubbler nachgeschaltet und
erneut gemessen. Beide Messungen wurden jeweils mit dem maximalen (500 sccm)
und dem halben maximalen Durchfluf (250 sccm) ausgefiihrt. Dabei ergab sich in
keinem Fall eine Steigerung der Feuchte durch Verwendung eines zweiten Bubblers.
Somit mufl davon ausgegangen werden, daB nach einem Bubbler die Feuchte schon
100% erreicht hat.

Davon ausgehend wurde in Stufen von 10% eine Mefreihe von 0 bis 100% rel.
Feuchte durchgefiihrt. Zu jedem Wert wurden die DurchfluBmengen von trockener
und feuchter Luft so eingestellt, daB der GesamtfluB in die Kiivette 500 sccm
entsprach. Sobald die Meflwerte konstant waren, also die neue Konzentration in der
Kivette eingestelit war, wurden 10 aufeinanderfolgende MeBwerte genommen. Das
Ergebnis zeigt Abb. 3-25.

2 scem ist die gebriuchliche Einheit fiir VolumenfluB bei Mass Flow Controllern (MFC'’s).

Es gilt 1 sccm = | Vmin bei Normalbedingungen.
-97 .



Kapitel 3 Experimentelle Realisierung

450
| l ! l |
1 Linear Regression: Y =A+B*X
400 Parameter Value Error g
I},I“A L7F
> =
é;a_ 350 A 144.83182  2.88699 L
c 2 B 2.54391 0.0488 1.
29 ) et
aaQ 4
£E 300 o
0w v —
0 n e
<<
55 250 o~
° o 1
€ o =
v G
& F 200 =
= =
150 ~—+
100
0 20 40 60 80 100

relative Luftfeuchte [%]

Abb. 3-25: Messung der Lufifeuchte in einer 21 cm langen Absorptionsstrecke am
20.1.1997 von 0 bis 100% relativer Lufifeuchte bei 23°C. Es wurden jeweils 10
Mefwerte fiir jeden Lufifeuchtewert aufgenommen. Bei 100% rel Feuchte und
23°C ist die H,O-Dichte 20.6 g/m’. Der Sdttigungsdruck ist 28.09 hPa, dies
entspricht 2.773 vol% bei einem Normdruck von 1013 hPa.

Aufgrund des offenen Aufbaues wird auch die Luftfeuchte ausserhalb der Kiivette
mitgemessen und addiert sich zu jedem Messwert. Daher erhidlt man keine
Nullpunktsgerade. Die Steigung der Geraden sagt aus, daB je % rel. Feuchte 2.544-10°
Absorption erfolgt, der Fehler betréigt 2% der Steigung. In Tabelle 3-4 sind daraus
Absorptionswerte fiir verschiedene Arten der Feuchteangabe fiir einen Absorptions-

weg von 21cm und 1m berechnet.
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Absorptionsweg 2icm Im
Absorption von 100 % relative Feuchte bei 23°C: 2,544-10” | 12,1-10°
Absorption fiir absolute Feuchte ¢,,=1%: (V olumenanteil)23 9,04-107 | 4,31-107
Absorption fiir absolute Feuchte=1g/m®:** 7,28%10™ | 3,46*107

Tabelle 3-4: Tiefe der Absorptionslinie von Wasser bei 1306 nm fiir unterschiedliche
gebrduchliche Arten der Feuchteangabe. Der Fehler betrigt 2% (siehe Abb.
3-25).

Dauermessung im Vergleich mit Thermohygrograph

Da die vom Laserdiodenspektrometer erfasste MeBgroBe nur von der Konzentration
des gemessenen Gases abhingt, sollte das Mefverfahren Driftfreiheit aufweisen. Um
das Langzeitverhalten der MeBanordnung zu untersuchen wurde dazu die absolute
Luftfeuchte mit dem LD-Spektrometer 5 Tage lang alle 15s gemessen und gespeichert.
Die so gemessene Kurve zeigt Abb. 3-26 im Vergleich mit der Messung eines
Luftfeuchteschreibers (Thermohygrograph), der die relative Luftfeuchte protokolliert.
Sehr wichtig ist, daB die Messung bei konstanter Temperatur erfolgt war, so daB
relative Feuchte und absolute Feuchte korrelieren. Das Labor, in dem diese Messung
stattgefunden hat, ist {iber die Hausklimaanlage thermostatisiert und besitzt keine
Fenster oder Aulenwiinde. Somit ist keine Erwdrmung durch Sonneneinstrahlung im
Tagesverlauf moglich. Wie man sieht, gleicht die Klimaanlage Schwankungen der
Luftfeuchte jedoch nicht aus. Die Gegeniiberstellung der beiden Messungen zeigt eine
ausgezeichnete Korrelation und ldsst keine Drift erkennen. Dies, obwohl das

MeBsignal mit 0.25% Absorption vergleichsweise schwach ist”. Es wird also an der

B Umrechnung von 1% rel. Feuchte in c,,=1%o abs. Feuchte (Volumenanteil): 1%rel.
=2,81*10 %, abs (bei 23°C)

2 Umrechnung von c,o=1%o abs. Feuchte in abs. Feuchte 1g/m?: 1%0=0,8036g/m?

5 Das MeBverfahren ist bis fast 100% Absorption durchfithrbar, was einer mehr als 1000-

fach hoheren Konzentration gleichkommt.
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unteren Konzentrationsgrenze gemessen. Fiir die Einzelmessung wurde eine minimal
detektierbare Absorptionsinderung von 2-10™ erzielt. Die MeBdaten wurden fiir diese
Auswertung mit einer Fourierfilterung iiber 100 Meflwerte geglittet, da die einzelnen
Meflwerte zu stark schwanken. Dies enspricht einer Reduktion der Zeitauflosung auf
eine halbe Stunde, wie sie auch der Thermohygrograph besitzt. Dadurch liegt die
Aufldsungsgrenze einer Konzentrationsinderung bei 100 ppm, entsprechend einer

minimal nachweisbaren Absorption von 2:107.
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Abb. 3-26: Vergleich der Messungen des optischen Lufifeuchtesensors (unten) und
eines konventionellen Lufifeuchteschreibers (oben) iiber 5 Tage. Der Vergleich
der beiden Messungen zeigt eine ausgezeichnete Korrelation und bestditigt die
Drififreiheit des optischen Mefprinzips. Beide Kurven wurden zur besseren

Darstellung vertikal etwas versetzt.

1.4 Methanmessung mit Stromdurchstimmung

Mit AbschluB der Luftfeuchtemessungen waren die eigens zur Methanmessung
hergestellte Laserdioden verfiigbar, so daB nun Versuche zur Methandetektion
erfolgten. Die Messung von Methan verspricht besonders gute Aussichten fiir
Kommerzialisierung eines laseroptischen Sensorsystems und stellt daher einen

Kernpunkt der Arbeit dar. Bis auf die Wellenldnge von 1650 nm sind die Laserdioden
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weitgehend baugleich mit der bisher verwendeten Dioden, mit denen die Luftfeuchte
und Ammoniakmessungen durchgefiihrt wurden. FEinen Uberblick iiber die
Eigenschaften gibt Tabelle 2-1( siche auch Tabelle 2-9 und Abb. 3-20).

Temperatur [°C] | Wellenldnge [nm] |Schwellenstrom [mA]| Steilheit [mW/A]

25 1649,2 25 100

50 1652,0 35 65

Tabelle 3-5: Eigenschafien der 1650 nm DFB-Laserdiode fiir die Methanmessung. Die
Steilheit ist der Anstieg der Lichtleistung [mW] pro Stroméinderung nach

Uberschreiten des Schwellenstromes.

Zeitgleich wurde eine Optik im Hinblick auf ein mit Microcontroller gesteuertes
tragbares Sensorsystem entwickelt (Abb. 3-27, Abb. 3-28). Diese sollte kompakt,
robust und vielseitig einsetzbar sein. Anstelle einer Linse wird ein Hohlspiegel
verwendet, um Licht auf die Photodiode zu fokussieren. Der Verzicht auf Fenster und
Linsen eliminiert die Probleme mit Interferenzen weitgehend. Die zweimalige
Ausnutzung der Zelle halbiert die Linge der Optik, und erhoht die mechanische
Stabilitdt. Alle elektrischen Anschliisse befinden sich auf einer Seite der Anordnung.
Ein Rohr dient als Gehiuse und Halterung fiir Spiegelhalter und Diodenhalter, die iiber
je eine Keilklemmung im Rohr fixiert werden. Andere Weglingen sind daher durch
andere Spiegel und Rohrlingen mit wenig Aufwand realisierbar. Da das Rohr durch
die Halterungen nicht vollig abgedichtet wird, kann ein Luftstrom durch das Rohr
geleitet werden. Das Rohr kann auch durch Querbohrungen der Umgebungsluft besser
zuginglich gemacht werden um ein Gasspiirgeréit zu bauen. Als dritte Méglichkeit
kann das Rohr auf beiden Seiten mit Knetmasse abgedichtet und mit Gasanschliissen
versehen werden um Messungen am GasmeBplatz durchzufithren. In Abb. 3-29 sind

diese Moglichkeiten der Gaszufiihrung erliutert.
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Abb. 3-27: Prinzipieller Aufbau der Optik zur Methandetektion. Der Aufbau verzichtet
auf Linsen und Fenster und verwendet einen Spiegel als fokussierendes
Element. Es ist damit méglich sowohl Laserdioden im TO-Gehduse mit eigener
Linse als auch Laserdioden ohne Linse zu verwenden (vgl. Abb. 2-28). Die
Trdger fiir die Dioden und den Spiegel sind in einem Rohr mit 30 mm

Innendurchmesser montiert, was einen duflerst stabilen Aufbau ergibt. Der

Hohlspiegel ist in seiner Richtung justierbar.

Abb. 3-28: Aufbau der Optik zur Methandetektion nach Skizze Abb. 3-27. Zusdtzlich
sichtbar ist die Befestigung der Trigerteile im Rohr durch Klemmkeile. Der
Spiegel (rechts) ist auf eine Trigerplatte geklebt, die mit drei Schrauben gegen
Gummifedern an den Triger gezogen wird. Dadurch kann der Spiegel justiert
werden. Eigebaut ist eine Laserdiode im TO-Gehduse (siehe Abb. 2-28).
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Abb. 3-29: Drei Miglichkeiten der Gasmessung mit dem Mefrohr. (1) Im einfachsten
Fall wird das Rohr von rechts zwangsbeliiftet iiber einen Anschluf mit
Gummistopsel, wobei der Gasablauf ins Freie erfolgen mupf, weil links wegen
der elektrischen Zuleitungen (nicht eingezeichnet) kein so einfacher Anschluf
fiir einen Ablauf mdglich ist. (2) Durch ein gelochtes Mefirohr entsteht eine
Sonde fiir die Umgebungsluft, z.B. fiir ein Lecksuchgerdt. (3) Mit Abdichtung

und Gasanschliissen wurden alle Messungen am Gasmefiplatz durchgefiihrt.

Mit diesem Aufbau wurden mit einer eigens gebauten Gasmischeinheit und der
Anordnung nach Abb. 3-29 (1) Konzentrationsabhiingigkeit des MeBsignals bei
Normalbedingungen ermittelt. Die Gasmischeinheit bestand aus zwei MFC’s (Mass
Flow Controllern), mit denen es mdglich ist, die Gasmenge pro Zeit stabil einzustellen.
Der cine regelt den ZufluB} reinen Stickstoffes an die MeBzelle mit einem maximalen
F1uB von 0 bis 500 sccm/min, Der zweite MFC regelte die Menge an Priifgas mit 0 bis
maximal 100 sccm/min. Das Priifgas enthilt 1% Methan (= 10000 ppm) in Stickstoff.
Jeder MFC hat etwa eine Genauigkeit von *1% des Maximalwertes. Die
Mischungsverhiltnisse und zugehérigen Volumenstréme sind in Tabelle 3-6
aufgelistet. Benachbarte Konzentrationswerte unterscheiden sich jeweils um einen

Faktor 10", dadurch ergeben sich bei logarithmischer Auftragung gleiche Abstiinde.
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Konzentration [ppm] 0 100 333 1000 | 3333 | 10000
MFC 1: 1% CH4 /N, 0 5 15 50 100 100
[sccm/min]

MFC 2: N, [sccm/min] 500 495 485 450 233 0
Gesamtfluf} [sccm/min] 500 500 500 500 333 100

Tabelle 3-6: Mischtabelle fiir Gasmengen und Methankonzentration fiir die Messung

Absorption

von Abb. 3-30
0.1 g r r .
[ 10000ppm 1 10000ppm
0.01 x /8330
3 ‘: Rovopm
o | 4 m
1E-3 |k ! A ali
E " ‘,«,.,,“m: 333ppm
: Vo
1E-4 L,[ :100ppm
E i TIJ
1E-5 [ N Oppm ,
0.002 T T ot T T
1 tﬂ’ﬂul‘fm—",le
0.001 L 11333ppm
' |
L !
0.000 |- .A,\f.‘;{f.l;,ﬂj 100ppm
Oppm
-0.001 I .
10 20 30 40 50
Zeit [min]

Abb. 3-30: Messung der Methankonzentration in der Mefizelle mit 10cm Weg nach

Abb. 3-29(1). Die Methangaskonzentration wurde von 10000ppm auf Oppm

reduziert und dann in logarithmisch dquidistanten Schritten wieder bis 10000

ppm erhéht. Der obere Graph zeigt den gesamten Verlauf in logarithmischer

Darstellung. Darunter

ist nochmals

Konzentrationen linear dargestellt.

-104 -

der

Teil mit

den niedrigsten




PC-gesteuerte Ausfiihrung der laseroptischen Gasdetektion

Die Linientiefe bei 10000ppm betrdgt 0.043/10cm. Es zeigt sich ein Rauschen von
+10 um den Messwert. In diesem Fall entspricht dies einer Auflésung von +20ppm
Methan. Diese Messung der Konzentrationsabhéngigkeit wurde spiter auch noch am
automatischen GasmeBplatz der Abteilung fiir Gassensorik (ZT MS2) bei Siemens
durchgefiihrt. Dazu wurde mit dem Aufbau, wie Abb. 3-29 (3) gemessen. Dabei ergab
sich jedoch kein Unterschied im Ergebnis, nur daB die Messung dort automatisch
erfolgte, wihrend hier noch die Gaskonzentrationen per Hand eingestellt worden war.
Diese Reproduzierbarkeit spricht sowohl fir die Qualitit der MeBplitze, als auch fiir
die Methode der laseroptischen Gasmessung. Fiir Messung der Querempfindlichkeit
der mikrocontrollergesteuerten Version des Laserspektrometers im Vergleich mit
einem SnO,-Sensor wurde der Gasmefplatz zu einem spéteren Zeitpunkt nochmals
eingesetzt (siche Kapitel 3 II).

1.5 Diskussion

Messung mit Temperaturvariation und konstantem Strom

Die Methode, bei konstantem Laserstrom die Temperatur des Lasers, und damit seine
Wellenlinge zu modulieren fithrt zu einem iberwiegend linearen Abfallen der
Leistung mit steigender Temperatur mit nur geringem quadratischem Anteil. Daher
lassen sich die gemessenen Kurven leicht normieren. Von Vorteil ist auch, daB ein
recht weiter Frequenzbereich mit nur geringer Variation in der Leistung
durchgestimmt werden kann, und daB die Frequenz linear mit der Temperatur wichst.
Nachteilig sind die relativ langen thermischen Zeitkonstanten, aufgrund derer ein Scan
im Minutenbereich dauert. Daher eignet sich die Methode gut fiir das Auffinden von
Absorptionslinien und Voruntersuchungen z.B. der Lasereigenschaften. Mit der
Methode der Abstimmung iiber den Laserstrom sind dagegen viel kiirzere

MeBintervalle im ms-Bereich moglich [LOU 97].

Stérungen durch Fabry-Perot Resonanz-Effekte

Bereits die ersten Messungen zeigen auf , daBl aufgrund der hohen Kohirenz der

Laserstrahlung sehr leicht Fabry-Perot Effekte auftreten, was die Messung erschwert
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oder verfilscht. Deshalb miissen planparallele Fenster und zur optischen Achse
senkrechte Flichen moglichst vermieden werden. Fenster kénnen wie auf Seite 46
erliutert als keilformige Fenster ausgefithrt werden. Es ist jedoch problematisch mit
Linsen die Fabry-Perot Resonanz zu vermeiden, da jede konventionelle Linse iiber
einen planparallelen Bereich in der Linsenmitte verfiigt und gewohnlich senkrecht in
den Strahlengang eingebracht wird. Aufgrund der divergenten Strahlung des
Halbleiterlasers kann jedoch auf eine Sammellinse nicht ohne weiteres verzichtet
werden. Das Problem kann durch Schrégstellen der Linse abgemildert, aber nie vollig
vermieden werden. Einen prinzipiellen Ausweg bieten konkave Spiegel. Diese
fokussieren das Laserlicht aber nur exakt in die Richtung, aus der der Laser strahlt.
Dabei sind allerdings kleine Winkelabweichungen tolerierbar, wie in der Anordnung
im Mefirohr Abb. 3-27 und Abb. 3-28. Um den fokussierten Laserstrahl trotzdem in
eine andere Richtung zu bringen werden weitere Spiegel eingesetzt, oder statt der
sphérisch geschliffenen Konkavspiegel parabolisch geformte Off-Axis-Spiegel [RIE
96] verwendet, mit denen eine 90° Ablenkung mdglich ist.

Es ist sinnvoll die Fabry-Perot Resonanz nach der Resonatorldnge zu unterscheiden.
Fir sehr kurze Abstinde ist die Resonanzfrequenz weit geringer als die
Halbwertsbreite der Absorptionslinie und verdndert das Hintergrundspektrum, was zu
geringen MeBfehlern fuhren kann. Dies betrifft Lingen im mm-Bereich, der bei
Laserdioden und Fotodioden im Gehiduse dem Abstand zwischen Bauteil und Fenster
entspricht. Insbesondere Resonanzen jedoch, deren Frequenz nahe bei der
Halbwertsbreite der Absorptionlinie liegt, sind schwer auszufiltern, da das
Frequenzintervall, in dem die Messung liegt, zu schmal ist, um die Resonanzamplitude
iber mehrere Perioden zu messen. Dadurch kann eine durch FP-Resonanz bedingte
Kurve nicht von einer Absorptionslinie unterschieden werden. Die zugehdrige
Resonatorlidnge liegt im Bereich von 1-10cm. Das sind typische Dimensionen von
MeBkiivetten oder Abstand Laser-Linse. Wie im Kapite! iiber die Harriot-Zelle noch
zu sehen ist, storen Interferenzen ab einer gewissen Resonatorlinge iiberhaupt nicht
mehr, da die Frequenzauflosung des Spekrometers sie nicht mehr erfassen kann. Aber
auch schon vorher konnen hoherfrequente Resonanzen sehr gut vom MeBsignal

getrennt werden und durch entsprechende Filter ausgeblendet werden. Die Fabry-
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Perot-Resonanzen kdnnen also in drei Gruppen eingeteilt werden. Fiir die erste Gruppe
gilt, daf} ihre Frequenz unter der GroBenordnung der Halbwertsbreite liegt. Sie fithren
zu einem verdnderten Hintergrund, der je nach Methode der Hintergrundsberechnung
einen mehr oder weniger groBen Fehler erzeugt. Die zweite Gruppe liegt in der
GroBenordnung der Halbwertsbreite und kann erhebliche Fehler hervorrufen. Sie
miissen durch eine entsprechende Optik-Konstruktion weitestgehend vermieden
werden. Die dritte Gruppe ist mit weit hiherer Frequenz als der Halbwertsbreite auf
das Signal aufmoduliert. Sie kann leicht durch Filterung mit einem Hochpa oder
einem angepassten Bandpaf vollstindig eliminiert werden [MAN 90].

Ein groBes Problem der storenden Resonanzen liegt darin, daB sie zeitlich variieren.
Dadurch kann eine Hintergrundmessung mit der Zeit ungiiltig werden. Grund ist die
thermische Ausdehnung des Resonatormaterials oder die Relaxierung mechanischer
Spannungen im optischen Aufbau. Es geniigen bereits geringste Lingeninderungen
von Bruchteilen der Wellenlinge des Laserlichtes. Deshalb sind Uberlagerungen
mehrerer Fabry-Perot Resonanzen im allgemeinen nicht reproduzierbar, Unter
Umstéinden ergibt sich an ein und demselben Aufbau jeden Tag ein anderes
Transmissionsverhalten, das zwar eine gewisse Zeit stabil bleibt, aber sich auf einer
Zeitskala zwischen Minuten und Stunden wieder dndert.Fiir genaue Messungen ist es

daher unabdingbar, Interferenzen durch geeignete Gestaltung der Optik zu vermeiden.

Auswirkungen von Verschmutzung der Optik

Eine weitere Untersuchung galt der Auswirkung von Verschmutzung der Optik. Diese
kann bei einem Sensorsystem, das trotz rauher Umgebung méglichst keine Wartung
benétigen soll, nicht vermieden werden. Deshalb wurde eine Verschmutzung der Optik
simuliert. Es konnte im Experiment gezeigt werden, daB selbst eine Lichtschwichung
auf 1/1000 keine GenauigkeitseinbuBen erzeugt. Grund dafiir ist zum einen die
MeBmethode, die das Spektrum vor der Bestimmung der Linienparameter auf eins
normiert, und zum anderen die hohe Signaldynamik der Photodioden, mit denen selbst
ein schwaches Lichtsignal rauscharm detektiert werden kann. In der Praxis muB
allerdings der Photostrom entsprechend héher verstirkt werden, wenn das Licht iiber

ein bestimmtes MaB hinaus abgeschwiicht wird. Damit erhéht sich entsprechend der

- 107 -



Kapitel 3 Experimentelle Realisierung

Schaltungsaufwand, wenn das Sensorsystem auch starke Verschmutzungen tolerieren

soll.

Messung von Absorptionslinien von Wasser und Ammoniak

Erste Versuche mit einer 1307 nm-Standard-Laserdiode an Laborluft ergaben eine
Absorptionslinie bei ca. 1308 nm. Weitere Untersuchungen ergaben, daB die
Linienstdrke mit der Luftfeuchte zunahm. Daraufhin wurde das Absorptionsverhalten
von Wasserdampf im Bereich von 1307 nm bis 1311 nm vermessen. Dazu wurde die
Lasertemperatur von 0-70°C durchgestimmt, In Ubereinstimmung mit den Daten des
Molspec-Programmes wurden zwei Linien bei 1307.2 nm und 1308.15 nm gefunden.

Motiviert durch Literaurhinweise [TIE 93], [COO 95] wurden Absorptionlinien von
Ammoniak im Bereich um 1545 nm gesucht, da bei dieser Wellenlidnge ein Laser
verfiigbar war. Es wurden 2 Linien gefunden, bei 1545.3 nm und bei 1546.1 nm,

wobei die erste auch von [TIE 93] angegeben ist.

Messungen mit Stromvariation bei konstanter Temperatur

Alle weiteren Messungen erfolgten mit der schnelleren Methode der
Laserstrommodulation. Wihrend die Methode der Temperaturvariation einen
Abstimmbereich von ca. 4 nm erlaubt, ist mit der Stromvariation nur ein
Abstimmintervall bis typ. 0.5 nm sinnvoll. Dies erlaubt einen Scan iber eine einzelne
Absorptionslinie und reicht aus um die Konzentration eines Zielgases zu bestimmen.
Mit Temperaturabstimmung konnen dagegen mehrere Linien gleichzeitig erfasst
werden. Dafiir sind mit der Stromabstimmung wesentlich schnellere MeBintervalle
mdéglich.

Auf diese Weise konnte die Luftfeuchtemessung mit einer automatischen
Linienauswertung ca. 5 Messungen pro Minute realisiet werden. Eine statistische
Auswertung von 500 Messungen ergab eine Standardabweichung der Linientiefe von
6-10 und einen Fehler des Mittelwertes aus 500 Messungen von 2.5:10°°. Beide Werte
sind fiir die einfache MeBmethode als sehr gut zu bezeichnen. Zudem wurde die
Linienstirke von Wasser bei 1308.2 nm genau bestimmt. 1g Wasser pro m®> Raumluft

absorbiert demnach einen Bruchteil von 55.8-10° des Lichtes.
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Methanmessung und Mefizelle fiir ein portables Mefigerit

Fiir einen portablen Methandetektor wurde eine spezielle MeBzelle gebaut, die die
Erkenntnisse {iber Interferenzen bereits beriicksichtigt. Mit der eigens bei Siemens ZT
KM 4 gebauten Laserdiode mit 1650 nm wurden damit Messungen der Absorption von
Methan durchgefiihrt. Die Laserdiode war auf einem Labortriger nach Abb. 2-28 (b)
aufgebaut. Bei 1651 nm und 10cm Weg wurde eine Auflésung von 20ppm Methan
erreicht. Dies war die Grundlage fiir eine Mikrocontrollergesteuertes Sensorsystem,

welches im néchsten Kapitel beschrieben wird.
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Mit den Erkenntnissen aus den PC-gesteuerten Messungen wurde erstmals versucht,
eine tragbares mikrocontrollergesteuertes Meflsystem zu bauen, um die Vorteile der
optischen Messung fiir Anwendungen in der Gassensorik zu erschlielen. Die
Anforderungen an ein Gerdt waren zunichst fiir ein Methanwarngerit fiir Haushalte
festgelegt worden. Obwohl sich das System genauso fiir einige andere Gassorten
eignet, erscheint die Methanmessung wegen der vergleichsweise starken Linien und
den nicht allzu niedrigen geforderten Nachweisgrenzen als realistische Zielsetzung mit
einem groBen Anwendungspotential aufgrund der weitverbreiteten Erdgasnutzung in
vielen Haushalten und der Industrie. Da Methan nicht toxisch ist, liegt die Gefahr in
der Bildung explosionsfahiger Gemische mit der Luft. Die Explosionsgrenze liegt bei
5%. Ein entsprechendes Warngerit sollte weit vor Erreichen dieser Grenze zuverlissig
warnen. Entsprechend der Europédischen Norm EN50194 fiir Gaswarngerite ist dafiir
eine Alarmschwelle von 1500ppm bis 10000 ppm =zu detektieren. Eine
anspruchsvollere Anwendung ist die Lecksuche von Methan. Hierfiir ist die geforderte
Empfindlichkeit 100 ppm Methan. Andere MeBverfahren weisen in der Praxis
Probleme auf. So sind z.B. Halbleitergassensoren querempfindlich auf viele brennbare
Gase wie z.B Alkohol in Reinigungsmitteln, was zu Fehlalarmen fiihrt. Zusétzlich
weisen diese iber ihre Lebensdauer grofere Drift in Nullpunkt und Sensitivitit auf, so
daB bei ungeniigender Nachkalibrierung Fehlalarme oder noch schlimmer eine zu hohe
Alarmschwelle die Folge sind. Fehlalarme fithren jedoch dazu, daB mit der Zeit der
Alarm nicht mehr Emst genommen wird. Ein weiteres grofles Problem ist der
eingeschrinkte MeBbereich der gebrduchlichen Nachweismethoden. So sind
Flammenionisationsdetektoren (FID) und Chemosensoren nur fiir niedrige
Konzentrationen sensitiv und zeigen eine Séttigung bei hoheren Konzentrationen.
Pellistoren sind fiir Gaswarngerite kritisch, da ihr Ausgangssignal bei hohen
Konzentrationen (iiber 10 %) wieder abnimmt, wodurch eine ungeféhrliche niedrige
Konzentration nicht von einer geféhrlichen hohen Konzentration zu unterscheiden ist.

Leitfiahigkeitssensoren sind bei niedriger Konzentration zu unempfindlich.
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Mit 1500ppm Methan ist nach der Messung Abb. 3-30 eine Absorption von 0.645% zu
erwarten. Da mit der PC-gesteuerten Messung bereits eine Auflésung von 20ppm
erreicht worden war, erscheint auch die Zielsetzung von 100ppm als realistisch.
Dennoch existiert bislang kein derartiger wartungsfreier laseroptischer Gassensor, so
daf} die Erwartungen zunéchst nicht zu hoch gesetzt wurden.

Der Aufbau der Optik ist bereits aus dem vorangegangenen Kapitel bekannt (Abb.
3-27, Abb. 3-28, Abb. 3-29). Die Elektronik wird im folgenden beschrieben.

Schaltungskonzept

Aufgrund der Erkenntnisse mit dem PC-gesteuerten Meflsystem sollte die Messung
mit Stromvariation bei konstanter Lasertemperatur durchgefiihrt werden. Der
Mikrocontroller musste dazu die Aufgaben des PC (siehe Abb. 3-1) iibernehmen. Fiir
die Ansteuerung von Laserdiode und Peltierelement, sowie fiir die Messung der
Temperatur und des Photostromes muBten geeignete Schaltungen entwickelt werden,
die ausreichend priizise und rauscharm waren, um die am PC-Mefsystem eingesetzten
Laborgerite zu ersetzen. Verwendet wurde ein Mikrocontroller vom Typ Siemens
SAB-C501. Dieser befindet sich auf einer Platine mit einem externen 32k-Byte RAM
als Arbeitsspeicher und einem 64k-Byte EPROM als festen Programmspeicher, sowie
weiteren IC’s zur Ansteuerung von LCD-Display und Tastatur. Die Mikrocontroller-
platine war in Abteilung ZT KM 2 bei Siemens fiir universelle Verwendung in der
Steuerung von Gassensoren entwickelt worden und somit vorhanden. Ahnliche
Systeme sind auch als Development-Kit fiir Microkontroller erhiltlich. Fiir das
laseroptische MeBsystem wurde dazu eine weitere Platine fiir die Ansteuerung von
Laser und Photodiode, sowie die Temperatursteuerung neu entwickelt. Insgesamt
miissen von diesem System folgende Funktionen erfiillt werden:

1. Ansteuerung eines Peltier-Elementes

" 2. Temperaturmessung am Laser

3. Temperaturregelung mit der geforderten Genauigkeit von 1/10 °C

4. Betrieb des Lasers

5. Messung des Photostromes

6. Auswertung des MefBsignales
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7. Ausgabe des MeBwertes iiber Schnittstetle und LCD-Anzeige

Fiir die Punkte 3,6 und 7 ist Aufgabe der Software, wihrend fiir 1,2,4 und 6 eine
Schaltung herzustellen war.
Daftir wurde eine spezifische Hauptplatine fiir den laseroptischen Sensor konzipiert®.

Abb. 3-31 zeigt das Blockschaltbild des mikrocontrollergesteuerten Aufbaues.

PT100 Photodiode
Laser
Peltier
[ 0-200mA J l -4V bis +4Vl [0 5 bis 1mA 120 130 Ohm

T T—I Sighalumformung l

Lo | [ew | [ ew | [ ow
| | [ P D B

Ausgange Eingénge

Abb. 3-31: Blockschaltbild mit den Baugruppen der Elektronik. Der Block zur Signal-
umformung verbindet die Bauteile fiir die Gasdetektion (Laser, Photodiode,

Peltierelement und Temperatursensor) mit dem Mikrocontroller (uC).

% Layout und Entwurf der ersten Version wurden von Herrn E. Chemisky (Siemens
ZT MS 2) ausgefiihrt.
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2.2 Aufbau der Elektronik

Die Aufgabe der im folgenden beschriebenen Elektronik besteht darin, die Steuerung
und Erfassung nichtelektrischer GroBen mit dem Mikrocontroller zu ermdoglichen.
Dazu ist eine Signalumformung notwendig, wie (Abb. 3-31) zeigt. Dariiberhinaus
muBte die Schaltung mit der Versorgung durch eine einzige Batteriespannung (8-12 V)
auskommen.

Der Mikrocontroller verfiigt mit den zugehérigen A-D und D-A Wandlem {iber
Spannungsausgabe und Spannungsmessung mit 12-Bit Aufldsung mit einer
Genaugkeit von 2 LSB. In diesem Fall liegen die Spannungen zwischen 0 und 4,095
V, die Aufldsung betriigt ImV. Das bedeutet, daB8 der Fehler bis zu 0,5 mV betriigt.
Abb. 3-31 gibt bereits einen Uberblick iiber die Anforderungen fiir die im folgenden
beschriebenen Schaltungsteile.

Anforderungen an die Schaltungsteile der Hauptplatine

1. Laserstrom:

Das Spannungssignal des DA-Wandlers muB in 0-150 mA Laserstrom iiberfiihrt

werden.
Eingangsgrofe Auflésung Ausgangsgrofie Auflésung
0-4095 mV ImV 0-150 mA 38 uA

Tabelle 3-7: Anforderungen an die Steuerelektronik fiir den Laser.

Wiederholgenauigkeit des Laserstromes:
Dabei ist zu beachten, daB die Schaltung den Laserstrom mit einer ausreichenden

Genauigkeit reproduziert, um die exakte Wellenlinge des Laserlichtes sicherzustellen.
Es ist eine Wellenldngengenauigkeit von 10 pm oder besser wiinschenswert. Dies

entspricht etwa 0,5 mA Anderung des Laserstromes.

Zulissiges Rauschen des Laserstromes:

Das Rauschen des Stromes so klein zu halten, dal die Messung davon nicht

beeintréichtigt wird. Die 12-Bit Auflosung des DA-Wandlers entspricht einer
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Auflosung des Laserstromes von 38 uA und stellt bei diesem System die
Genauigkeitsgrenze dar. Das Rauschen der Schaltung sollte diese Grenze nicht

beeintridchtigen und deshalb deutlich kleiner sein als 38 pA.

3. Photodiodensignal:

Der von der Photodiode erzeugte Strom betriigt typischerweise 0-1mA und soll in eine

Spannung von 0 - 4,095 V iibertragen werden.

Eingangsgrofie Aufldsung Ausgangsgrofie Aufldsung

0-1mA 2,5-10°mA 0-4095 mV ImV

Tabelle 3-8: Anforderungen an die Mefelektronik fiir den Photostrom.

Wichtig ist hierbei wiederum die Ausnutzung des 12 Bit Auflésungsvermogens des
AD-Wandlers. Deshalb solite das Rauschen der Schaltung deutlich unterhalb 0,25 pA
liegen. Eine Absorption von 2,5-10"* stellt somit eine vom AD-Wandler gegebene
Aufldsungsgrenze dar. (Die PC-gesteuerte Messung hatte insgesamt eine

Auflésungsvermogen von 1-10°* erreicht).

4. Temperaturmessung

Die Anforderung ist eine hohe Genauigkeit der Temperaturregelung des Laser iiber die
Lebensdauer des Sensorsystems, da von der Temperatur die Wellenldnge des vom
Laser emittierten Lichtes abhiingt. Die Anforderung an die Wellenldngengenauigkeit
liegt bei 10 pm. Dies entspricht 0,1 °C Temperaturéinderung.

Fir die Temperaturmessung ist beispiclsweise ein PT100-Widerstands-MeBfiihler
geeignet. Um die absolute Regel-Genauigkeit von 0,1°C einzuhalten, soll die
Schaltung zur Temperaturmessung eine Temperaturauflésung von 0,01 °C
ermdglichen. Die Genauigkeit wird in dicsem Fall nicht vom AD-Wandler begrenzt.
Bei einer MeBspanne von beispielsweise 40°C erhilt man bei 12-Bit Aufldsung eine

ausreichende Temperaturauflsung von 0,01 °C.

-114 -



Mikrocontrollergesteuerte Realisierung des Sensorsystems

Eingangsgrofie Auflosung AusgangsgroBe Auflosung
104Q - 120Q 3,85 mQ 0-4095 mV 1mV
10°C-50°C 0,01 °C 0-4095 mV 1mV

Tabelle 3-9: Anforderungen an die Mefelektronik fiir die Temperaturmessung.

5. Peltiersteuerung
Der Betrieb des Peltier-Elementes erfordert, daB die Schaltung aus 0 bis 4,095V eine

Spannung von -2 bis +2V, bei einer Belastbarkeit von 3A erzeugen muf, um sowohl
Kiihlung, als auch Heizung des Lasers zu ermoglichen. An Genauigkeit und Aufldsung
der Schaltung brauchen keine besonderen Anforderungen gestellt werden, da der
Peltierstrom durch einen Regelalgorithmus stindig korrigiert wird. Fiir den
Regelalgorithmus ist es von Vorteil, wenn ein linearer Zusammenhang zwischen DA-
Steuerspannung und Peltierstrom besteht. Da relativ hohe Stréme flieBen konnen,

besteht die Gefahr, dal EMV-Probleme mit den anderen Schaltungsteilen entstehen.

Eingangsgrofie Auflosung Ausgangsgrofie Auflosung

0-4095 mV ImV +2A 10 mA

Tabelle 3-10: Anforderungen an die Steuerelektronik fiir das Peltierelement.

Schaltungsbeschreibung

In diesem Teil der Arbeit sollen die einzelnen Schaltungsteile beschrieben werden,
ohne im einzelnen die Uberlegungen zur Dimensionierung der Bauteile oder
Ubertragungskennlinien von MeBverstirkern zu erldutern, solange es fiir das

Verstindnis der Schaltungen nicht notwendig ist.
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Laserstrom

Der Laserstrom soll von 0 bis 200mA in mdglichst kleinen Stufen verstellbar sein.
Dazu wird vom D-A Wandler ein Spannungsignal von 0-4,095V vorgegeben.
Dariiberhinaus soll ein gewisser Schutz der Laserdiode gewdhrleistet sein. Diese

Vorgaben sind in der Schaltung in Abb. 3-32 umgesetzt.

18V (Batterie) @

Eingang:

N 0.4V
o g e
D-A Wandier

AnRI:
¢ lo-0av=
0-200mA

1
Abb. 3-32: Ansteuerung der Laserdiode. Die Eingangspannung wird auf 1/10 geteilt.
Der Operationsverstdrker ist am Lastwiderstand R3 riickgekoppelt, und steuert
den Transistor so, daf an R3 die gleiche Spannung anliegt. Dies fiihrt zu einem
zur Eingangsspannung proportionalen Strom durch R3, durch den Transistor,
sowie R4 und damit auch durch die Laserdiode. Der grau unterlegte Teil

kennzeichnet eine Schutzschaltung und hat im reguliren Betrieb keine

Funktion.

Die Eingangsspannung vom DA-Wandler wird am Spannungsteiler R1, R2 auf 1/10
geteilt und an den nichtinvertierenden Eingang eines Operationsverstirkers gegeben.
Der invertierende Eingang des Operationsverstdrkers ist mit dem MeBwiderstand R3
verbunden. Der Transistor ist mit seinem Gate mit dem Ausgang des
Operationsverstirkers verbunden und wird so durchgesteuert, bis an R3 die gleiche
Spannung anliegt, wie am nichtinvertiecrenden Eingang des Operationsverstirkers.

Dieser Strom durch R3 flieit dann durch die Laserdiode, wobei gilt: Upp=10-Ugs =
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10-R3-I; p oder I; p = Upa/(R3-10)

Die restlichen Bauteile dienen als Schutzschaltung fiir die Laserdiode:

Der Widerstand R4 stellt eine Strombegrenzung dar, Die Diode D1 schiitzt die
Laserdiode bei Verpolung der gesamten Schaltung. Die Dioden D2-D4 schiitzen die
Laserdiode vor Uberspannung und zu hohen Stréme, da sie ab einer Spannung von
2,1V zu leiten beginnen. Zusétzlich begrenzen sie die Spannung bei falsch
angeschlossener Laserdiode, was bei den hiufig umgestellten Versuchsanordnungen

versehentlich vorkommen kann.

Photodiodenverstirker

Um die Lichtleistung der Laserstrahlung zu messen wird der Strom an der Photodiode
bei OV Diodenspannung, also der KurzschluBstrom gemessen. Der Verstiirker fiir die
Photodiode soll aus dem Photostrom, der je nach Optik im Mikroampere aber auch im
Milliampere-Bereich liegen kann, so rauscharm wie méglich in eine dazu
proportionale Ausgangsspannung von 0 bis 4,095 Volt {iberfiihren. Dabei darf kein
Offset der Ausgangsspannung auftreten, da die absolute Lichtintensitit fiir die
Signalnormierung erforderlich ist. Abb. 3-33 zeigt die Schaltung eines typischen
Photodiodenverstiirkers zur Lichtleistungsmessung.

o

Versorgung +

Ausgang
U=Iphoto*R

oV oV Versorgung -

1 =]

Abb.  3-33:  Strom-Spannungsverstirker — mit  positiver und  negativer
Spannungsversorgung. Die Riickkoppelung tiber R bewirkt eine Spannung von
OV an der Photodiode. Dazu fliefit der Photostrom idiber R ab, so dafi am
Ausgang die Spannung U=Iphoto R anliegt.
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In Abb. 3-33 wird der Operationsverstirker mit einer positiven und einer negativen
Spannung versorgt. Die Ausgangsspannung ist proportional zum Photostrom. Es ist
dabei zuldssig, die positive und die negative Versorgungsspannung unterschiedlich
grol zu wihlen. Die Funktion ist zum Beispiel auch bei kleiner negativer
Versorgungsspannung (Versorgung -) gewihrleistet, aber sie muBl je nach OP Typ
einen Mindestwert Uo aufweisen. Da fiir den geplanten Batteriebetrieb keine negative
Versorgungsspannung zur Verfigung steht, ergeben sich Probleme mit solch einer
Schaltung. Diese 16st der verwendete Schaltkreis durch Einfilhrung einer

Hilfsspannung, die ausreichend groBer als 0Volt ist (ca. 200mV)

e AliSgANG
U=Iphoto*R 1 Uo

Uo =02V
Hilfspotential

Abb. 3-34: Durch Verwendung eines Hilfspotentials Uo kann die Schaltung nach Abb.
3-33 fiir den Betrieb bei einer fehlenden negativen Versorgungsspannung
angepafit werden. Zur Ausgangsspannung addiert sich dann der Wert des
Hilfspotentiales Uo.

Wie in Abb. 3-34 gezeigt, kann also der Strom-Spannungsverstirker nach Abb. 3-33
auch ohne negative Versorgungsspannung betricben werden. Dabei entsteht ein

entsprechender fester Offset Uo, der sich zum Ausgangssignal adddiert. Dieser kann
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mit einem zweiten Operationsverstirker’’, der als Subtrahierer arbeitet, wieder
P

abgezogen werden®®.

Ausgang zum
A-D Wandler
U=lphoto*R+Uo-Uref

+
: Uref

Eingang vom
D-A Wandler

Abb. 3-35: Endgiiltige Form des Photodiodenverstirkers. Aufgrund der fehlenden
negativen Spannungsversorgung fiir den Operationsverstirker muf das
Hilfspotential Uo verwendet werden. Da sich Uo zum Signal addiert, wird eine
Spannung Uref mit dem zweiten Operationsverstirker (rechts) vom Signal

subtrahiert. Im allgemeinen wird Uref=Uo gewdhlt.

TemperaturmeBfiihler

Der TemperaturmeBfiihler hat eine grofie Bedeutung fiir den zuverlissigen Betrieb des
Sensorsystems. Nur bei der exakten Temperaturmessung stimmt die Wellenléinge des
Lasers bei einem bestimmten Strom mit der Absorptionswellenliinge des Lasers
Giberein. Dies ist entscheidend fiir das Auffinden der Absorptionslinie des Zielgases.

Der Laser wird mit dem Laserstrom zwar iiber einen gewissen Bereich vor und nach

" Der zweite Operationsverstirker kann zusitzlich zur weiteren Verstiarkung des Signals
genutzt werden, dadurch wird eine Verteilung der Gesamtverstirkung auf zwei
Operationsverstirker erreicht, was fiir die Signalqualitéit von Vorteil sein kann.

2 Fiir die vorliegende Arbeit wurde dazu folgender Weg gewihit:

Es wurde der subtrahierende Operationsverstirker mit einem D-A Wandler verbunden.
Dadurch kann nicht nur eine beliebige feste Spannung, sondern jeder beliebiger
Spannungsverlauf vom Verstirkersignal abgezogen werden. Dies eroffnet fir die
Signalverarbeitung weitere Moglichkeiten. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden diese
allerdings nicht weiter untersucht.
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dieser Wellenldnge abgestimmt. Je genauer dieser MeBbereich jedoch eingehalten
werden kann, desto genauer ist das MeBergebnis. Da die Halbwertsbreite der
Absorptionslinien typischerweise mit 0,2°C Temperaturdnderung des Lasers
iberstrichen werden kann, soll die Temperatur wahrend des Betricbes des
Sensorsystems ohne Nachkalibrierung iiber Jahre hinweg mit einer Genauigkeit in
dieser GroBenordnung erfasst werden, also auf 0,1 °C. Vorteilhaft ist sicher eine noch
héhere Aufldsung von 0,01 °C, da sonst an den A-D Wandler die Anforderung gestellt
wird, dafl er Spannungen mit weniger als ein Bit Fehler messen kann. Da der A-D
Wandler 4096 Einzelschritte auflost, entsteht so ein Meffenster von ca. 40°C bei einer
Aufldsung von 100Digits/°C.

Als TemperaturmeBfithler war zundchst ein NTC-Widerstand vorgesehen, jedoch
sollte die Schaltung auch mit einem PT-100 Platinwiderstandsthermometer arbciten
kénnen, da dieses bisher schon ohne Probleme am PC-gesteuerten Aufbau benutzt

worden war. Verwendet wurde dazu zunichst die Schaltung nach Abb. 3-36.

OP

Referenzspannung
Ut Ot Ausgang 0-4V
O rrererrem—p—] | zum D-A Wandler

Abb. 3-36: Schaltung fiir die Temperaturmessung mit Widerstandsthermometern

Der Operationsverstirker liegt mit seinem nichtinvertierenden Eingang U+ an einem
Spannungsteiler, und erhélt somit einen konstanten Bruchteil der Betriebsspannung.
Am invertierenden Eingang ist der NTC-Widerstand angeschlossen, die Ausgangs-
spannung Ua des Operationsverstdrkers wird liber den Widerstand Rr an den
invertierenden Eingang riickgekoppelt. Dies hat zur Folge, daB die Spannung Ua
solange ansteigt, bis am NTC die gleiche Spannung anliegt, wie am
nichtinvertierenden Eingang des Operationsverstirkers. Der Strom durch den NTC

flieBt {iber den Widerstand Rr. Je kleiner der Widerstand des NTC ist desto hoher mull
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dieser Strom sein, da ja die Spannung am NTC konstant bleibt. Deshalb hiingt die
Spannung Ua vom NTC ab. Die Differenz Ua - U+ dndert sich um den gleichen Faktor
wie Rotc. Im folgenden wird die Schaltung fiir den Betrieb mit NTC und PT100
MeBwiderstinden diskutiert.

Beispiel fiir Temperaturmessung mit einem NTC:

Ein NTC-Widerstand besitzt einen negativen Temperaturkoeffizienten. Sein

Widerstand sinkt also mit der Temperatur T und zwar niherungsweise nach (Glg. 3-2

(Glg. 3-2) R,, o r

Bei 20°C Temperaturdnderung dndert der NTC seinen Wert typischerweise um 50%.
Da U+ ca. 1V gewdhlt wird und Rr so, dal Ua bei 20°C gleich 3V ist, so wire Ua -
U+ = 2V. Bei 20°C Temperaturerhdhung steigt Ua - U+ um 50% also auf 3V. Dann
ist Ua =4V. Die Auflosung des D-A Wandlers betriigt ImV. 20°C sind demnach 2000
Schritte. Die Temperaturauflssung pro Digit ist etwa 1/100°C. Da der
Temperaturkoeffizient des NTC nicht linear ist, ist die tatséchliche Aufldsung je nach
Temperatur teils besser und teils schiechter als 1/100°C. Nach [FEG 95] kann mit
NTC'’s die geforderte Genauigkeit von 0,1 °C Langzeitstabilitiit zumindest nach einem

Burn-In erfiillt werden.

Beispiel fiir Temperaturmessung mit einem PT100 Widerstand:

Bei 1° C Temperaturinderung dndert der PT100 seinen Wert um 3,850%.. U+ wird
0.3V gewdhlt’. Um die zuldssige Eingangsspannung flir den AD-Wandler
auszunutzen wihlt man Rr so, dal Ua bei 20°C gleich 4V ist, so wire Ua - U+ =
3,7V. Bei 20°C TemperaturerhShung steigt Rpr nur um 20-3,850% = 7,7%.
Entsprechend sinkt Ua — U+ um 7,7% also um 28mV. Die Auflosung des AD-
Wandlers betrigt ImV. Die Temperaturauflésung pro Digit ist also nur etwa 0,7°C.

* Der MeBstrom am PT100 soll 0,1 bis 0,3mA nach Herstellerangaben nicht iiberschreiten,
damit keine merkliche Eigenerwidrmung des PT100 an Luft auftritt. Da aber hier das PT100
direkt auf den Laserhalter aus Aluminium aufgeklebt ist, so daB eine wesentlich bessere

thermische Ankoppelung erfolgt, wurden héhere MeBstdme bis 0,5mA zugelassen.
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Als dritte Moglichkeit wurde ein LM335 Temperatursensor untersucht. Dieser wird
mit einem Strom von typischerweise 1mA versorgt. Der Spannungsabfall Uj,335(T) am
LM335 ist dann mit (Glg. 3-3) gegeben™.

(Glg. 3-3) U psss(T) = 10mV - T[K]

Der LM335 eignet sich daher direkt fiir den Anschlufl an den AD-Wandler, so dafl
keine MeBschaltung erforderlich ist. Um die gewiinschte Aufldsung von 0.01 °C zu
erreichen, reicht dies zwar nicht aus, in den Vorversuchen wurde aber darauf
verzichtet. Um die absolute Genauigkeit von 0,1 °C zu erreichen, mufl auBerdem der

eingeprigte MeBstrom stabilisiert werden.

Wie aus den Beispielen ersichtlich ist diese MeBschaltung fiir genaue Messungen mit
einem PT100 MeBfihler nicht ideal, dennoch waren mit dieser Schaltung
Temperaturmessungen mit einer besseren Genauigkeit als 0,7°C mdglich. Indem der
Mittelwert aus 16 einzelnen Temperaturmessungen als MeBwert verwendet wurde,

konnte eine Genauigkeit von ca. 0,2°C erreicht werden.

Alle 3 MeBfiihler wurden auf einem Peltierelement aufgeklebt, und die Ansprechzeiten
gemessen (Abb. 3-37). Dabei erwies sich der PT 100 als schnellster Sensor und wurde
deshalb ausgewahlt’'. Dariiberhinaus ist beim PT100 auch ohne Burn-In Verfahren
eine ausreichend gute Langzeitgenauigkeit zu erwarten. Zusitzlich besitzt der PT100
als einziger eine genormte Kennlinie (DIN EN 60751) und ist mit einer Genauigkeit
von 10,1 °C austauschbar. Fiir Testzwecke konnen der PT100 und das Peltierelement

problemlos an die Temperatursteuerung des PC-MeBplatzes angeschlossen werden.

3 Beispiel T= 0 °C= 273K => U(273 K)= 2730 mV
3! Es handelt sich um einen Keramik-PT100 in Planartechnik. Die schnellere Ansprechzeit des
PT100 ist auf die diinne ebene Bauform zuriickzufiihren, wodurch einerseits ein besonders
guter Wirmeiibergang entsteht, wenn der PT100 auf eine ebene Fliche aufgeklebt wird, zum
anderen ist die Warmekapazitit des PT100 klein.
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| Abb. 3-37: Vergleich der drei Temperatursensoren bei einem Regelsprung von 10 °C.
| Die Regelung erfolgte auf das PTI00-Signal, NTC wund LM335 sind

|
|
\
mitgemessen.
|
|
|

Als feststand, daB der PT100 im Vergleich mit anderen MeBfiihlern die besten
Voraussetzungen fiir die Temperaturstabilisierung aufweist, wurde die im folgenden

beschriebene, bessere MeBschaltung aufgebaut (Abb. 3-38).
‘ B

efriebsspannung des OP ca.5V

® + © Ausgang 0-4V
- | zum D-A Wandler

Abb. 3-38: Mefischaltung fiir die Temperaturmessung mit Widerstandsthermometern

Der PT100 sitzt jetzt in einer klassischen Wheatstone MeBbriicke. Da es fiir den

Betrieb des Operationsverstirkers vorteihaft ist, wenn die Eingangsspannungen beider
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Eingénge etwa der halben Betricbsspannung entsprechen, ist der PT100 in Serie mit
dem Widerstand R5, so dafl an beiden zusammen etwa die halbe Betriebsspannung
abfillt. Der Widerstand R6 bestimmt die Verstirkung des PT100 Stromes. R4, RS
liegen in Serie mit PT100 und sind so dimensioniert, daf ein Strom von 0.5 mA flieBt.
Fiir 5V Betriebsspannung ergibt das fiir R5 5kQ und R4 5,1 kQ. R1 und R2 sind so

% bei der Temperatur Ty. Also ist die Spannungsdifferenz

am Eingang des OP gleich 0. Andert der PT100 seinen Widerstand, so flieBt iiber R6

gewihlt, dap KL
R2

aufgrund der Riickkoppelung ein Strom, der diese Anderung kompensiert. Fiir den

Strom an R6 gilt:
AU AU
(Glg. 3-4) 1,(T)= -
& T RS + Ry T,)) (RS + R (T)
mit AU=R1/(R1+R2)*U = 0,5*U

U= Betriebsspannung 5V

Die Ausgangsspannung ist dann: Ixs*R6

Man sieht in (Glg. 3-4), daB R5 eine groBe Rolle spielt®’. Wire R5 kleiner, so wiirde
auch R6 kleiner bei gleicher Auflosung®,. Wiirde sich R5 geringfiigig éndern, so hiitte
dies groflen EinfluB. Dadurch wiirde die Langzeitstabilitit der Temperaturmessung
gefdhrdet. R5 wird jedoch benétigt, damit am MeBpunkt PT100 etwa die halbe
Betriebsspannung eingestellt werden kann. Auf RS kann aber verzichtet werden, wenn
man die Briicke mit der halben Spannung versorgt, was leicht mit einem weiteren

Operationsverstirker moglich ist (Abb. 3-39).

32 Beispiel: Temperaturinderung von 0 auf 1°C fiihrt zu PT100 von 100Q auf 100.385€. Mit
AU=2,5V und R6=5kQ ergibt sich fiir Iz, mit (Glg. 3-4) Ize= 37nA. Fiir die gewiinschte
Auflésung 0,01°C/mV bendtigt man fiir R6 einen 2,7MQ Widerstand.
3 Mit AU=2,5V und Ré=1k Q ergibt sich fiir IR6 mit (Glg. 3-4) IR6=795 nA. Fiir die
gewiinschte Auflgsung 0,01°C/mV benétigt man fiir R6 einen 126 kQ Widerstand.
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0

Referenzspannung ca.2v

N
® + Ausgang 0-4V
- ' zum D-A Wandler

Abb. 3-39: Mefschaltung fiir die Temperaturmessung mit Widerstandsthermometern
mit verbesserter Empfindlichkeit

Bei Anderung der Temperatur um 1°C #ndert sich Ins (Glg. 3-4, mit R5=0) um
1,51 pA. Fir 0,01°C/Digit benétigt man fiir R6 einen 66 kQ Widerstand.

Peltierstromversorgung

Transistor Briickenschaltung:

Zur Erzeugung sowohl positiver als auch negativer Spannungen aus einer
Versorgungsspannung dient eine sogenannte Transistor Briickenschaltung, wie sie im
grau unterlegten Teil von Abb. 3-40 dargestellt ist. Die Ansteuerung erfolgt so, daf fiir
positive Spannung am Peltier-Element die Transistoren T1 und T4 leiten. Fiir negative
Spannungen leiten entsprechend die Transistoren T2 und T3. Dazu muB die Spannung
zwischen Peltier+ und der Basis von Transistor 1 etwas groBer als 0 sein (0,7V).
Gleichzeitig muBl die Spannung zwischen Peltier- und der Basis von Transistor 4
kleiner als O sein (-0,7V). Fiir negative Spannung werden die Transistoren T1 und T4
ausgeschaltet, indem die Spannung zwischen Peltier+ und der Basis von Transistor T1

kleiner als -0,7 Volt und die Spannung zwischen Peltier- und der Basis von Transistor
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T4 groBer als 0,7 Volt gewihlt wird*. Dadurch werden gleichzeitig die Transistoren
T2 und T3 leitend, da die Basis von Transistor T1 mit der Basis von Transistor T3
verbunden ist, sowie die Basis von Transistor T2 mit der von Transistor T4, was die

gewiinschte Umpolung bewirkt.

+8V (Datterie) 4V
‘Transistorbrilcke °
oP3

OP1 OoP2 aﬂ?ﬁﬂ’” (Verstirker,
(Treiber) Do up (Treiber) ) 2-fach)
0-8V §-0V
0-4V vom
| D-A Wandler

Abb. 3-40: Schaltung zum Ansteuern des Peltierelementes. Das Peltierelement wird an

den Punkten Up+ und Up- angeschlossen

Ansteuerung der Transistor Briickenschaltung:

Der Ausgang von Operationsverstirker OP1 ist mit der gemeinsamen Basis von
Transistor T1 und Transistor T3 verbunden. Der invertierende Eingang von
Operationsverstirker OP] ist mit dem AnschluBl Peltier+ verbunden. Liegt nun eine
Spannung am nichtinvertierenden Eingang des Operationsverstirker OP1, die grofier

oder kleiner als die Spannung am AnschluB Peltier+ ist, so steigt bzw. fillt die

34 Es sollte beachtet werden, daB es einen Betriebsbereich von jeweils 0,7V bis +0,7V
zwischen Basis und Peltieranschluf gibt, in dem keiner der Transistoren leitet. Das fiihrt dazu,
daBl beim Betrieb des Peltierelementes mit sehr kleinen Spannungen ein Schwingen der
Schaltung auftritt, da die ansteuernden Operationsverstirker OP1 und OP2 zwischen diesen
Spannungen keine negative Riickkoppelung erhalten. Dieses Problem kann jedoch durch
geeignete zusdtzliche schaltungstechnische Maflnahmen gelost werden. Durch diese
Schaltung ist aber andererseits sichergestellt, da} nie zwei zusammenhingende Transistoren,
wie zum Beispiel T1 und T3 gleichzeitig leiten, was ja dic Batteric kurzschlieen wiirde.
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Ausgangsspannung von Operationsverstidrker OP1. Dadurch wird Transistor T1 oder
Transistor T3 eingeschaltet und der Basisstrom erhéht, bis die Spannung von Peltier+
der Spannung am nichtinvertierenden Eingang des Operationsverstirker OP1
entspricht. Deshalb liegt am AnschluB} Peltier+ immer die gleiche Spannung Up+ wie
am nichtinvertierenden Eingang des Operationsverstirker OP1 an. Analog liegt am
Anschlul Peltier- immer die gleiche Spannung Up- wie am nichtinvertierenden
Eingang des Operationsverstirkers OP2 an. Der Zweck der Schaltung ist es, die
Spannung Up am Peltier-Element mit der Ausgangsspannung Uda des D-A Wandlers

zu steuern. Die Bezichungen zwischen beiden Spannungen zeigt Tabelle 3-11.

Kiihlen Neutral Heizen
Uda [V] 0 2 4
Up+[V] 0 4 8
Up- [V] 8 4 0
Up [V] -8 0 8

Tabelle 3-11: Abhdngigkeiten der einzelnen Spannungen am D-A Wandler und am

Peltierelement voneinander.

Um diese Beziehungen zu realisieren mu8 am Eingang des Operationsverstirker OP1
also stets die doppelte Spannung anliegen, wie am D-A Wandler Ausgang. Der
Operationsverstirker OP3 ist deshalb so beschaltet, daB er die Spannung des D-A
Wandlers verdoppelt und an den Eingang des Operationsverstirker OP1 weitergibt.
Am Eingang des Operationsverstirkers OP2 soll die Spannung genau entgegengesetzt
zu der am Operationsverstirker OP1 sein. Deshalb ist dieser iiber den
Operationsverstirker OP4, der als Spannungsinverter geschaltet ist, mit dem Ausgang

von Operationsverstirker OP3 verbunden.

2.3 Softwarekonzeption und Messungen

Die Software iibernimmt alle Mef- und Regelaufgaben fiir das ganze Sensorsystem.

Diese sind:
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Fiir die Temperatursteuerung;:
- Einlesen des Temperaturwertes
- Berechnung des Peltierstromes anhand eines Regelalgorhytmus
- Ausgabe des Peltierstromwertes
Fiir den Laser und die Photodiode:
- Ausgabe der Laserstromwerte
- Einlesen der Photostromwerte
Berechnung der Gaskonzentration aus den Photostromwerten

Ausgabe der berechneten Gaskonzentration per Display und RS232-Schnittstelle

Anfangs wurde das Programm #hnlich wie die PC-gesteuerte Messung mit
Stromsteuerung (Abb. 3-19) konzipiert, wobei die Verarbeitungsgeschwindigkeit des
Rechners beziehungsweise des Mikrocontrollers die benétigte Zeit flir einzelne
Programmschritte vorgab. Die Losung dieser Probleme besteht darin, einen Teil des
Programmes einem genauen Zeitablauf zu unterwerfen. Mikrocontroller stellen hierfiir
die sogenannten Interrupts zur Verfiigung.

Das zugehorige Programm gliedert sich daher in zwei Teile, wie in Abb. 3-42 gezeigt:
Der erste Teil ist die Interrupt-Routine:

Die Interrupt-Routine hat groBe Ahnlichkeit mit dem PC-Programm fiir die Messung
mit Temperaturvariation (Abb. 3-4), obwoh! hier wegen der schnelleren Messung der
Strom variiert wird. In der Interrupt-Routine ist der zeitliche Ablauf der Messung
geregelt und die Temperaturregelung realisiert. Dariiber hinaus werden die Melwerte
erfafit und dann an die Hauptroutine zur Verarbeitung iibergeben. Im einzelnen ist hier
festgelegt zu exakt welcher Zeit sich bestimmte Vorginge wiederholen, wie
Temperatur messen und Peltier-Strom nachregeln, sowie der zeitliche Verlauf fir den
Laserstrom und die Zeitpunkte zum Messen des Photostromes. Dieser zeitlich
festgelegte Ablauf ist Voraussetzung fiir das Funktionieren der Temperaturregelung
mit einem PID-Algorithmus. Abb. 3-41 zeigt diesen Ablauf in der Interrupt-Routine
anhand des Laserstromes. Der Laser soll moglichst die Messung unter immer gleichen
Startbedingungen ausfiithren. Die richtige Temperatur des Laserhalters ist dafiir zwar

eine ausreichende Grundvoraussetzung. Es hat sich aber gezeigt, daB es fiir hohe
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Genauigkeitsanforderungen nicht nur auf die Temperatur des Laserhalters ankommt.
Einen kleinen EinfluB hat dic Zeit seit dem Ende der letzten Messung, bzw. die
Vorgeschichte des Laserstromes. Dies kann darauf zuriickgefiihrt werden, da der
Laser zwischen zwei Messungen eine geringfiigige Abkiihlphase durchlduft. In dieser
wird der Temperaturgradient zwischen dem Laserchip und dem Laserhalter, der ja
nahezu konstante Temperatur hat, abgebaut®. Dieser Effekt wirkt sich auf die

Kennlinie der Laserleistung aus und erschwert die Normierung der MeBkurve.

35 Es kann mit einer Niherungsrechnungrechnung gezeigt werden, daf3 allein der Abstand
zwischen dem Lasergehduse und dem Peltierelement bei einer konstanten Verlustleistung des
Lasers von 100mW einen Temperaturunterschied im Bereich von 1/10°C hervorruft (Abstand
Peltier-Laser Smm, Querschnitt des Halters 2x10mm, Material Aluminium). Die thermische
Masse des Laserhalters bewirkt, daf8 es etwa 200ms dauert, bis mit 100mW eine Erwirmung
um 0,1°C erfolgt. Deshalb hat neben dem Laserstrom und der Temperatur des Laserhalters
auch die zeitliche Vorgeschichte des Laserstromes eine Bedeutung fiir die tatsichliche
Temperatur des Laserchips zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dabei kommen noch eine Kette
weiterer Wiérmeleitwiderstinde und Wiarmekapazititen im Ubergang vom Halter zum
Gehiiuse, im Gehduse und im Chip selbst hinzu. Dies ist die Ursache dafiir, daB der Laser im
Pulsbetrieb hohere Lichtintensitit liefert als bei konstantem Betriebsstrom.
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Laserstrom
gl

Ruhezeiti MeBzeit Zeit

Abb. 3-41: In der Interrupt-Routine erzeugter Verlauf des Laserstromes. Durch die
Interruptsteuerung werden die Zeitabldufe des Laseroptischen Gasdetektors
geregelt. Anschaulich lift sich das am Beispiel des Laserstromes darstellen. In
der Mefizeit wird der Laserstrom von einem Anfangswert kontinuierlich bis zu
einem Schlufiwert erhéht. Dabei wird der Photostrom gemessen. In der
Ruhezeit werden die Mefiwerte als Array von typischerweise 100 MefSpunkten
an die Hauptroutine iibergeben. Zusdtzlich wird in der Ruhezeit die Temperatur
des Laserhalters gemessen und Abweichungen vom Sollwert durch Anderung

des Peltierstromes gegebenenfalls angepaf3t.

Der zweite Teil ist die Hauptroutine:

Sobald der Laserstrom in der Interrupt Routine einen MeBzyklus erfahren hat, kénnen
die Werte des Photostromes an die Hauptroutine ibergeben werden. In der
Hauptroutine werden diese MeBwerte dann ausgewertet und die Absorptionsparameter
bestimmt. Die Hauptroutine arbeitet nicht in einem exakten Zeitraster, sondern je nach
Programmlénge unterschiedlich schnell. Da im allgemeinen das Hauptprogramm
wihrend eines Zyklus der Interruptroutine die Auswertung nicht beendet, werden erst
dann wieder Daten an die Hauptroutine tibergeben, wenn die Auswertung durch die

Hauproutine beendet ist.
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Abb. 3-42: Aufbau des Programmes fiir den Sensorbetrieb. Die Interruptroutine gibt
den Zeitablauf fiir die Messung, aber auch fiir die Regelung der Temperatur

yor.

Die erste Aufgabe zur schrittweisen Inbetricbnahme des Geriites bestand in der
Programmierung der Temperaturregelung. Da sie durch Software erfolgt, sind
beliebige Regelverfahren schnell umsetzbar. Es wurde zunichst eine PID-Regelung
konzipiert [SCH 91],[LUN 96],[UNB 97]. Dabei stellte sich heraus, daB eine PI-
Regelung vollig ausreicht. Daher wurden weitergehende Konzepte wie z.B. Fuzzi-
Regelung [ALT 93] nicht mehr untersucht.

Eine Ergéinzung des verwendeten Reglers ist, daB die Regelung nur in einem
bestimmten Bereich um den Arbeitspunkt eingesetzt wird. Bei zu groBer Abweichung

wird einfach auf volles Heizen oder Kiihlen geschaltet.
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Besonderes Augenmerk mufl bei der Programmierung auf die Eigenheiten des
einfachen 16Bit-Mikrocontrollers gelegt werden. Das bedeutet, daB moglichst mit
ganzen 16Bit Zahlen gearbeitet wird. Wahlweise positiv ganzzahlig 0-65535(WORD-
Variable) oder von -32767 bis 32767(integer-Variable). Schon durch einfache
Division treten schnell Probleme zumindest mit der Genauigkeit auf zB:
65535/32768=1, weil der Rest hinter dem Komma schlicht abgeschnitten wird. Bei
Multiplikation und Addition wird der zur Verfiigung stehende Wertebereich leicht
iiberlaufen. Fatal ist, daB dabei keine Fehlermeldung generiert wird. Es wird lediglich
der darstellbare Rest der Zahl als Ergebnis vorgelegt. So ist beispielsweise
65535+1=0. Bei einer Temperaturregelung kann das dazu fithren, daB statt einem
notwendigen Heizvorgang plétzlich auf volle Kithlung gestellt wird. Eine mégliche
Strategie wire nun, den Wertebereich nur teilweise zu nutzen, um so derartige
Uberliufe zu vermeiden. Daraus resultiert dann eine geringere Genauigkeit. Im Falle
des PI-Reglers wire zum Beispiel die Temperatur nur auf 0.5°C stabil. Als Alternative
bleibt nur Mdglichkeit, die Rechenoperationen stindig auf Uberldufe zu {iberwachen.
Das bedeutet, daB vor der Durchfiihrung einer Rechenoperation untersucht wird, ob sie
zu einem Uberlauf fiihrt. Gerade bei der Temperaturregelung besteht der Hauptteil des
Programmes in solchen Abfragen. Der Mikrocontroller bietet zwar die Mdglichkeit,
FlieBkommazahlen zu verwenden. Diese bendtigen jedoch den doppelten
Speicherplatz  einer normalen 16Bit-Zahl und Rechenoperationen dauern
durchschnittlich 4mal so lange. Fiir schnelle Routinen ist dies daher moglichst zu
vermeiden. Das komplette Programm fiir die Methangas-Messung kommt zum
Beispiel in der Endfassung mit einer einzigen FlieBkomma-Berechnung pro
Einzelmessung aus.

Die Einstellung der Regelparameter erfolgte nach der Methode von [SCH 91], wobei
der I-Teil ausgeschaltet wird, und der P-Teil so lange erhoht, bis sich eine
Regelschwingung einstellt. Aus diesem kritischen Wert konnen geeignete

Naherungswerte fiir den P- und I-Teil einer PI Regelung abgeleitet werden.

Analog wurde die Laserstromsteuerung programmiert und anschliefend die

Signalaufnahme der Photodiode. Mit diesem ersten System wurden dann ldngere
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Messungen durchgefiihrt, um die Stabilitit des Verfahrens zu bestimmen.

Beschreibung der Hauptroutine

Die Hauptroutine hat die Aufgabe aus den MefBwerten fiir den Photostrom die
Absorptionsparameter zu bestimmen. Dabei wird generell von einem lorentzférmigen
Absorptionsprofil ausgegangen. Die gesuchten Parameter sind Tiefe und
Halbwertsbreite der Linie. Die Tiefe der Linie entspricht der Gaskonzentration und ist
daher besonders interessant. Dagegen gibt die Halbwertsbreite an, wie hoch der
Gasdruck ist. Das Produkt aus Breite und Tiefe der Linie ist somit ein MaB fiir die
Teilchendichte. Das Integral iiber die Absorptionslinie entspricht ebenso der
Teilchendichte. Da es fiir die Messung von Driicken bereits sehr gute Sensoren gibt,
sind also die Konzentration und die Teilchendichte von allen Mefiwerten am
bedeutendsten. Deshalb wird in der Hauptroutine versucht, diese beiden Werte

moglichst genau aus den gemessenen Rohdaten zu bestimmen.

Auswertung durch Ableitung der MeBikurve
Eine einfache Moglichkeit ist es, die erste Ableitung der Rohdaten zu berechnen. Man
kommt damit schnell zu einer Kurve, die wesentlich besser das Vorhandensein einer
Absorptionslinie erkennen 148t als die zugehérigen Rohdaten. Sofort 148t sich die
Position der Wendepunkte bestimmen, und damit die Halbwertsbreite. Die
Berechnung der Nullstellen der 2. Ableitung liefert den Abstand der Wendepunkte.
L
V3

kleiner als die volle Halbwertsbreite (FWHM). Fiir die GauBverteilung ist der Abstand

Fiir die Lorentzverteilung (Glg. 2-14) ist der Abstand um den Faktor = 0,577
um —-1—=1,20 grofler als FWHM. Bemerkenswert ist, daB die GauBkurve einen
vIn2

kleineren Abstand der Wendepunkte als FWHM hat und die Lorentzkurve einen
groBeren Abstand als FWHM. Dies ldBt sich beim Betrachten beider Kurven (Abb.

2-7) nachvollziehen.
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1,5
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Rohdaten V' Ableitung

Abb. 3-43: Excel-Simulation einer typischen Kurve aus gemessenen Rohdaten. Um aus
den Rohdaten das Lorentzprofil einer Absorptionslinie zu ermitteln, kann die
Ableitung herangezogen werden. Man erkennt sofort, daf} in der Ableitung das
Absorptionsprofil besser sichtbar wird, als in den Rohdaten. Zusdtzlich zeigt
die Ableitung eine fallende Tendenz, was durch die Krimmung der

Laserkennlinie verursacht wird.

Da die Kurve nur in Form diskreter Werte vorliegt, wird jeder Punkt der Ableitung aus
der Differenz zweier benachbarter Mefipunkte errechnet. Deshalb addieren sich in der
Ableitung dic Rauscheffekte dieser beiden MeBpunkte. Gleichzeitig sind zwei
benachbarte Mefipunkte im allgemeinen kaum voneinander verschieden. Deshalb ist in
der Praxis die Ableitung wesentlich stirker verrauscht, als die Rohdaten. Um eine
moglichst gute Auflosung aus den Mefidaten zu erzielen, ist daher die Bildung der

Ableitung kein optimaler Weg?®.

Auswertung durch Bestimmung einer Hintergrundkurve und Normierung

Es ist besser wie bei der PC-Messung erst eine Normierung der Rohdaten
durchzufiihren. Abb. 3-44 zeigt die Vorgehensweise. Um die Normierung durchfiihren
zu konnen wird erst eine Hintergrundkurve bestimmt. Diese soll mdglichst genau dem
Ergebnis entsprechen, welches eine Absorptionsmessung bei der Gaskonzentration 0
ergeben wiirde. Dazu wiirde es geniigen, einmal eine Referenzmessung durchzufiihren.

Leider hat sich gezeigt, daB derartige Referenzmessungen mit der Zeit ungiiltig

36 Dies wird verdeutlicht in einem Vergleich mit der folgenden Methode in Abb. 3-45.
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werden, das heiflt, daf} sich dieser Hintergrund #ndern kann. Verantwortlich sind
temperaturabhéingige Interferenzen, Drift durch Alterung der Komponenten,
Verschmutzung und Dejustage der Optik sowie Aufwirmzeiten bei Inbetricbnahme
des Gerites. Fiir eine Sensoranwendung wird allerdings Wartungsfreiheit gefordert.
Deshalb ist es notwendig, daB die Bestimmung des Hintergrundes kontinuierlich
erfolgt, moglichst ohne Kalibrierung durch die zusitzliche 0-Messung.

2 11
wﬂ“&ds&-ﬁ* ey
15 ”**W 1 eee::cwe:::::e
142~ 09
-~ Rohdaten »  normierte
05 +—m— - 08
~&- Hintergrund 07 Kurve
0 ,

Abb. 3-44: Aus den gemessenen Rohdaten soll das Absorptionsprofil gewonnen
werden. Die Abbildung zeigt eine Excel-Simulation dieses Vorganges. Zundiichst
wird versucht aus den Rohdaten einen Hintergrund zu generieren. Er entspricht
einem Ausschnitt aus der Laser-Kennlinie aus der Abb. 3-20. Als Niherung

37

wird dazu eine quadratische Funktion verwendet *’. Der Quotient aus

Hintergrund und Rohdaten liefert dann die normierte Absorptionskurve.

Fir die Bestimmung des Hintergrundes werden allerdings mnicht alle Mefpunkte
verwendet, sondern die Kurventeile vor und nach der Absorption, also ausserhalb der
Linie als Stiitzpunkte verwendet. Dazu dienen die Kurvenabschnitte vor und nach der
Absorptionslinie. In Abb. 3-44 wiren dies beispielsweise die Punkte 1 bis 6 und 14 bis
20. Durch beide Abschnitte wird je eine Gerade gelegt. Da die Kurve aufgrund der
Laserkennlinie gekriimmt ist haben diese beiden Geraden eine unterschiedliche
Steigung. Aus der Differenz beider Steigungen 148t sich diese Kriimmung berechnen.
Ebenso 18t sich die Steigung der ganzen Kurve aus dem Mittelwert beider Steigungen

berechnen. Sobald der Hintergrund vorliegt, wird die Transmission durch

*" Da die Kennlinie eine Kriimmung aufweist, reicht eine lineare Niherung nicht.
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Quotientenbildung  aus MeBkurve und Hintergrund berechnet. In  der
Transmissionskurve wird dann das Minimum gesucht. 1- Minimum ist die gesuchte

Tiefe der Absorptionslinie.

Vergleich zwischen Auswertung mit Ableitung und Auswertung durch
Normierung unter Beriicksichichtigung des Rauschens

Ein wesentlicher Vorteil der Auswertung durch Normierung liegt in der verbesserten
Auflsungsfahigkeit gegeniiber der Bewertung der Ableitung. Um dies zu zeigen ist in
Abb. 3-45 ein Vergleich beider Methoden durchgefiihrt. Man erkennt in diesem
Beispiel deutlich die Vorteile der Methode der Kurvennormierung, da hier die
Rauschbreite kleiner ist, als der Signalhub. Dagegen zeigt die Ableitung einen

kleineren Signathub, als die zugehérige Rauschbreite®.

3% Eine erhebliche Verbesserung des Ableitungssignals ist allerdings méglich, wenn die
Ableitung des Photodiodensignals analog erfolgt, wie dies z.B. bei Lock-In Verstirkern der
Fall ist. Allerdings muf3 dann die Lichtintensitdt, die zur Bestimmung der Absorptionsstirke
erforderlich ist, noch zusitzlich gemessen werden.
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Abb. 3-45: Vergleich der beiden Methoden zur Signalgewinnung, links Ableitung des
Rohsignals, rechts Normierung. Dazu wurde das Rohsignal mit einer
Rauschfunktion ijberlagert, deren Rauschen halb so grof ist, wie die

Absorptionsstirke, das heiftt, das Signal-Rausch-Verhdlmis (SNR) ist 2:1.

Gleichzeitige Auswertung von Ableitung und Normierung zur sicheren

Identifikation von Absorptionslinien und fiir den Funktionstest

Die Bestimmung des Minimums der Transmission reicht nicht aus, um eine
Absorptionlinie eindeutig zu identifizieren. Ein Minimum in der Transmission kann
auch durch Rauschen oder UnregelmiBigkeiten in der Kennlinie verursacht sein. Liegt
dagegen das Transmissionsminimum im richtigen Abstand zwischen einem Minimum
und einem Maximum der Ableitung, so liegt mit Sicherheit eine Absorptionslinie vor.
Deshalb ist dieses einfache Kriterium im Auswerteprogramm integriert. Sobald obige
Bedingung zutrifft wird dies am Gerdt durch eine Leuchtdiode oder im Display
angezeigt. Leider ist es nicht fiir geringe Absorptionstiefe geeignet, da wie gezeigt die
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Ableitung dann zu stark rauscht. Deshalb wird bei kleinen Signalen nur das
Transmissionsminimum ausgewertet. Mit einem Priifgas kann der Anwender jedoch
jederzeit den Sensor auf Funktion Oberpriifen. Alternativ kann das Gehduse von
Laserdiode oder Photodiode mit dem Zielgas gefiillt werden. Dadurch kann eine

kontinuierlicher Selbsttest wihrend des Betriebes stattfinden.

Bestimmung geeigneter Laserstromverliufe

Die nichste Untersuchung galt der Verbesserung der Kennlinie, die sich bei der
Messung ohne Gas zeigt. Gewlinscht ist eine Kurve, die mdglichst genau der
Laserkennlinie entspricht. Wird eine Stromrampe nach Abb. 3-41 verwendet, ist dies
nicht der Fall, wie (Abb. 3-46) zeigt. Wie in der Bildunterschrift schon erldutert fangt
der Laserchip zum Zeitpunkt des Einschaltens an, sich zu erwidrmen, was zu einer
Verringerung der Lichtleistung fithrt. Gleichzeitig wird aber der Laserstrom erhéht,
weshalb insgesamt die Lichtleistung dann doch ansteigt, allerdings mit verringerter
Steigung. Um das Einschaltverhalten des Lasers zu untersuchen, wurde statt einer
Stromrampe nach dem Einschalten der Laserstrom fiir 120ms konstant gehalten. Das
Ergebnis zeigt Abb. 3-47. Direkt nach dem Einschalten beginnt die Lichtintensitit
abzunehmen, da sich der Laserchip erwédrmt. Dies bedeutet nicht, da8 sich der
Laserhalter erwiirmt, da dessen Temperatur sich aufgrund der hohen Wirmekapazitit
gar nicht so schnell dndern kann, und ansonsten durch die Temperaturregelung nach
jedem MeBzyklus korrigiert wird. Der Grund ist vielmehr, dafl sich auf dem Weg
zwischen Laserchip und Lasergehduse, und dann vom Gehduse zum Halter ein
Temperaturgradient ausbildet. Aus Abb. 3-20 geht hervor, dal die Lichtleistung des
Lasers bei 40 °C etwa um 40% niedriger ist, als bei 20 °C. Somit dndert sich die
Leistung des Lasers um 2%, wenn die Temperatur um 1 °C geéindert wird. In Abb.
3-47 #ndert sich die Lichtleistung um etwa 1% wihrend der ersten 20 ms, was darauf
schlieBen 148t, daB sich nach dem Einschalten zum Laserhalter ein Temperaturgradient

von ca. 0,5 °C aufgebaut hat.
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Abb. 3-46:Hier ist gezeigt, wie sich die Lichtintensitit verhilt, wenn der Laser nach
einer Ruhezeit eingeschaltet wird und dann der Strom erhoht wird, wie es in
(Abb. 3-41) dargestellt ist. Obwohl der Strom linear erhSht wird, folgt die
Lichtintensitdt nicht diesem Verlauf, da mit dem Zeitpunkt des Einschaltens die

Erwdrmung des Laserchips einsetzt, was fiir den Zeitraum der ersten 20 ms

einen gegenldufigen Effekt bewirkt.
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Abb. 3-47: Das Verhalten der Lichtintensitdt an einer Laserdiode nach dem
Einschalten. Aufgrund der lokalen Erwdrmung des Laserchips durch die in
Wiirme umgesetzte elektrische Verlustleistung verringert sich der Wirkungsgrad

der Laserdiode.

Der beschriebene Effekt ist in den ersten 20 ms stets am stirksten. Im Falle der
Stromrampe fiihrt er dazu, daB die konvexe Kennlinie des Lasers in den ersten 20 ms
in einen konkaven Verlauf gezwungen wird. Da der Effekt einige Prozent Abweichung
in der normierten Kurve bewirkt stort er die Detektion von Absorptionslinien im
Bereich unterhalb 1%o erheblich. Daher wurde der Laser durch einen Strom I wihrend
der Ruhezeit auf eine erhohte Temperatur gebracht, so daB er bei Beginn der
Stromrampe schon die passende Temperatur hatte. Leider erhoht dieses Verfahren den
Gesamtstromverbrauch des Sensorsystems, welches ja tragbar und batteriebetrieben
sein sollte, so daBl die Betriebsdauer mit einer Batterie verkiirzt wird. Zusétzlich mul
der geeignete Strom wihrend der Auszeit erst im Versuch ermittelt werden, denn er ist
abhéingig von den thermischen Gegebenheiten wie Laserhalter, Gehduse und Bauart
der jeweiligen Laserdiode. Als bessere Losung zeigte sich ein anderes Verfahren. Da
die Kennlinie nach ca. 20 ms stets in einen ausreichend geraden Verlauf iibergeht,
werden einfach die MeBwerte aus den ersten 20 ms nicht ausgewertet und die Rampe
entsprechend um 20 ms verldngert. Damit ergibt sich ein Verlauf des Laserstromes wie
in Abb. 3-48, der fur alle weiteren Arbeiten zufriedenstellende Ergebnisse liefern

konnte.
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Abb. 3-48: Endgiiltiger Verlauf des Laserstromes fiir die Absorptionsmessungen. Der
Strom Iy wihrend der Ruhezeit, in der keine Messung erfolgt, ist zundchst 0.
Durch den Vorlauf von ca. 20-40 ms bei einer Mefdauer von 200 ms kénnen
die beschriebenen Einschalteffekte vermieden werden, wie sie entstehen, wenn
der Verlauf aus Abb. 3-41 gewdhit wird. Die Laserdiode wird dadurch wihrend
der Mefzeit gleichformig erwdrmt, wodurch die gemessene Intensitit auch

gleichformig ansteigt.

Messung der Methankonzentration

Eine Messung von 0 bis 10000 ppm Methan wurde durchgefiihrt (Abb. 3-49). Dafiir
wurde der gleiche optische Aufbau wie bei der PC-gesteuerten Methanmessung
verwendet. Das Ergebnis entspricht der Messung am PC-gesteuerten Mefplatz (Abb.
3-30), jedoch ist ein stdrkeres Rauschen des MeBwertes zu verzeichnen. Die
Aufldsung des Konzentrationswertes ist nur noch 50 ppm gegeniiber 20 ppm am PC-
gesteuerten Mefplatz. Dies ist auf die vereinfachte Auswertemethode zuriickzufiihren.
Wihrend am PC einen Lorentzkurve auf die MeBwerte angepasst wurde, sucht der

Mikrocontroller nur nach dem Minimum der Absorptionskurve.




Kapitel 3 Experimentelle Realisierung

0.1 . ,
u S
1 i
1 i
0.01 S
TR 5 + o
= ] 1;
: 1 +
c 1E-3 - {”‘”‘d
= ] * JHENE
5 ] ooy
3 1E-4 + it
< E FrErHr
1E-5 . . , . . .
0 2 4 6 8 10 12

Zeit [min)

Abb. 3-49: Messung von Methan von 0 bis 10000 ppm analog Abb. 3-30, bei 1651 nm
mit 10 cm Weg. Bei niedrigen Konzentrationen unter 333 ppm treten
gleichzeitig villig falsche Mefiwerte auf, die auf die zum Zeitpunkt der Messung
noch fehlerhafte Auswertesoftware des Mikrokontrollers zuriickgefiihrt werden

konnten. Bis auf diese ist es jedoch festzustellen, daf3 die Konzentrationstufe von
0 ppm auf 100 ppm mefibar ist.

Querempfindlichkeit

Nunmehr besteht die Moglichkeit dieses Sensorsystem auf Querempfindlichkeit zu
testen. Aufgrund des Sensorprinzips sind keine Querempfindlichkeiten zu erwarten, da
die Tiefe einer spezifischen Absorptionslinie des Methangases ausgewertet wird.
Keines der Vergleichsgase weist eine Absorption im gemessenen Spektralbereich auf,
auBer Ethanol. Ethanol weist jedoch keine Absorptionlinie, sondern eine breite Bande
auf [MOL 93]. Fiir das gemessene Spektrum bedeutet dies eine Anderung der
Gesamttransmission, die aber durch die Normierung automatisch korrigiert wird.

Dazu wurde mit einem Aufbau des Mefirohres wie in Abb. 3-29 Nummer 3 gezeigt das
Sensorsystem an den GasmefBplatz der Abteilung ZT KM 2 angeschlossen. Zugleich
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lieferte ein SnO, Gassensor des Herstellers Figaro ein Vergleichsignal (Abb. 3-50).
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Abb. 3-50: Vergleich der Querempfindlichkeit des laseroptischen Systems zur
Gasdetektion mit einem SnO-Sensor (Figaro). Verwendet wurden die Gase
Wasserstoff, Sauerstoff, Wasser und einige Kohlenwasserstoffe. Dabei ergab
sich keine mef3bare Querempfindlichkeit des Laseroptischen Methansensors

(untere Kurve).

2.4 Gewihrleistung der Langzeitstabilitiit

Da es das Ziel war, einen wartungsfreien Sensor zu entwickeln, muBte untersucht
werden wie und ob sich die Eigenschaften des Geriites nach lingerer Betricbsdauer
dndern wiirden. Dazu war bereits bekannt, daB8 die verwendeten Siemens-Laserdioden
eine groBere Lebensdauer als 10* h haben, was einem Dauerbetrieb von iiber einem
Jahr entsprechen wiirde. Unbekannt war, ob sich die Wellenliinge und die Kennlinie
dndern, da fir den eigentlichen Einsatz in der digitalen Nachrichtentechnik
Anderungen, die in der Spektroskopie entscheidend sein konnen, keine Rolle spielen.
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Als zweiter wichtiger Punkt tritt die Temperatursteuerung auf. Bei ungeniigender
Stabilitdit der Temperaturregelung wiirde ndmlich ebenfalls die Wellenlingen-
abstimmung des Lasers im falschen Bereich arbeiten und die Absorptionslinie nicht

mehr erfassen.

Durchfiihrung der Dauermessung

Um die Langzeitstabilitit des mikrocontrollergesteuerten Systems zu untersuchen,
wurde eine Messung der Luftfeuchte bei 1308nm mit 20 cm Weg realisiert. Als
Referenz wurden zwei Thermohygrographen (THG 1, THG 2) verwendet. Damit
wurden die Luftfeuchte und die Temperatur am Sensor stindig aufgezeichnet. Die
Luftfeuchte bestimmt der Thermohygrograph anhand der Lingeniinderung eines
Haares. Das Gerit THG 1 besitzt ein synthetisches Haar, das Geridt THG 2 besitzt ein
RoBhaar. Fiir den laseroptischen Sensor wurde ein Aufbau nach Abb. 3-29 Bild 1
gewihlt, wobei fiir den Gaszulauf ein Miniaturventilator anstelle des Gummistopfens
angesetzt wurde. Somit wurde die Luft im MeBrohr permanent durch Umgebungsluft
ausgetauscht. Es ist von Vorteil, daB die Luftfeuchte stidndig leichten Schwankungen
(Tag/Nacht) unterliegt, denn damit ist es jederzeit mdglich, die Funktion des
Sensorsystems zu kontrollieren. Da die Raumtemperatur keinen groflen
Schwankungen ausgesetzt ist, geniigt es die absolute Feuchtemessung mit dem Laser

mit der Messung der Thermohygrographen zu vergleichen.
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Abb. 3-51: Aufbau des Dauerversuches fiir Lufifeuchtemessung. 1a,b: Thermohygro-
graphen (Lufifeuchteschreiber), 2: Ventilator zur Beliiftung des Mefrohres,
3:Mefrohr mit laseroptischem Sensor laut Abb. 3-29, 4: Microkontroller-
Steuerung, 5: Netzteil 8V

Uber eine RS232 Schnittstelle war der laseroptische Luftfeuchtemesser mit einem
MeB-PC verbunden, und lieferte jede Minute einen MeBwert der Luftfeuchte an den
PC. Im PC wurden diese Werte dann lediglich abgespeichert und spiter ausgegeben.
Die MeBwerte beinhalten mehrere Betriebsparameter des Sensorsystems. Fiir die

Auswertung sind davon zwei wichtig:

1. Absorptionstiefe aus einer Einzelmessung [107°]
2. Kriimmung der MeBkurve
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Vorversuche zur Luftfeuchtedauermessung

Bevor der Dauerversuch gestartet werden konnte waren Vorversuche notwendig.Dabei
fiel auf, daB} die laseroptische Messung zwar den gleichen Mittelwert aufwies, wie die
Thermohygrographen, daf aber der MeBiwert periodischen Schwankungen unterworfen
war, die mit der Temperatur des Mefirohres korrelierten. Abb. 3-52 zeigt eine Messung
iiber Nacht, bei der die Luftfeuchte nahezu stabil war®,

261 Dauermessung wahrend emner Nacht

ﬂdiode mit Fenster

"
x
L

Temperatur des
Mefrohres [*C]

Meflwert des

Zett

Abb. 3-52: Lufifeuchtemessung mit dem Lasersensor iiber Nacht. Obwohl die
Lufifeuchte nahezu konstant war, oszilliert der Mefiwert in bestimmten
Zeitabschnitten. Die Temperatur dndert sich wdhrend genau dieser

Zeitabschnitte.

Daher wurde auf einen Interferenzeffekt geschlossen. Der Verdacht fiel auf die
verwendete Photodiode, da diese ein Gehduse mit planparallelem Fenster besitzt. Sie
wurde gegen eine Photodiode ohne Fenster aufgebaut war ausgetauscht. Nach dieser
Anderung waren die Oszillationen des MeBwertes bei Temperaturinderung behoben.
Dannach korrelierte die laseroptische Luftfeuchtemessung ausgezeichnet mit den

Thermohygrographen.

¥ Im allgemeinen éndert sich die Feuchte nur langsam, aufler bei Wetterumschwiingen, wo
sich die relative Feuchte in den Labors um mehr als 20% &dndern kann, z.B. bei einem
Gewitter. Dies liegt daran, daf3 die Laborluft klimatisiert ist. Da in der Nacht die Laborrdume
nicht betreten werden und die Tiiren geschlossen bleiben, ist ein schneller Luftaustausch
unterbunden.
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Abb. 3-53: Wiederholung des Experimentes von Abb. 3-52 mit einer Photodiode ohne

Schutzfenster. Bei nahezu gleichem Temperaturverlauf unterbleiben die

Oszillationen.

Durchfiihrung der Luftfeuchtemessung iiber ein Jahr

Nachdem eine gute Stabilitit des MeBsignals erreicht worden war, sollte in der
folgenden Untersuchung das Verhalten im lingeren Dauerbetrieb untersucht werden.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang vor allem, ob die Wellenlinge des Laserlichtes
Giber einen so langen Zeitraum stabil gehalten werden kann, da die Auswertung der
Absorption  andemnfalls prinzipiell unméglich wird. Eine Anderung der
Empfindlichkeit der Messung und der Stabilitit des Nullpunktes ist dagegen
tolerierbar, da dafiir GegenmaBnahmen moglich sind (Verlingerung des optischen
Weges, Verbesserung des Auswerteverfahrens). Der Sensor wurde ein volles Jahr
ununterbrochen betrieben. Die einzige Ausnahme bildet eine Kontrollmessung nach 4
Wochen, da nach einem Umbau im Labor der Sensor kein Absorptionssignal mehr
fand. Die Ursache war eine kalte Litstelle in der TemperaturmeBschaltung. Nach der
Behebung des Fehlers* lief der Sensor weitere 51 Wochen. Der Sensor fiihrt alle 1,5s
einen MeBzyklus aus, jedoch wurde nur jede 40. Messung ausgegeben, um nicht zu

grofe Datenmengen zu erzeugen.

“* Bei der Behebung muBte der Sensor nicht neu eingestellt werden.
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Ergebnisse der Luftfeuchtemessung iiber ein Jahr:

- Die Wellenlénge des Laserlichtes dnderte sich um 15 pm/a (Picometer pro Jahr). Dies
entspricht einer Temperaturdnderung von 0,18 °C oder einer Stroménderung von 0.94
mA.

- Das laseroptische Spekrometer zeigte eine Drift des MeBwertes. Diese entspricht
einer Absorptionsénderung von 1%o.

- Die Intensitdt des Lichtes an der Photodiode hat abgenommen. Der Maximalwert am
AD-Wandler lag zu Beginn der Dauermessung bei 4,0 V, nach der Dauermessung
3,65V.
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Abb. 3-54: Drift der vom Laser emittierten Wellenlinge tiber ein Jahr

-148 -



Mikrocontrollergesteuerte Realisierung des Sensorsystems

150 - . T ; T " THGH 75
100 fmrme- | 50
50 I - ; ___f"—\ Av\jmv‘ THG2 1 25
L g )]
_ o[ LASER Ly e \/\,\ o 2
2 sl W:ochen:-Maxml:'num 125 °.;.
E 0 10 20 ' 30 I 0 50 . 60 %
a ]
5 10 V\;ocllien'MirI\im;Jml e ” "g
g 100 THGE"..- 50 “_15
50 [ A / THG 2%
e e, WDt ~ 1o
LASER NV - ]
-50 : -25
N . . . \/ ]
0 10 20 40 50 60

30
Zeit [Wochen]

Abb. 3-55: Drift des Sensorsignales im Verlauf eines Jahres. Der Maximalwert und
der Minimalwert der Lufifeuchte fiir jede Woche sind verglichen mit den
Mefiwerten von zwei Thermohygrographen (THG 1, THG 2).

Grund der Langzeitdrift des Sensorsignales

Eine Uberpriifung des Sensorsignales zu Beginn der Dauermessung im Vergleich mit
dem Signal nach Ende der Dauermessung zeigt Abb. 3-56. Man sicht, daB der
Hintergrund in diesem Zeitraum nicht stabil geblieben war. Das Auswerteprogramm

sucht nach einem lokalen Minimum in der Mitte der Kurve zwischen Punkt 45 und 60

und bildet die Differenz zu 1. Auf diese Weise kam es zur Drift der MeBwerte (Abb.
3-55).
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Abb. 3-56: Anderung der Transmissionskurve im Verlauf eines Jahres.

Die Bildung des Hintergrundes erfolgte wie beschrieben an Kurvenabschnitten vor und
nach der Absorptionskurve. Hier wurde an den Punkten 10 bis 30 und an den Punkten
80 bis 100 die Steigung bestimmt. Aus beiden Steigungen wurde die Kriimmung und
Steigung fiir ein Polynom 2. Grades berechnet. Der konstante Anteil wurde am Punkt
25 ermittelt. Deshalb decken sich alle Kurven in (Abb. 3-56) in den Punkten 10 bis 30
und 80 bis 100 weitgehend und durchlaufen am Punkt 25 den Wert 1. Wie man sicht
hat dieses Auswerteverfahren dazu gefiihrt, daBl eine Drift des Nullpunktes um liber
2,5-107 erfolgt ist. Gleichzeitig ist nach einem Jahr Betrieb das MeBsignal in vollem
Umfang erhalten geblicben. Die Abweichung des Hintergrundes ist in der
GroBenordnung wie die bereits beobachteten Fabry-Perot Effekte durch das
Lasergehduse in Abb. 3-13.Tabelle 3-2.

Diskussion des Dauerversuches

Der Dauerversuch hat gezeigt, dafl sich bereits der erste entwickelte laseroptischer
Sensor flir den Dauerbetrieb eignet.
Die Wellenlidnge des Laserlichtes hat sich 15pm pro Jahr verdndert. Dies ist etwa die

Grofle der Halbwertsbreite einer Absorptionslinie und muBl bei der Auslegung von
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laseroptischen Sensoren fiir den Dauerbetrieb beriicksichtigt werden. Mdglicherweise
ist auch die Temperaturmessung verbesserungsfahig, beispielsweise durch Vierpunkt-
messung des Temperatursensors.

Die Nullpunktdrift betrug 2,5%o. Dieser Wert kann mit einer besseren Auswertetechnik
mit Sicherheit verbessert werden. Da es sich um einen Fabry-Perot Effekt des

Lasergehiuses handelt, kann auch versucht werden, Laser ohne Gehiuse einzusetzen.

2.5 Methansensor zweiter Prototyp

Der erste mikrocontrollergesteuerte Sensor war sowoh! fiir die Methangasmessung bei
1651 nm, als auch im Dauerversuch zur Luftfeuchtemessung erfolgreich erprobt
worden. Die erste Version wies noch einige praktische Nachteile in der Leistungs-

fahigkeit und in der Handhabung auf:

- Drift des MeBiwertes iiber ein Jahr zu grof3

- MebBzelle bietet den Bauelementen Laserdiode und Photodiode keinen Schutz
gegen Spritzwasser und starke Luftstrdmung (Temperaturstabilisierung wird
erschwert)

- Stromverbrauch zu hoch fiir lingeren Batteriebetrieb (8V/0,5A)

- sperrige MeBzelle"

- Batterichalterung am Gerét ist nicht vorgesehen

- Mechanischer Aufbau nicht geniigend robust, zu viele Kabel

*! Bei der Suche von Gaslecks im Freien werden laut Aussage von British Gas bei konkretem
Verdacht Locher in den Boden gebohrt, da sich das Gas unter Asphalt oder Beton ansammelt.
Die MeBsonde sollte so schlank sein, dafl sie in ein solches Loch paBt (Durchmesser 11-16

mm).
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Konzept

Eine zweite verbesserte Version sollte als Gasdetektor zur Suche von Methangaslecks
geeignet sein und die genannten Nachteile nicht mehr aufweisen. Das Gerit sollte
ausserdem folgende Leistungsmerkmale aufweisen:

- tragbares Gerit

- Sensitivitiit von 100ppm Methan

- Betriebsdauer von 10 h mit einer Batterie

- Schlanke Bauform der Meflsonde, geeignet fiir Bohrldcher ab 11 mm

Eine Sensitivitit auf Methan von besser als 100 ppm war bereits im Labor erreicht
worden. Durch den Einbau von Fenstern zum Schutz der Bauteile wurde eine
Verschlechterung  durch  Fabry-Perot Interferrenzen befiirchtet. Um  dem
entgegenzuwirken wurde die Absorptionsldnge von 10 cm auf 20 cm vergroBert. Die
Absorption von 100 ppm Methan betriigt 0,0043/m. Bei 20cm Weg entsprechen 100
ppm 0.86%0 Absorption.

Aufgrund der Drift in der Langzeitmessung von Luftfeuchte war bekannt, daB der
Nullpunkt auf Dauer nicht stabil ist. Die Drift betrug bei der Luftfeuchtemessung
2,5%0. Fiir den neuen Aufbau wurde ein dhnlicher Wert erwartet. Da sich dieser
Hintergrund langsamer als wihrend eines MeBtages dndert, wurde ein Tastschalter
vorgesehen, der zur Eichung auf den Wert 0 gedriickt werden kann.

Zur Reduktion des Stromverbrauches wurde ein kleineres Peltierelement eingebaut
und die Schaltung fiir eine geringere Betriebsspannungen von 5,5-8 V statt 8-12 V
ausgelegt, um sie mit 6V Akkus betreiben zu kénnen.

Das Gehiuse des Mikrocontrollers wurde mit einer Halterung fiir gebriuchliche Akkus
aus dem Camcorder Bereich versehen. Diese sind mit 6 V Nennspannung und
verschiedenen Kapazitéten von 1,7 bis 5,0 Ah erhiltlich.

Vom Gehduse der Elektronik zur Mefsonde wurde ein flexibles Kabel mit

Zugentlastung und Knickschutz verwendet.

Aufban der Optik

Um den gewlinschten sehr schlanken Aufbau zu realisieren wurde das MeBrohr nicht

-152 -



Mikrocontrollergesteuerte Realisierung des Sensorsystems

wie bei der ersten Version (Abb. 3-27, Abb. 3-28, Abb. 3-29) mit einem Hohlspiegel
ausgestattet. Stattdessen wurde die Photodiode am Ende und die Laserdiode am
Anfang des Mefirohres eingebaut. Dies war auch dadurch méglich, daB die
Laserdioden nunmehr mit integrierter Optik zur Verfiigung standen (Abb. 2-28), und
daher {iber einen kollimierten Strah! verfiigten, der den Hohlspiegel als abbildendes
Objekt unnétig macht. Der Halter fiir das MeBrohr und die Laserdiode auf dem
Peltierelement wurde als Handgriff mit 32 mm Durchmesser ausgefiihrt. Das Mefrohr
selbst, an dessen Ende die Photodiode von einem Fenster geschiitzt sitzt, wurde als
gelochtes Rohr mit 8 mm Innen- und 10 mm AuBendurchmesser ausgefiihrt. Das Rohr
besteht aus Kohlefaserverbundmaterial um hochste Steifigkeit zu erreichen. Im Rohr
verbindet ein Koaxialkabel mit 1,8 mm Durchmesser die Photodiode mit dem
Handgriff. In Abb. 3-57 ist schematisch der Aufbau in der beschriebenen Form
dargestelit, Abb. 3-58 zeigt ein Photo mit der Laserdiode auf dem Peltiereclement und
den Ubergang vom Handgriff zum MeBrohr der Sonde

Anschiulkabel Keilfenster
der Photodiode / \
o ‘j " B

Laserdiode auf Photodiode
Peltierelement

erbindungskabel
+ zur Elektronik

Abb. 3-57: Schema vom Aufbau der 2. Mefsonde mit schlankem Mefrohr und

Keilfenstern.
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Abdeckung Position
(zurtickgeschoben) Dichtung des Fensters

Peltierelement Laser Kabel zur Photodiode MeRrohr

Abb. 3-58: Detailphoto der 2. MeBsonde

Auswahl und Einbau der Fenster

Der Aufbau mufite zum Schutz der Bauteile mit Fenstern ausgefiihrt werden. Aufgrund
der zu erwartenden Fabry-Perot Interferenzen konnten keine planparallelen Fenster
verwendet werden. Die Ldsung besteht in der Entspiegelung der Fenster oder in
keilformigen Fenstern. Es war vorgesehen, die Fenster von der Seite des Melweges
her reinigen zu konnen. Bei Verwendung einer Anti-Reflex Beschichtung bestand die
Befiirchtung, die Beschichtung konnte nach einigen Reinigungen Schaden nehmen.
Dadurch wiirde die Qualitdt der Messung aufgrund nachlassender Entspiegelung nicht
mehr ausreichen.

Daher wurde die Variante mit keilformigen Fenstern bevorzugt. In Vorversuchen
stellte sich heraus, daB keilférmige Fenster aufgrund der Reflexe an den nicht
entspiegelten Oberflichen zu erhebliche Interferenzen mit anderen optischen

Komponenten fiihren kénnen.
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Keilfenster
Reflex 2 \ / MeRstrahl
LASER o
\ ' winkel o
Reflex 1 -
Reflex 2 Kc/ailfenst\er
n
Refex ! “\ /I)\ /7 / MeRstrahi
I LASER S .
TR /R
Winkel 3

Abb. 3-59:Optimale Winkellage bei keilformigen Fenstern. Vom Keilfenster selbst
werden keine Interferenzen gebildet, jedoch unter Umstinden von den

eingezeichneten Reflexen 1 und 2.

Unter Beachtung der Einbaulage konnen keilférmige Fenster so eingebaut werden, daB
diese Interferenzen minimiert werden. Bei geeigneter Wahl der Winkel o und P
gelingt es, stérende Riickreflexe in den Laser oder andere optische Komponenten zu
vermeiden. In Vorversuchen im Laboraufbau auf einer optischen Bank zeigte sich, daB
es nicht geniigt, o so zu wihlen, dal Reflex 1 und Reflex 2 wie in (Abb. 3-59)
symmetrisch zu Laserstrahl liegen. Es erwies sich als notwendig, den Winkel B
ungleich 0 zu wihlen, um die Reflexe zusitzlich vom Laser wegzulenken. B darf aber
nicht zu grof} gewihlt werden, da dann die Intensitit der Reflexe groBer wird, bis hin
zur Totalreflexion. In den Vorversuchen wurde der gesamte optische Aufbau aus
Laserdiode, zwei Fenstern und Photodiode so lange optimiert, bis stérende
Interferenzen kleiner als die Absorption von 50 ppm Methan wurden, also kleiner als
043%o Transmissionsdnderung.

Nut fir Kabel-
Durchftihrung

Abb. 3-60: Quarzglasfenster (10° Keilwinkel)
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Der verwendete Keil hat einen Keilwinkel & = 10° und besteht aus Quarzglas. Der
MeBstrahl (A=1651 nm) wird vom Keil um 5,06° abgelenkt. Die optimalen Winkel
waren o = 7,5° und B = 6°. Die Keilfenster wurden in der Glaswerkstatt der Siemens
AG/Neuperlach aus einem grofien Keil von der Fa. Edmund Scientific [EDM 98] mit

einer Bohrkrone ausgesigt. Fiir die Kabeldurchfiihrung wurde eine Nut eingesigt.

Justierung der Optik

Wie aus Abb. 3-61 ersichtlich, 148t sich der Laserhalter in Langléchern nur in einer
Ebene verschicben. Die zweite, dazu senkrechte Richtung wird durch Drehen des
MeBrohres eingestellt. Dies ist moglich, da der Lichtstrahl wegen des keilférmigen
Fensters einen Knick erfahrt. Die Richtung, in die der Strahl abgeknickt wird, ist
abhéngig von Orientierung des Keiles. Ist die Einstellung gefunden, wird das Mefrohr

in den Handgriff eingeklebt.

e Y
R
i R .
‘. ?"""""
& AR
X [}xsER e
o Keilfenster

Abb. 3-61: Prinzip der Justierung der Optik: X-Richtung durch Verschieben des
Lasers und Y-Richtung durch Verdrehen des Keilfensters.

Gesamter Aufbau des 2. Prototyp

Der gesamte Aufbau ist als tragbares MeBgerit zum Aufspiiren von Methanlecks
konzipiert. Daher verfiigt es liber einen Trageriemen und ein von oben ablesbares
Display. Die MeBsonde ist iiber 1m hochflexiblem Kabel mit der Elektronik

verbunden. Der Akku ist an der Gerédteunterseite aufgesteckt.
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+ — 200 mm ———>

Abb. 3-62: Gesamtansicht des 2. Prototyps des laserptischen Gasdetektors fiir Methan
im betriebsbereiten Zustand.
- A: Mikrocontrollersteuerung mit Display und Bedienungselementen auf der
Oberseite, (1) Akku 6V/3,44h, (2) Trageriemen.
- Nicht sichtbar: Buchse der RS 232-Schnittstelle.
- B: Mefsonde mit 200 mm optischem Weg.
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%
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E e REMENG T W] D onal 2100 Lawms Yhethans Delentos ;«4

Abb. 3-63: Display und Bedienelemente. Funktionen: "Set Zero"=Nullabgleich, "Zero
off" =Nullabgleich aus, "Illlum"= Displaybeleuchtung, "On/off'= Ein/Aus-
Schalter. Leuchtdioden: "Zero on"= Nullabgleich aktiviert, "Temp

ready"= Temperatur des Lasers ist auf Sollwert, "Error"= Temperatur des

Lasers nicht auf Sollwert.

Abb. 3-64: Aufbau der Mikrocontrollersteuerung. 1: Display und Schalter-Platine, 2:
Mikrokontrollerplatine, 3: Hauptplatine, 4: Schnellwechselhalterung fiir Akku

MebBverfahren

Beim Prototyp 2 wurde das MeBverfahren, welches fiir den ersten mikrocontroller-
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gesteuerten Aufbau (Prototyp 1) beschrieben wurde, verbessert.

1.003 e
S 1.002 [ oleranzbereich 1
B 1.001 [N Jj \\
i —

& 1.000 N > -
G i / / S
£ 0.999 F———ry

0.998 lepunkF

0.997(; i Toleranzbereich 2

20 40 60 80 100
Stromanderung [a.u.]

Abb. 3-65: Transmissionskurve bei Gaskonzentration 0 gemessen mit dem Prototyp 2.
Die Transmissionskurve ist dargestellt mit vertikalen Linien, die einer
Absorption von + 100ppm Methan entsprechen. Die Transmissionskurve wird
beim Fixpunkt auf den Wert eins normiert. Bei kleiner Absorption wird das
lokale Minimum nur im Toleranzbereich 1 akzeptiert, bei grofer Absorption

wird ein breiterer Bereich zugelassen (siehe Text unten).

Die Normicrung erfolgt wie beschrieben mit einem Polynom 2. Grades, bei dem
Kriimmung und Steigung an die Punkte 4 bis 24 und 78 bis 98 angepaBt werden.
Zusitzlich ist die Kurve geglittet, um Fabry-Perot Interferenzen von kurzer
Periodendauer auszufiltern. Falls entsprechend einer Absorptionslinie Minimum und
Wendepunkte zueinander passend gefunden werden, wird ein groBerer
Toleranzbereich fiir den MeBpunkt des Minimums zugelassen. Dadurch wird zum
einen erreicht, dafl bei geringen Gasmengen der MeBwert weniger schwankt, da die
Transmissionskurve gréflere Abweichungen aufweist, wie in Abb. 3-65 zu schen ist.
Zum anderen werden grofere Gasmengen auch dann noch sicher detektiert, wenn die
Wellenlinge des Lasers nicht mehr ihrem Sollwert entspricht. Der Kurvenverlauf zeigt
die typischen UnregelméaBigkeiten, die von Interferenzen verschiedener Periodendauer,
aber in diesem Mafistab auch von der Kennlinie der Laserdiode erzeugt werden. Die
Kurve (Abb. 3-65) ist iiber einen lingeren Zeitraum stabil (kein Rauschen), hat aber

einen temperaturabhéngigen Anteil (siche unten, Messungen bei British Gas).
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Messungen

Vom Prototyp 2 wurden drei Exemplare gebaut. Sie wurden bei einer bekannten

Gaskonzentration von 1Vol% Methan in Luft kalibriert. Zwei der Gassensoren wurden

bei British Gas in GroBbritannien einer Tauglichkeitsiiberpriifung als Gasspiirgerit

unterzogen. Gemessen wurden dabei:

1.

R e A o

Sensitivitdt

Querempfindlichkeit

Empfindlichkeit auf Erdgas unterschiedlichen Methangehaltes
Nullpunktdrift Giber 1 Stunde

MeBwertdrift tiber 1 Stunde bei 950 ppm

Genauigkeit und Linearitit

Luftdruckquerempfindlichkeit

Temperaturgang 0 bis 50 °C

Simuliertes Gasleck im Windkanal

10. Empfindlichkeit gegeniiber KFZ-Abgas an einer belebten Strale

11. Empfindlichkeit gegeniiber Abgas eines KFZ mit Gasmotor

Alle nun folgenden Messungen stammen aus den Labors von British Gas:
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1 Sensitivitit
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Abb. 3-66: Automatischer Pulse und Stufen Test. Die Spitzenwerte an den
Pulsanfiingen sind Artefakte bedingt durch das Regelverhalten der Gasmischeinheit.
Das Referenzgeriit ist nicht niher bezeichnet. Die Konzentration wurde urspriinglich

in Lower Explosion Level LEL angegeben und umgerechnet (5%Vol=100%LEL).

2 und 3 Querempfindlichkeit und Empfindlichkeit auf verschiedeneErdgase

- 50 - I I 1 i \?‘% 4 T T T ]
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Abb. 3-67: Keine Querempfindlichkeit auf feuchte Luft oder Ethan war mefbar (links)
(50% LEL = 2,5 Vol%). Die Sensitivitit auf Erdgas hingt erwartungsgemdf

vom Methangehalt der Erdgassorte ab (rechts).
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4 Nullpunktdrift
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Abb. 3-68: Drift von Nullpunkt und Mef3wert iiber einen lingeren Zeitraum. Der
Nullpunkt drifiete bei dieser Messung pro Stunde etwa 30 ppm, der MefSwert bei
Gaskonzentration 1000 ppm Methan um 20 ppm*.

6 Genauigkeit und Linearitit
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Abb. 3-69: Genauigkeit und Linearitit. (INQ4 ist ein British-Gas Standard)

*2 Nach eigener Erfahrung driftet die Sensitivitit nicht sondern nur der Nullpunkt
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7 Luftdruckquerempfindlichkeit
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Abb. 3-70: Druckabhdngigkeit des Mefsignales von 1000 ppm Methan

Das MeBsignal zeigt eine Druckabhéingigkeit, die nach der Simulationsrechnung (Abb.
2-10) nicht erwartet wurde. Die Ursache kann zum einen in einer unzureichenden
Simulationsrechnung mit Lorentz- statt Voight-Profil liegen. Eine zweite mogliche

Ursache ist das Auswerteverfahren, da fiir die MeBpunkie ein Gléttungsalgorithmus

benutzt wird. Dadurch wird das Minimum der Kurve abhingig von der Linienform

(= druckabhéngig)
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Temperaturgang
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Abb. 3-71: Temperaturgang des Nullpunktes zwischen 0 und 50 °C. Neben den
Schwankungen um 50 ppm mit kurzer Periodendauer, die mit Interferenzen
erklirt werden kann, erfolgt eine langsame Drift mit 100 ppm. Die
Temperaturmessung an Mefirohr und Laser erfolgte mit LM 335
Temperatursensoren, die im Sensorsystem fiir Kontrollzwecke integriert

wurden.
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Abb. 3-72: Temperaturgang bei 1000 ppm Methan. Der Fehler ist nicht auf die
Anderung der Linienform (Abb. 2-10) zuriickfiihrbar, da der Temperaturgang
der Optik (Interferenzen) einen weit gréfieren Einfluf hat (Abb. 3-71).

Simuliertes Gasleck im Windkanal
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Abb. 3-73: Windkanalaufbau. Es wurden zwei Sensoren getestet. Ein Sensor direkt in

der Lufistrémung. Der zweite Sensor war mit einem Schlauch iiberzogen, und

wurde von einer Pumpe zwangsbeliifiet.
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Abb. 3-74: Resultat der Windkanalmessung an einem nachgestellten Gasleck.

Zwischen Version mit und ohne Pumpe sind keine signifikanten Unterschied zu

sehen. Vorbeistromendes Gas wird von beiden Versionen sicher detektiert.

Windgeschwindigkeit und Gasmenge sind nicht beschrieben.
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10 und 11 KFZ-Abgas an einer Strafle und Abgas eines KFZ mit Gasmotor

MeRwert [ppm]

=
5

Zeit [Minuten]

Abb. 3-75: Sensorsignal an einer belebten Strafle iiber 40 Minuten. Es wird keine
Empfindlichkeit auf KFZ-Abgase deutlich
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Abb. 3-76: Sensorsignal in der Nihe eines mit Erdgas betriebenen KFZ. Unver-
branntes Abgas wird detektiert.
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Resumee der British-Gas Tests

Der erste tragbare Methansensor mit laserspektroskopischem Detektionssystem wurde

positiv und vielversprechend beurteilt. Im einzelnen sind jedoch Verbesserungen

wiinschenswert:

Noch nicht erwihnt wurde Empfindlichkeit des Sensor auf Vibration und rasche
Bewegung. Die Probleme resultieren aus der nicht ausreichenden Steifigkeit des
MeBrohres. Der erste Sensoraufbau war hier vollig unempfindlich.

Die Drift des Nullpunktes ist fiir eine Auflésung von 10 ppm Methan noch zu groB
Der Test unter verschiedenen Umgebungstemperaturen zeigt, daB noch
Interferenzen in der Optik vorhanden sind.

An beiden Gerdten war wihrend der 6-monatigen Testphase keine Kalibrierung

notwendig geworden.

Die Vibrationsempfindlichkeit kann durch ein stabileres MeBrohr ausreichend

verbessert werden. Die Interferenzen kénnen durch Entspiegelung der Fenster noch

wesentlich minimiert werden.
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Allgemein

Ausgangspunkt der Arbeit war dic systematische Entwicklung eines Sensorsystems
zur Gasdetektion mit Laserdioden-Absorptions-Spektroskopie. Ein solches System ist
nach Einbau einer Laserdiode mit der geeigneten Wellenlinge ohne weitere
Anderungen fiir verschiedene Gase geeignet. Dies wurde mit der Messung der
Luftfeuchte, der Messung von Ammoniak und Methan gezeigt. Als Pilotanwendung
wurde die Messung von Methangas bei 1651 nm Lichtwellenlinge ins Auge gefasst.
Fir die Suche von Erdgaslecks und als Explosionswarngerit fiir Haushalte besteht hier

ein grofer Bedarf an verbesserten Sensoren.

PC-gesteuerter MeBplatz

Dazu wurde zuniichst ein PC-gesteuerter MeBplatz mit externen Steuer- und
Mefigeriten aufgebaut und damit zwei geeignete MeBmethoden fiir die direkte
Absorptionsmessung untersucht. Diese sind die Abstimmung der Laserwellenldnge
durch Anderung der Gehéusetemperatur und die Abstimmung durch Anderung des
Laserstromes. Beide Methoden fiihren zu einer Erwdrmung der Laserdiode und damit
zur Anderung der Wellenléinge des ausgestrahlten Lichtes, so daB ein ausreichender
Wellenldngenbereich tiberstrichen werden kann, um eine Absorptionslinie eines Gases
aufzunehmen. Es zeigte sich, daB durch Anderung der Gehéusetemperatur eine breitere
Abstimmung der Wellenldnge mdglich ist als mit Stromédnderung. Mit der
Temperaturabstimmung dauerte eine Einzelmessung ca. 60 s. Mit Stromabstimmung
dauerte eine Messung etwa 10 s. Beide MeBzeiten konnen noch wesentlich verringert
werden. Fiir die Anderung der Gehdusetemperatur licgt die Grenze im
Sekundenbereich. Fiir die Abstimmung durch Stroménderung liegt die Grenze dagegen
im Millisekundenbereich.

Da die Stroménderung ausrcichende Abstimmung ermdglicht, aber wesentlich

schneller erfolgt, als eine Anderung der Gehiusetemperatur, wurde fir das
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Sensorsystem die Wellenlingendnderung durch Stroménderung gewihlt. Die
Einstellung der Grundwellenldnge erfolgt durch Thermostatisierung der
Gehdusetemperatur.

Da die Laserdiode mit der geeigneten Wellenlinge fiir die Methandetektion noch nicht
zur Verfiigung stand, wurden die ersten Untersuchungen mit Standard-Laserdioden fiir
die Nachrichteniibertragung auf Glasfaserkabeln verwendet. Damit konnte eine
Luftfeuchtemessung bei 1305 nm und eine Ammoniakmessung bei 1545 nm realisiert
werden. Anhand der Luftfeuchtemessung wurde die Auflosung von 1,7-10%
Transmissionséanderung ** bei einer Einzelmessung erreicht.

Das System wurde auf den Einflul von Verschmutzung der Optik untersucht. Es
konnte gezeigt werden, dal mit der verwendeten Methode eine Reduzierung der
Lichtintensitit am Detektor um Faktor 1000 toleriert werden kann, so daB der Sensor
fiir den langjihrigen Einsatz ohne Reinigung geeignet ist.

Eine Langzeitmessung iiber 5-Tage zeigte keine meBbare Drift. Dabei lag die
Auflésung durch Mittelung iiber 100 Werte bei 2:10.

Die Messung der Absorption von Ammoniak war im Einklang mit Literaturwerten.

Im Hinblick auf ein tragbares MethanmeBgeriit wurde eine MeBzelle entwickelt, die
den Optikaufbau auf dem Experimentiertisch ersetzt. Es wurden erste
Methanmessungen mit einer 1651 nm Laserdiode durchgefiihrt. Dabei konnte eine
Aufldsung von +20 ppm Methan erreicht werden.

Es zeigte sich, dall die Messung in Threm Auflosungsvermégen durch Fabry-Perot
Resonanzen beeintrichtigt wird. Diese werden vom optischen Aufbau verursacht. Sie
sind in praxistauglichen Systemen aufgrund der Notwendigkeit optischer Fenster zum
Schutz der Optoelektronischen Bauelemente unvermeidlich. Es wurden allgemeine
Regeln zur Vermeidung der Fabry-Perot Resonanzen erarbeitet. Damit konnte erreicht
werden, daB die verursachten Stérungen kleiner als die geforderte Genauigkeit des

Methandetektors von 100 ppm sind.

 3-fache Standardabweichung
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Mikrocontrollergesteuertes Sensorsystem, erster Prototyp

Mit dem PC-gesteuerten Aufbau waren die Grundlagen fiir ein mikrocontroller-
gesteuertes Detektionssystem erarbeitet worden. Alle Funktionen des PC-gesteuerten
Systems wurden nun in einer mikrocontrollergesteuerten Elektronik realisiert, die in
einem Gehduse von 10x4x14 cm® Platz findet.

Anhand dieses Aufbaues wurde dic Elektronik optimiert und ein MeBprogramm
entwickelt. Damit und mit der MeBzelle konnte ein erster tragbarer Methandetektor
realisiert werden, der eine Konzentration von 100 ppm Methan sicher detektiert. Das
mikrocontrollergesteuerte Sensorsystem fiihrt eine Einzelmessung pro Sekunde aus.
Im Vergleich auf Querempfindlichkeit mit einem SnO,-Methansensor konnte in
Gegensatz zu diesem keine  Querempfindlichkeit  gegeniiber  anderen

Kohlenwasserstoffen, Sauerstoff und Feuchte festgestellt werden (Abb. 4-1).
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Abb. 4-1: Vergleich der Querempfindlichkeit des laseroptischen Systems zur

Gasdetektion mit einem SnO-Sensor (Figaro).

Um die Langzeitstabilitit des Sensorsystems zu gewihrleisten, wurde ein

Dauerversuch iiber ein Jahr durchgefiihrt. Dafiir wurde nicht die Methan, sondern die

-170 -



Luftfeuchtemessung gewdhlt, und mit Luftfeuchteschreibern kontrolliert. Die
Grundwellenlidnge des Lasers blieb wihrend dieser Zeit ausreichend konstant. Dies
entspricht einer Genaugkeit der Laserthermostatisierung von 0,1 °C iiber ein Jahr. Der
Nullpunkt der Messung zeigte eine Drift, die fiir die Methanmessung ca. 200 ppm
entsprochen hétte. Diese Drift konnte auf Fabry-Perot Resonanzen zuriickgefiihrt
werden, die vom optischen Aufbau des gegebenen Laserdiodenmodules erzeugt

werden, und ist durch ein verbessertes Auswerteprogramm kompensierbar.

Mikrocontrollergesteuertes Sensorsystem, zweiter Prototyp

Mit den gewonnenen Erkenntnissen wurde ein zweiter verbesserter Prototyp fir die
Anforderungen der Gaslecksuche konzipiert und gebaut (Abb. 4-3). Die
Veriinderungen betrafen hauptsichlich die MeBsonde, die auf 10 mm Durchmesser
verkleinert wurde. Gleichzeitig wurde der Absorptionsweg zur Steigerung der
Empfindlichkeit auf 20 cm verléngert. Zum Schutz von Laserdiode und Photodiode
wurden keilférmige Fenster eingebaut. Zwei der Prototypen wurden nach einer 1-
Punkt Kalibrierung bei 1% Methan von British Gas in Grofbritannien umfangreichen
Tests unterzogen. Abb. 4-2 zeigt das MeBverhalten des laseroptischen Systems im

Vergleich mit einem Analysegerit.
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Abb. 4-2: Automatischer Pulse und Stufen Test. Die Spitzenwerte an den Pulsanfiingen
sind Artefakte bedingt durch das Regelverhalten der Gasmischeinheit.
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¢ 200mm —>

Abb. 4-3: Gesamtansicht des 2. Prototyps des laserptischen Gasdetektors fiir Methan
im betriebsbereiten Zustand.
- A: Mikrocontrollersteuerung mit Display und Bedienungselementen auf der
Oberseite, (1) Akku 6V/3,4A4h, (2) Trageriemen.
- Nicht sichtbar: Buchse der RS 232-Schnittstelle.
- B: Mefisonde mit 200 mm optischem Weg.

Die Genauigkeit der Einzelmessung lag unter den geforderten 100 ppm bei etwa 20
ppm Methan. Es zeigte sich eine geringe Druckabhingigkeit des MeBsignals von 2%
je 10 mBar Luftdruckinderung, welches sich durch verbesserte Auswertung der
gemessenen Absorptionslinie kompensieren 1d8t. Dariiberhinaus konnte ein mit ca. 50
ppm periodisch modulierter Temperaturgang beobachtet werden, der auf Fabry-Perot
Resonanzen des Laserstrahles mit den Fenstern im Mefirohr zuriickgefiihrt werden
kann. Hier kann mit einer Entspiegelung der Optik entgegengewirkt werden. In der 6-
monatigen Testphase war eine Nachkalibrierung nicht erfolgt, und auch nicht
notwendig geworden. Insgesamt wurde das laseroptische System als sehr

vielversprechend beurteilt.
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Fazit

Es konnte gezeigt werden, daf} sich die optischen Gasdetektion mit Laserdioden fiir die
Gassensorik eignet. Das heifit, da8 ein wartungsfreier Betrieb iiber Jahre moglich ist,
und das Sensorsystem kompakt, robust und preiswert aufgebaut werden kann.
Dariiberhinaus werden besondere Vorteile, wie groBer MeBbereich, Freiheit von
Hysterese und Querempfindlichkeit, sowie stabile Sensitivitit, deutlich. Diese heben
das Meflsystem von den preiswerten Chemosensoren ab. Da weitere Gassorten nach
Einbau einer entsprechenden Laserdiode ohne Anderungen am System meBbar sind,

ist das Sensorsystem sehr vielseitig.
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